
                                                    LSC Area Percent Report
 
  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_N\Data\BN120624\
  Data File : BN035429.D                                          
  Acq On    : 05 Dec 2024  16:27
  Operator  : RC/JU
  Sample    : P5104‐04
  Misc      :  
  ALS Vial  : 7   Sample Multiplier: 1
 
  Integration Parameters: LSCINT.P
  Integrator: RTE
  Smoothing : OFF                            Filtering: 5
  Sampling  : 1                               Min Area: 0.1 % of largest Peak
  Start Thrs: 0.2                            Max Peaks: 100
  Stop Thrs : 0                          Peak Location: TOP     
 
  If leading or trailing edge < 100 prefer < Baseline drop else tangent >
  Peak separation: 5
 
  Method    : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_N\Methods\SFAM‐EPA‐BN120224.MA.M
  Title     : SVOA CALIBRATION
 
  Signal     : TIC: BN035429.D\data.ms
 
 peak  R.T. first  max last  PK   peak      corr.   corr.    % of
   #   min   scan scan scan  TY  height     area    % max.   total
 ‐‐‐  ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐
  1   2.964     9   13   22 rVB    17747     24191   0.60%   0.074%
  2   3.346    75   78   92 rBV    48313     77756   1.92%   0.236%
  3   3.640   124  128  134 rVB     5236      8108   0.20%   0.025%
  4   4.070   196  201  206 rVB    12068     16993   0.42%   0.052%
  5   6.499   609  614  624 rVB   128184    196933   4.85%   0.599%
 
  6   6.658   634  641  650 rBV   328095    493865  12.17%   1.501%
  7   6.746   650  656  661 rVV    12725     18479   0.46%   0.056%
  8   6.840   665  672  683 rBV   407105    601564  14.82%   1.829%
  9   7.046   702  707  711 rVB    13230     18399   0.45%   0.056%
 10   7.299   743  750  758 rVB   406338    611287  15.06%   1.858%
 
 11   8.011   865  871  884 rBV   390161    594258  14.64%   1.806%
 12   8.116   884  889  893 rVB     5517      8407   0.21%   0.026%
 13   8.393   929  936  939 rBV    95540    145810   3.59%   0.443%
 14   8.440   939  944  950 rVB   393698    614369  15.14%   1.867%
 15   8.905  1016 1023 1029 rBV     5933      8498   0.21%   0.026%
 
 16   9.146  1058 1064 1076 rBV   355879    551094  13.58%   1.675%
 17   9.681  1148 1155 1167 rBV   623829    972654  23.96%   2.956%
 18  10.046  1210 1217 1225 rVB   574279    896895  22.10%   2.726%
 19  10.193  1235 1242 1251 rBV   340722    562362  13.86%   1.709%
 20  10.881  1352 1359 1363 rBV4    3338      5105   0.13%   0.016%
 
 21  11.387  1437 1445 1449 rVB3    3204      4584   0.11%   0.014%
 22  11.646  1485 1489 1496 rVB     7191     10607   0.26%   0.032%
 23  13.387  1779 1785 1801 rBV  1206979   1714361  42.24%   5.211%
 24  13.646  1822 1829 1839 rBV  1255355   1850147  45.58%   5.624%
 25  13.957  1876 1882 1891 rBV   999432   1442614  35.54%   4.385%
 
 26  14.198  1917 1923 1928 rBV   152239    250028   6.16%   0.760%
 27  14.240  1928 1930 1937 rVB    33629     41506   1.02%   0.126%
 28  14.822  2023 2029 2035 rBV4    4357      8201   0.20%   0.025%
 29  14.969  2047 2054 2062 rBV  1761973   2509061  61.82%   7.626%
 30  15.098  2070 2076 2086 rBV   591304    796727  19.63%   2.422%
 
 31  15.210  2090 2095 2102 rBV     7156      9065   0.22%   0.028%
 32  15.687  2172 2176 2183 rBV2    4425      6483   0.16%   0.020%
 33  16.728  2346 2353 2363 rBV  1363974   1861070  45.85%   5.657%
 34  16.828  2363 2370 2383 rVV  2097014   2962749  72.99%   9.006%
 35  17.675  2509 2514 2521 rBV    46006     64222   1.58%   0.195%
 
 36  17.739  2521 2525 2528 rVV     6816      8400   0.21%   0.026%
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                                                    LSC Area Percent Report
 
  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_N\Data\BN120624\
  Data File : BN035429.D                                          
  Acq On    : 05 Dec 2024  16:27
  Operator  : RC/JU
  Sample    : P5104‐04
  Misc      :  
  ALS Vial  : 7   Sample Multiplier: 1
 
  Integration Parameters: LSCINT.P
  Integrator: RTE
  Smoothing : OFF                            Filtering: 5
  Sampling  : 1                               Min Area: 0.1 % of largest Peak
  Start Thrs: 0.2                            Max Peaks: 100
  Stop Thrs : 0                          Peak Location: TOP     
 
  If leading or trailing edge < 100 prefer < Baseline drop else tangent >
  Peak separation: 5
 
  Method    : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_N\Methods\SFAM‐EPA‐BN120224.MA.M
  Title     : SVOA CALIBRATION
 
 37  17.786  2528 2533 2537 rVB4    3574      4854   0.12%   0.015%
 38  17.939  2553 2559 2562 rVB4    4437      6838   0.17%   0.021%
 39  18.557  2661 2664 2668 rBV4    5043      6888   0.17%   0.021%
 40  18.704  2684 2689 2694 rVB2   25310     35448   0.87%   0.108%
 
 41  18.775  2697 2701 2706 rBV    26284     32314   0.80%   0.098%
 42  18.857  2710 2715 2726 rVV    98825    137897   3.40%   0.419%
 43  18.981  2732 2736 2743 rBV2   34934     47125   1.16%   0.143%
 44  19.151  2758 2765 2773 rBV  2736244   3723381  91.73%  11.318%
 45  19.222  2774 2777 2781 rVB2   11932     15263   0.38%   0.046%
 
 46  19.404  2804 2808 2811 rBV     7846      9832   0.24%   0.030%
 47  20.939  3065 3069 3071 rBV    30904     41477   1.02%   0.126%
 48  20.980  3071 3076 3088 rVB  1740353   2328629  57.37%   7.078%
 49  23.474  3491 3500 3514 rBV  1846206   4058907 100.00%  12.337%
 50  23.651  3522 3530 3539 rBV2 1093392   2483611  61.19%   7.549%
 
 
 
                        Sum of corrected areas:    32899316
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                                          LSC Report ‐ Integrated Chromatogram

  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_N\Data\BN120624\
  Data File : BN035429.D                                          
  Acq On    : 05 Dec 2024  16:27
  Operator  : RC/JU
  Sample    : P5104‐04
  Misc      :  
  ALS Vial  : 7   Sample Multiplier: 1

  Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_N\Methods\SFAM‐EPA‐BN120224.MA.M
  Quant Title  : SVOA CALIBRATION

  TIC Library   : C:\Database\NIST20.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P
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                                             Library Search Compound Report

  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_N\Data\BN120624\
  Data File : BN035429.D                                          
  Acq On    : 05 Dec 2024  16:27
  Operator  : RC/JU
  Sample    : P5104‐04
  Misc      :  
  ALS Vial  : 7   Sample Multiplier: 1

  Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_N\Methods\SFAM‐EPA‐BN120224.MA.M
  Quant Title  : SVOA CALIBRATION

  TIC Library   : C:\Database\NIST20.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P

No Library Search Compounds Detected
*********************************************************************
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                                      Tentatively Identified Compound (LSC) summary
 
  Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_N\Data\BN120624\
  Data File : BN035429.D                                          
  Acq On    : 05 Dec 2024  16:27
  Operator  : RC/JU
  Sample    : P5104‐04
  Misc      :  
  ALS Vial  : 7   Sample Multiplier: 1
 
  Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_N\Methods\SFAM‐EPA‐BN120224.MA.M
  Quant Title  : SVOA CALIBRATION
 
  TIC Library   : C:\Database\NIST20.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P
 
                                                   |‐‐Internal Standard‐‐‐|
  TIC Top Hit name      RT  EstConc Units Response |#    RT     Resp  Conc|
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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