
                                        Quantitation Report    (QT Reviewed)
 
  Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_Y\Data\VY013024\
  Data File : VY017148.D                                          
  Acq On    : 30 Jan 2024  16:58
  Operator  : SY/MD
  Sample    : VSTDCCC050
  Misc      : 5.00g/5.0mL/MSVOA_Y/SOIL
  ALS Vial  : 18   Sample Multiplier: 1
 
  Quant Time: Jan 31 00:29:13 2024
  Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_Y\methods\82Y012424S.M
  Quant Title  : SW846 8260
  QLast Update : Thu Jan 25 04:44:10 2024
  Response via : Initial Calibration
 
          Compound                   R.T. QIon  Response  Conc Units Dev(Min)
   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
   Internal Standards
     1) Pentafluorobenzene          7.807  168   102188    50.000 ug/l     0.00
    34) 1,4‐Difluorobenzene         8.703  114   181886    50.000 ug/l     0.00
    63) Chlorobenzene‐d5           11.502  117   160504    50.000 ug/l     0.00
    72) 1,4‐Dichlorobenzene‐d4     13.434  152    73743    50.000 ug/l     0.00
 
   System Monitoring Compounds                                        
    33) 1,2‐Dichloroethane‐d4       8.155   65    59469    59.730 ug/l    0.00  
     Spiked Amount     50.000   Range  50 ‐ 163    Recovery   =  119.460% 
    35) Dibromofluoromethane        7.734  113    59385    54.097 ug/l    0.00  
     Spiked Amount     50.000   Range  54 ‐ 147    Recovery   =  108.200% 
    50) Toluene‐d8                 10.197   98   226776    54.694 ug/l    0.00  
     Spiked Amount     50.000   Range  58 ‐ 134    Recovery   =  109.380% 
    62) 4‐Bromofluorobenzene       12.495   95    72433    56.709 ug/l    0.00  
     Spiked Amount     50.000   Range  30 ‐ 143    Recovery   =  113.420% 
 
   Target Compounds                                                   Qvalue
     2) Dichlorodifluoromethane     1.906   85    33790    45.091 ug/l      94
     3) Chloromethane               2.119   50    73013    57.468 ug/l      98
     4) Vinyl Chloride              2.259   62    89762    62.082 ug/l      99
     5) Bromomethane                2.656   94    72018    66.730 ug/l      96
     6) Chloroethane                2.802   64    62969    66.165 ug/l      99
     7) Trichlorofluoromethane      3.137  101    89988    53.800 ug/l      99
     8) Diethyl Ether               3.540   74    31133    52.878 ug/l     100
     9) 1,1,2‐Trichlorotrifluo...   3.911  101    53047    46.410 ug/l      99
    10) Methyl Iodide               4.100  142    51240    47.188 ug/l     100
    11) Tert butyl alcohol          4.972   59    22096   309.262 ug/l #    88
    12) 1,1‐Dichloroethene          3.881   96    50228    48.006 ug/l      98
    13) Acrolein                    3.741   56    26847   224.838 ug/l      98
    14) Allyl chloride              4.497   41    82496    52.165 ug/l      97
    15) Acrylonitrile               5.173   53    71844   281.158 ug/l      99
    16) Acetone                     3.960   43    65459   243.518 ug/l      99
    17) Carbon Disulfide            4.210   76   137044    43.458 ug/l      98
    18) Methyl Acetate              4.497   43    66122    64.739 ug/l     100
    19) Methyl tert‐butyl Ether     5.240   73   145135    56.844 ug/l      98
    20) Methylene Chloride          4.728   84    62810    57.663 ug/l      97
    21) trans‐1,2‐Dichloroethene    5.234   96    61686    50.971 ug/l      99
    22) Diisopropyl ether           6.137   45   200370    57.399 ug/l      96
    23) Vinyl Acetate               6.076   43   461254   272.396 ug/l      98
    24) 1,1‐Dichloroethane          6.039   63   115132    54.073 ug/l      97
    25) 2‐Butanone                  7.002   43    96494   263.386 ug/l     100
    26) 2,2‐Dichloropropane         6.996   77    91857    50.511 ug/l     100
    27) cis‐1,2‐Dichloroethene      7.002   96    72905    54.361 ug/l      99
    28) Bromochloromethane          7.350   49    51101    60.285 ug/l      99
    29) Tetrahydrofuran             7.368   42    60954   301.919 ug/l     100
    30) Chloroform                  7.521   83   121137    55.873 ug/l     100
    31) Cyclohexane                 7.801   56    89233    50.553 ug/l      98
    32) 1,1,1‐Trichloroethane       7.716   97    99502    53.521 ug/l     100
    36) 1,1‐Dichloropropene         7.935   75    85683    47.439 ug/l      99
    37) Ethyl Acetate               7.094   43    43053    55.436 ug/l     100
    38) Carbon Tetrachloride        7.917  117    85428    48.265 ug/l      99
    39) Methylcyclohexane           9.197   83    99020    45.581 ug/l      97
    40) Benzene                     8.173   78   263220    50.182 ug/l      99
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          Compound                   R.T. QIon  Response  Conc Units Dev(Min)
   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
    41) Methacrylonitrile           7.325   41    22686    54.618 ug/l      92
    42) 1,2‐Dichloroethane          8.252   62    73398    53.974 ug/l      99
    43) Isopropyl Acetate           8.289   43    80462    55.497 ug/l      98
    44) Trichloroethene             8.953  130    66164    49.180 ug/l      98
    45) 1,2‐Dichloropropane         9.228   63    67955    52.783 ug/l     100
    46) Dibromomethane              9.319   93    36723    53.710 ug/l      97
    47) Bromodichloromethane        9.508   83    92992    53.460 ug/l      97
    48) Methyl methacrylate         9.307   41    43755    54.354 ug/l      93
    49) 1,4‐Dioxane                 9.313   88     8119  1207.353 ug/l      98
    51) 4‐Methyl‐2‐Pentanone       10.081   43   220729   286.199 ug/l      99
    52) Toluene                    10.258   92   165365    52.086 ug/l      99
    53) t‐1,3‐Dichloropropene      10.477   75    86467    54.415 ug/l      99
    54) cis‐1,3‐Dichloropropene     9.941   75   103043    52.724 ug/l      96
    55) 1,1,2‐Trichloroethane      10.660   97    51300    53.683 ug/l      98
    56) Ethyl methacrylate         10.526   69    48041    57.488 ug/l      99
    57) 1,3‐Dichloropropane        10.800   76    87500    54.158 ug/l     100
    58) 2‐Chloroethyl Vinyl ether   9.794   63   176933   305.017 ug/l      99
    59) 2‐Hexanone                 10.843   43   153808   261.406 ug/l     100
    60) Dibromochloromethane       10.996  129    60411    54.413 ug/l      97
    61) 1,2‐Dibromoethane          11.099  107    47257    54.437 ug/l     100
    64) Tetrachloroethene          10.733  164    54117    48.373 ug/l      97
    65) Chlorobenzene              11.526  112   172837    50.815 ug/l      99
    66) 1,1,1,2‐Tetrachloroethane  11.599  131    65635    52.830 ug/l      99
    67) Ethyl Benzene              11.605   91   319150    51.615 ug/l      99
    68) m/p‐Xylenes                11.715  106   237593   102.272 ug/l      99
    69) o‐Xylene                   12.038  106   112989    53.542 ug/l      99
    70) Styrene                    12.056  104   167741    54.754 ug/l     100
    71) Bromoform                  12.221  173    33567    53.882 ug/l #    98
    73) Isopropylbenzene           12.343  105   303003    49.982 ug/l     100
    74) N‐amyl acetate             12.154   43    67482    55.225 ug/l      99
    75) 1,1,2,2‐Tetrachloroethane  12.593   83    60189    52.067 ug/l      98
    76) 1,2,3‐Trichloropropane     12.642   75    40879m   45.670 ug/l        
    77) Bromobenzene               12.617  156    65451    49.896 ug/l      99
    78) n‐propylbenzene            12.684   91   369086    50.618 ug/l     100
    79) 2‐Chlorotoluene            12.770   91   202812    50.687 ug/l     100
    80) 1,3,5‐Trimethylbenzene     12.824  105   244330    50.925 ug/l     100
    81) trans‐1,4‐Dichloro‐2‐b...  12.392   75    17301    50.040 ug/l      99
    82) 4‐Chlorotoluene            12.867   91   211573    51.019 ug/l      99
    83) tert‐Butylbenzene          13.087  119   214328    51.645 ug/l      99
    84) 1,2,4‐Trimethylbenzene     13.129  105   245779    51.541 ug/l      99
    85) sec‐Butylbenzene           13.263  105   311793    50.739 ug/l      99
    86) p‐Isopropyltoluene         13.379  119   263299    51.439 ug/l     100
    87) 1,3‐Dichlorobenzene        13.379  146   129818    50.126 ug/l      99
    88) 1,4‐Dichlorobenzene        13.458  146   125326    49.183 ug/l      99
    89) n‐Butylbenzene             13.708   91   252089    51.059 ug/l     100
    90) Hexachloroethane           13.971  117    53405    50.057 ug/l      98
    91) 1,2‐Dichlorobenzene        13.751  146   113359    51.255 ug/l     100
    92) 1,2‐Dibromo‐3‐Chloropr...  14.367   75     7834    53.061 ug/l      98
    93) 1,2,4‐Trichlorobenzene     15.019  180    59222    51.241 ug/l      99
    94) Hexachlorobutadiene        15.123  225    32561    46.811 ug/l      99
    95) Naphthalene                15.245  128   117360    57.493 ug/l      99
    96) 1,2,3‐Trichlorobenzene     15.434  180    49956    51.954 ug/l      98
   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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   (#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed
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