
                                                    LSC Area Percent Report
 
  Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_Y\Data\VY033022\
  Data File : VY008111.D                                          
  Acq On    : 30 Mar 2022  15:18
  Operator  : SY/MD
  Sample    : N2155‐06RE
  Misc      : 5.43g/5.0mL/MSVOA_Y/SOIL
  ALS Vial  : 12   Sample Multiplier: 1
 
  Integration Parameters: RTEINT.P
  Integrator: RTE
  Smoothing : OFF                            Filtering: 5
  Sampling  : 1                               Min Area: 1 % of largest Peak
  Start Thrs: 0.2                            Max Peaks: 100
  Stop Thrs : 0                          Peak Location: TOP     
 
  If leading or trailing edge < 100 prefer < Baseline drop else tangent >
  Peak separation: 5
 
  Method    : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_Y\methods\82Y032522S.M
  Title     : SW846 8260
 
  Signal     : TIC: VY008111.D\data.ms
 
 peak  R.T. first  max last  PK   peak      corr.   corr.    % of
   #   min   scan scan scan  TY  height     area    % max.   total
 ‐‐‐  ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐
  1   3.954   341  350  356 rBV3    1650      4333   3.59%   0.707%
  2   7.722   960  968  973 rBV     9949     23507  19.46%   3.837%
  3   7.795   973  980  992 rVB    30398     67582  55.96%  11.032%
  4   8.142  1030 1037 1047 rVB2   16139     35040  29.01%   5.720%
  5   8.691  1120 1127 1138 rVB    44766     88228  73.05%  14.403%
 
  6  10.179  1363 1371 1381 rBV    67520    120775 100.00%  19.716%
  7  11.489  1579 1586 1597 rBV    61749    101231  83.82%  16.525%
  8  12.483  1743 1749 1757 rBV    46997     73906  61.19%  12.065%
  9  13.428  1898 1904 1911 rBV    55411     86899  71.95%  14.186%
 10  13.757  1954 1958 1961 rBV2    1229      1271   1.05%   0.207%
 
 11  13.964  1986 1992 1997 rVB3    1190      2115   1.75%   0.345%
 12  14.672  2104 2108 2116 rBV6     788      1526   1.26%   0.249%
 13  15.239  2193 2201 2205 rBV     3938      6162   5.10%   1.006%
 
 
                        Sum of corrected areas:      612575
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                                          LSC Report ‐ Integrated Chromatogram

  Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_Y\Data\VY033022\
  Data File : VY008111.D                                          
  Acq On    : 30 Mar 2022  15:18
  Operator  : SY/MD
  Sample    : N2155‐06RE
  Misc      : 5.43g/5.0mL/MSVOA_Y/SOIL
  ALS Vial  : 12   Sample Multiplier: 1

  Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_Y\methods\82Y032522S.M
  Quant Title  : SW846 8260

  TIC Library   : C:\Database\NIST20.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P
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                                             Library Search Compound Report

  Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_Y\Data\VY033022\
  Data File : VY008111.D                                          
  Acq On    : 30 Mar 2022  15:18
  Operator  : SY/MD
  Sample    : N2155‐06RE
  Misc      : 5.43g/5.0mL/MSVOA_Y/SOIL
  ALS Vial  : 12   Sample Multiplier: 1

  Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_Y\methods\82Y032522S.M
  Quant Title  : SW846 8260

  TIC Library   : C:\Database\NIST20.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P

No Library Search Compounds Detected
*********************************************************************
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                                      Tentatively Identified Compound (LSC) summary
 
  Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_Y\Data\VY033022\
  Data File : VY008111.D                                          
  Acq On    : 30 Mar 2022  15:18
  Operator  : SY/MD
  Sample    : N2155‐06RE
  Misc      : 5.43g/5.0mL/MSVOA_Y/SOIL
  ALS Vial  : 12   Sample Multiplier: 1
 
  Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_Y\methods\82Y032522S.M
  Quant Title  : SW846 8260
 
  TIC Library   : C:\Database\NIST20.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P
 
                                                   |‐‐Internal Standard‐‐‐|
  TIC Top Hit name      RT  EstConc Units Response |#    RT     Resp  Conc|
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

82Y032522S.M Thu Mar 31 17:46:22 2022                                                      Page:  3

Instrument :
MSVOA_Y
ClientSampleId :
22L076-FRE

Instrument :
MSVOA_Y
ClientSampleId :
22L076-FRE

Instrument :
MSVOA_Y
ClientSampleId :
22L076-FRE

Instrument :
MSVOA_Y
ClientSampleId :
22L076-FRE

Instrument :
MSVOA_Y
ClientSampleId :
22L076-FRE


