
                                                    LSC Area Percent Report
 
  Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_D\Data\VD022122\
  Data File : VD072029.D                                          
  Acq On    : 21 Feb 2022  12:52
  Operator  : VA/SY
  Sample    : N1579‐05
  Misc      : 6.55G/5.00ml/MSVOA_D/SOIL
  ALS Vial  : 1   Sample Multiplier: 1
 
  Integration Parameters: RTEINT.P
  Integrator: RTE
  Smoothing : ON                             Filtering: 5
  Sampling  : 1                               Min Area: 3 % of largest Peak
  Start Thrs: 0.2                            Max Peaks: 100
  Stop Thrs : 0                          Peak Location: TOP     
 
  If leading or trailing edge < 100 prefer < Baseline drop else tangent >
  Peak separation: 5
 
  Method    : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_D\Method\82D021822S.M
  Title     : SW846 8260
 
  Signal     : TIC: VD072029.D\data.ms
 
 peak  R.T. first  max last  PK   peak      corr.   corr.    % of
   #   min   scan scan scan  TY  height     area    % max.   total
 ‐‐‐  ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐
  1   4.961   507  517  518 rBV3   29077     56519   1.63%   0.302%
  2   7.914  1006 1019 1024 rBV   440479   1083547  31.25%   5.795%
  3   7.979  1024 1030 1041 rVB   848349   1889795  54.51%  10.106%
  4   8.326  1080 1089 1101 rBV   377797    867001  25.01%   4.637%
  5   8.861  1170 1180 1191 rBV  1241939   2508639  72.36%  13.416%
 
  6  10.332  1423 1430 1444 rBV  1932963   3467093 100.00%  18.542%
  7  11.638  1644 1652 1662 rBV  1752452   3051839  88.02%  16.321%
  8  12.626  1810 1820 1828 rBV  1669337   2812759  81.13%  15.042%
  9  13.561  1972 1979 1988 rVB  1783461   2912582  84.01%  15.576%
 10  14.085  2059 2068 2075 rBV    28357     49149   1.42%   0.263%
 
 
 
                        Sum of corrected areas:    18698923
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                                          LSC Report ‐ Integrated Chromatogram

  Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_D\Data\VD022122\
  Data File : VD072029.D                                          
  Acq On    : 21 Feb 2022  12:52
  Operator  : VA/SY
  Sample    : N1579‐05
  Misc      : 6.55G/5.00ml/MSVOA_D/SOIL
  ALS Vial  : 1   Sample Multiplier: 1

  Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_D\Method\82D021822S.M
  Quant Title  : SW846 8260

  TIC Library   : C:\Database\NIST20.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P
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                                             Library Search Compound Report

  Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_D\Data\VD022122\
  Data File : VD072029.D                                          
  Acq On    : 21 Feb 2022  12:52
  Operator  : VA/SY
  Sample    : N1579‐05
  Misc      : 6.55G/5.00ml/MSVOA_D/SOIL
  ALS Vial  : 1   Sample Multiplier: 1

  Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_D\Method\82D021822S.M
  Quant Title  : SW846 8260

  TIC Library   : C:\Database\NIST20.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P

No Library Search Compounds Detected
*********************************************************************
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                                      Tentatively Identified Compound (LSC) summary
 
  Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_D\Data\VD022122\
  Data File : VD072029.D                                          
  Acq On    : 21 Feb 2022  12:52
  Operator  : VA/SY
  Sample    : N1579‐05
  Misc      : 6.55G/5.00ml/MSVOA_D/SOIL
  ALS Vial  : 1   Sample Multiplier: 1
 
  Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_D\Method\82D021822S.M
  Quant Title  : SW846 8260
 
  TIC Library   : C:\Database\NIST20.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P
 
                                                   |‐‐Internal Standard‐‐‐|
  TIC Top Hit name      RT  EstConc Units Response |#    RT     Resp  Conc|
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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