
                                                    LSC Area Percent Report
 
  Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN041521\
  Data File : VN066620.D                                          
  Acq On    : 15 Apr 2021  18:42
  Operator  : JC/MD
  Sample    : M2034‐01
  Misc      : 5.00mL/MSVOA_N/WATER
  ALS Vial  : 19   Sample Multiplier: 1
 
  Integration Parameters: RTEINT.P
  Integrator: RTE
  Smoothing : ON                             Filtering: 5
  Sampling  : 1                               Min Area: 3 % of largest Peak
  Start Thrs: 0.2                            Max Peaks: 100
  Stop Thrs : 0                          Peak Location: TOP     
 
  If leading or trailing edge < 100 prefer < Baseline drop else tangent >
  Peak separation: 5
 
  Method    : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N041521W.M
  Title     : SW846 8260
 
  Signal     : TIC: VN066620.D\data.ms
 
 peak  R.T. first  max last  PK   peak      corr.   corr.    % of
   #   min   scan scan scan  TY  height     area    % max.   total
 ‐‐‐  ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐
  1   3.756   740  758  769 rBV    12212     28552   1.80%   0.379%
  2   3.823   772  783  808 rVB2   16668     41816   2.64%   0.555%
  3   7.510  2133 2158 2172 rBV   191999    482778  30.43%   6.402%
  4   7.588  2173 2187 2208 rVB   313738    748866  47.19%   9.931%
  5   7.953  2300 2323 2359 rBV2  231072    547051  34.48%   7.255%
 
  6   8.516  2513 2533 2567 rBV   485538   1004806  63.32%  13.325%
  7  10.029  3078 3097 3118 rBV   860665   1586750 100.00%  21.042%
  8  11.348  3573 3589 3615 rBV   647286   1166613  73.52%  15.471%
  9  12.346  3946 3961 3989 rBV   459032    904280  56.99%  11.992%
 10  13.290  4297 4313 4375 rBV   463788   1029290  64.87%  13.650%
 
 
 
                        Sum of corrected areas:     7540802
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                                          LSC Report ‐ Integrated Chromatogram

  Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN041521\
  Data File : VN066620.D                                          
  Acq On    : 15 Apr 2021  18:42
  Operator  : JC/MD
  Sample    : M2034‐01
  Misc      : 5.00mL/MSVOA_N/WATER
  ALS Vial  : 19   Sample Multiplier: 1

  Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N041521W.M
  Quant Title  : SW846 8260

  TIC Library   : C:\DATABASE\NIST11.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P
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                                             Library Search Compound Report

  Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN041521\
  Data File : VN066620.D                                          
  Acq On    : 15 Apr 2021  18:42
  Operator  : JC/MD
  Sample    : M2034‐01
  Misc      : 5.00mL/MSVOA_N/WATER
  ALS Vial  : 19   Sample Multiplier: 1

  Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N041521W.M
  Quant Title  : SW846 8260

  TIC Library   : C:\DATABASE\NIST11.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P

No Library Search Compounds Detected
*********************************************************************
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                                      Tentatively Identified Compound (LSC) summary
 
  Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\Data\VN041521\
  Data File : VN066620.D                                          
  Acq On    : 15 Apr 2021  18:42
  Operator  : JC/MD
  Sample    : M2034‐01
  Misc      : 5.00mL/MSVOA_N/WATER
  ALS Vial  : 19   Sample Multiplier: 1
 
  Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_N\methods\82N041521W.M
  Quant Title  : SW846 8260
 
  TIC Library   : C:\DATABASE\NIST11.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P
 
                                                   |‐‐Internal Standard‐‐‐|
  TIC Top Hit name      RT  EstConc Units Response |#    RT     Resp  Conc|
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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