
                                        Quantitation Report    (QT/LSC Reviewed)
 
  Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_U\Data\VU092921\
  Data File : VU045006.D                                          
  Acq On    : 29 Sep 2021  20:23
  Operator  : SY/MD
  Sample    : M3926‐04
  Misc      : 5.0mL/MSVOA_U/WATER
  ALS Vial  : 23   Sample Multiplier: 1
 
  Quant Time: Oct 01 12:04:44 2021
  Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_U\Method\82U092821W.M
  Quant Title  : SW846 8260
  QLast Update : Tue Sep 28 12:32:13 2021
  Response via : Initial Calibration
 
          Compound                   R.T. QIon  Response  Conc Units Dev(Min)
   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
   Internal Standards
     1) Pentafluorobenzene          5.378  168   206771    50.00 ug/l     0.00
    34) 1,4‐Difluorobenzene         6.253  114   367953    50.00 ug/l     0.00
    63) Chlorobenzene‐d5            9.420  117   345514    50.00 ug/l     0.00
    72) 1,4‐Dichlorobenzene‐d4     11.815  152   167948    50.00 ug/l     0.00
 
   System Monitoring Compounds                                        
    33) 1,2‐Dichloroethane‐d4       5.706   65   162666    47.26 ug/l    0.00  
     Spiked Amount     50.000   Range  78 ‐ 117    Recovery   =   94.52% 
    35) Dibromofluoromethane        5.295  113   115091    49.58 ug/l    0.00  
     Spiked Amount     50.000   Range  75 ‐ 124    Recovery   =   99.16% 
    50) Toluene‐d8                  7.902   98   463674    50.56 ug/l    0.00  
     Spiked Amount     50.000   Range  92 ‐ 112    Recovery   =  101.12% 
    62) 4‐Bromofluorobenzene       10.635   95   176255    46.55 ug/l    0.00  
     Spiked Amount     50.000   Range  83 ‐ 123    Recovery   =   93.10% 
 
   Target Compounds                                                   Qvalue
    11) Tert butyl alcohol          3.192   59     7167     7.26 ug/l #    78
    16) Acetone                     2.629   43     4213     2.06 ug/l      99
    27) cis‐1,2‐Dichloroethene      4.671   96    10382     3.28 ug/l      88
    30) Chloroform                  5.092   83     2073     0.39 ug/l      96
    39) Methylcyclohexane           6.767   83     6999     1.48 ug/l      93
    64) Tetrachloroethene           8.558  164      740     0.33 ug/l      89
    67) Ethyl Benzene               9.574   91   210456    15.79 ug/l     100
    68) m/p‐Xylenes                 9.697  106    53823    10.39 ug/l      97
    69) o‐Xylene                   10.102  106    12665     2.46 ug/l      97
    73) Isopropylbenzene           10.488  105   781226    62.46 ug/l     100
    78) n‐propylbenzene            10.909   91  1460188    95.80 ug/l      99
    80) 1,3,5‐Trimethylbenzene     11.089  105   176572    16.12 ug/l     100
    83) tert‐Butylbenzene          11.423  119   102311     9.60 ug/l      89
    84) 1,2,4‐Trimethylbenzene     11.475  105  7650547   705.80 ug/l     100
    85) sec‐Butylbenzene           11.645  105   456511    33.26 ug/l      98
    89) n‐Butylbenzene             12.211   91   122761    12.07 ug/l #    70
    95) Naphthalene                14.089  128   365818    29.52 ug/l      99
   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 
   (#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed
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