
                                                    LSC Area Percent Report
 
  Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_U\Data\VU101422\
  Data File : VU051421.D                                          
  Acq On    : 14 Oct 2022  12:51
  Operator  : JC/MD
  Sample    : VU1014WBL01
  Misc      : 25.0mL/MSVOA_U/WATER
  ALS Vial  : 4   Sample Multiplier: 1
 
  Integration Parameters: rteint.p
  Integrator: RTE
  Smoothing : ON                             Filtering: 5
  Sampling  : 1                               Min Area: 3 % of largest Peak
  Start Thrs: 0.2                            Max Peaks: 100
  Stop Thrs : 0                          Peak Location: TOP     
 
  If leading or trailing edge < 100 prefer < Baseline drop else tangent >
  Peak separation: 5
 
  Method    : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_U\Method\524U100422DW.M
  Title     : METHOD 524.2 VOLATILES DRINKING WATER
 
  Signal     : TIC: VU051421.D\data.ms
 
 peak  R.T. first  max last  PK   peak      corr.   corr.    % of
   #   min   scan scan scan  TY  height     area    % max.   total
 ‐‐‐  ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐
  1   1.771   130  134  145 rVB7    7735      9374   9.56%   2.080%
  2   2.141   245  249  251 rBV3    1697      1190   1.21%   0.264%
  3   3.041   519  529  545 rVB    28942     56346  57.49%  12.503%
  4   3.182   562  573  591 rVB2   33369     77703  79.28%  17.243%
  5   4.665  1019 1034 1050 rBV2   18079     46852  47.80%  10.397%
 
  6   5.706  1350 1358 1364 rBV3     906      1242   1.27%   0.276%
  7   6.112  1468 1484 1499 rBV    50796     98016 100.00%  21.750%
  8   7.793  2003 2007 2016 rVB4    1366      1763   1.80%   0.391%
  9   7.967  2052 2061 2063 rBV3    1341      1548   1.58%   0.344%
 10   8.912  2349 2355 2358 rBV2    1334      1403   1.43%   0.311%
 
 11   9.568  2555 2559 2566 rBV2     940      1077   1.10%   0.239%
 12  10.632  2880 2890 2904 rBV3   34414     54873  55.98%  12.177%
 13  11.758  3233 3240 3243 rBV2     853      1010   1.03%   0.224%
 14  11.816  3247 3258 3261 rVV5    1310      1854   1.89%   0.411%
 15  11.841  3263 3266 3272 rVB3    1503      1377   1.40%   0.306%
 
 16  12.195  3365 3376 3390 rBV2   42232     73905  75.40%  16.400%
 17  13.848  3882 3890 3897 rBV5    2403      3711   3.79%   0.823%
 18  14.095  3959 3967 3980 rVB4    5447      8997   9.18%   1.996%
 19  14.333  4032 4041 4052 rBV7    3382      5730   5.85%   1.272%
 20  16.764  4793 4797 4800 rBV3    1530      1312   1.34%   0.291%
 
 21  17.622  5061 5064 5069 rBV6    1635      1359   1.39%   0.302%
 
 
                        Sum of corrected areas:      450642
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                                          LSC Report ‐ Integrated Chromatogram

  Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_U\Data\VU101422\
  Data File : VU051421.D                                          
  Acq On    : 14 Oct 2022  12:51
  Operator  : JC/MD
  Sample    : VU1014WBL01
  Misc      : 25.0mL/MSVOA_U/WATER
  ALS Vial  : 4   Sample Multiplier: 1

  Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_U\Method\524U100422DW.M
  Quant Title  : METHOD 524.2 VOLATILES DRINKING WATER

  TIC Library   : C:\Database\NIST20.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P
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                                             Library Search Compound Report

  Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_U\Data\VU101422\
  Data File : VU051421.D                                          
  Acq On    : 14 Oct 2022  12:51
  Operator  : JC/MD
  Sample    : VU1014WBL01
  Misc      : 25.0mL/MSVOA_U/WATER
  ALS Vial  : 4   Sample Multiplier: 1

  Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_U\Method\524U100422DW.M
  Quant Title  : METHOD 524.2 VOLATILES DRINKING WATER

  TIC Library   : C:\Database\NIST20.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P

No Library Search Compounds Detected
*********************************************************************
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                                      Tentatively Identified Compound (LSC) summary
 
  Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_U\Data\VU101422\
  Data File : VU051421.D                                          
  Acq On    : 14 Oct 2022  12:51
  Operator  : JC/MD
  Sample    : VU1014WBL01
  Misc      : 25.0mL/MSVOA_U/WATER
  ALS Vial  : 4   Sample Multiplier: 1
 
  Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_U\Method\524U100422DW.M
  Quant Title  : METHOD 524.2 VOLATILES DRINKING WATER
 
  TIC Library   : C:\Database\NIST20.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P
 
                                                   |‐‐Internal Standard‐‐‐|
  TIC Top Hit name      RT  EstConc Units Response |#    RT     Resp  Conc|
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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