
                                        Quantitation Report    (QT Reviewed)
 
  Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_U\Data\VU111021\
  Data File : VU045706.D                                          
  Acq On    : 10 Nov 2021  23:04
  Operator  : SY/MD
  Sample    : VU1110WBSD02
  Misc      : 5.0mL/MSVOA_U/WATER
  ALS Vial  : 27   Sample Multiplier: 1
 
  Quant Time: Nov 11 02:34:23 2021
  Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_U\Method\82U110521W.M
  Quant Title  : SW846 8260
  QLast Update : Fri Nov 05 13:35:16 2021
  Response via : Initial Calibration
 
          Compound                   R.T. QIon  Response  Conc Units Dev(Min)
   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
   Internal Standards
     1) Pentafluorobenzene          5.378  168   116754    50.000 ug/l     0.00
    34) 1,4‐Difluorobenzene         6.253  114   209403    50.000 ug/l     0.00
    63) Chlorobenzene‐d5            9.420  117   204132    50.000 ug/l     0.00
    72) 1,4‐Dichlorobenzene‐d4     11.816  152   103698    50.000 ug/l     0.00
 
   System Monitoring Compounds                                        
    33) 1,2‐Dichloroethane‐d4       5.703   65    87744    50.182 ug/l    0.00  
     Spiked Amount     50.000   Range  78 ‐ 117    Recovery   =  100.360% 
    35) Dibromofluoromethane        5.292  113    67065    47.970 ug/l    0.00  
     Spiked Amount     50.000   Range  75 ‐ 124    Recovery   =   95.940% 
    50) Toluene‐d8                  7.899   98   251136    48.307 ug/l    0.00  
     Spiked Amount     50.000   Range  92 ‐ 112    Recovery   =   96.620% 
    62) 4‐Bromofluorobenzene       10.636   95    95731    45.922 ug/l    0.00  
     Spiked Amount     50.000   Range  83 ‐ 123    Recovery   =   91.840% 
 
   Target Compounds                                                   Qvalue
     2) Dichlorodifluoromethane     1.385   85    26839    17.730 ug/l      99
     3) Chloromethane               1.523   50    29781    17.194 ug/l      97
     4) Vinyl Chloride              1.604   62    31268    18.532 ug/l      98
     5) Bromomethane                1.851   94    20078    21.335 ug/l      97
     6) Chloroethane                1.932   64    19713    17.903 ug/l      94
     7) Trichlorofluoromethane      2.137  101    42103    18.871 ug/l      98
     8) Diethyl Ether               2.379   74    16573    18.765 ug/l      94
     9) 1,1,2‐Trichlorotrifluo...   2.581  101    24741    18.991 ug/l      98
    10) Methyl Iodide               2.723  142    24362    14.290 ug/l      93
    11) Tert butyl alcohol          3.179   59    36661   105.929 ug/l     100
    12) 1,1‐Dichloroethene          2.581   96    23468    18.270 ug/l      99
    13) Acrolein                    2.485   56     4575    91.221 ug/l      98
    14) Allyl chloride              2.925   41    42364    18.471 ug/l      96
    15) Acrylonitrile               3.314   53    92880   100.517 ug/l      99
    16) Acetone                     2.626   43    74605    83.818 ug/l      98
    17) Carbon Disulfide            2.793   76    59940    16.660 ug/l      99
    18) Methyl Acetate              2.948   43    60715    20.027 ug/l      98
    19) Methyl tert‐butyl Ether     3.366   73    89798    19.421 ug/l      97
    20) Methylene Chloride          3.047   84    29536    19.097 ug/l      99
    21) trans‐1,2‐Dichloroethene    3.356   96    26171    19.584 ug/l      96
    22) Diisopropyl ether           3.996   45    89271    19.823 ug/l      99
    23) Vinyl Acetate               3.957   43   339614    98.051 ug/l     100
    24) 1,1‐Dichloroethane          3.874   63    52303    19.490 ug/l      99
    25) 2‐Butanone                  4.703   43   120998    98.013 ug/l     100
    26) 2,2‐Dichloropropane         4.671   77    36538    16.430 ug/l      99
    27) cis‐1,2‐Dichloroethene      4.668   96    30951    19.720 ug/l      98
    28) Bromochloromethane          4.977   49    25248    19.734 ug/l      98
    29) Tetrahydrofuran             5.051   42    75850   100.446 ug/l      98
    30) Chloroform                  5.092   83    52652    19.838 ug/l      99
    31) Cyclohexane                 5.391   56    45953    18.012 ug/l      97
    32) 1,1,1‐Trichloroethane       5.317   97    43731    19.321 ug/l      98
    36) 1,1‐Dichloropropene         5.530   75    37228    18.233 ug/l      99
    37) Ethyl Acetate               4.803   43    45832    19.541 ug/l      99
    38) Carbon Tetrachloride        5.530  117    37929    18.425 ug/l      99
    39) Methylcyclohexane           6.764   83    42521    16.975 ug/l      94
    40) Benzene                     5.777   78   111332    18.417 ug/l      99
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          Compound                   R.T. QIon  Response  Conc Units Dev(Min)
   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
    41) Methacrylonitrile           4.973   41    24869    20.064 ug/l      99
    42) 1,2‐Dichloroethane          5.796   62    42034    19.250 ug/l      99
    43) Isopropyl Acetate           5.912   43    67708    18.873 ug/l      99
    44) Trichloroethene             6.546  130    28644    19.795 ug/l      96
    45) 1,2‐Dichloropropane         6.793   63    30659    19.167 ug/l     100
    46) Dibromomethane              6.922   93    21268    19.190 ug/l      99
    47) Bromodichloromethane        7.108   83    41079    19.534 ug/l      97
    48) Methyl methacrylate         6.960   41    31178    18.882 ug/l      97
    49) 1,4‐Dioxane                 6.964   88    16557   389.908 ug/l #    99
    51) 4‐Methyl‐2‐Pentanone        7.793   43   231346    97.757 ug/l     100
    52) Toluene                     7.970   92    72592    19.614 ug/l      98
    53) t‐1,3‐Dichloropropene       8.211   75    42497    17.584 ug/l     100
    54) cis‐1,3‐Dichloropropene     7.610   75    46946    18.288 ug/l      97
    55) 1,1,2‐Trichloroethane       8.401   97    30409    19.825 ug/l      97
    56) Ethyl methacrylate          8.337   69    45406    18.128 ug/l      96
    57) 1,3‐Dichloropropane         8.578   76    53192    19.254 ug/l      99
    58) 2‐Chloroethyl Vinyl ether   7.465   63   100827    71.401 ug/l      99
    59) 2‐Hexanone                  8.684   43   178979    91.832 ug/l      98
    60) Dibromochloromethane        8.812  129    30428    19.051 ug/l     100
    61) 1,2‐Dibromoethane           8.925  107    31370    19.069 ug/l      98
    64) Tetrachloroethene           8.555  164    24612    21.007 ug/l      98
    65) Chlorobenzene               9.449  112    74325    18.536 ug/l     100
    66) 1,1,1,2‐Tetrachloroethane   9.536  131    26197    18.319 ug/l      97
    67) Ethyl Benzene               9.571   91   134564    18.740 ug/l      99
    68) m/p‐Xylenes                 9.697  106   103506    38.222 ug/l      99
    69) o‐Xylene                   10.102  106    50213    19.072 ug/l      99
    70) Styrene                    10.115  104    84023    18.864 ug/l      99
    71) Bromoform                  10.291  173    21885    18.257 ug/l #    99
    73) Isopropylbenzene           10.488  105   131627    19.427 ug/l     100
    74) N‐amyl acetate             10.320   43    53296    17.436 ug/l      99
    75) 1,1,2,2‐Tetrachloroethane  10.783   83    52054    19.391 ug/l      99
    76) 1,2,3‐Trichloropropane     10.825   75    41609m   13.231 ug/l        
    77) Bromobenzene               10.783  156    32420    19.708 ug/l      95
    78) n‐propylbenzene            10.909   91   160821    19.071 ug/l     100
    79) 2‐Chlorotoluene            10.989   91    95519    19.172 ug/l      99
    80) 1,3,5‐Trimethylbenzene     11.089  105   114526    19.346 ug/l      98
    81) trans‐1,4‐Dichloro‐2‐b...  10.549   75    13403    16.119 ug/l      98
    82) 4‐Chlorotoluene            11.099   91   111545    19.091 ug/l      98
    83) tert‐Butylbenzene          11.423  119   107044    18.969 ug/l     100
    84) 1,2,4‐Trimethylbenzene     11.468  105   113030    19.211 ug/l     100
    85) sec‐Butylbenzene           11.645  105   142599    19.053 ug/l     100
    86) p‐Isopropyltoluene         11.796  119   117627    18.808 ug/l      99
    87) 1,3‐Dichlorobenzene        11.748  146    60792    18.315 ug/l      99
    88) 1,4‐Dichlorobenzene        11.838  146    62201    18.529 ug/l      98
    89) n‐Butylbenzene             12.211   91   105100    17.445 ug/l      99
    90) Hexachloroethane           12.478  117    18510    16.406 ug/l      98
    91) 1,2‐Dichlorobenzene        12.214  146    61036    18.901 ug/l      99
    92) 1,2‐Dibromo‐3‐Chloropr...  12.999   75    11400    17.998 ug/l      99
    93) 1,2,4‐Trichlorobenzene     13.841  180    39359    17.628 ug/l      99
    94) Hexachlorobutadiene        14.024  225    15759    16.351 ug/l      95
    95) Naphthalene                14.089  128   141142    17.497 ug/l      99
    96) 1,2,3‐Trichlorobenzene     14.333  180    41408    18.671 ug/l      98
   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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   (#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed
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