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  Response Via : Initial Calibration
 
  Calibration Files
  5   =VV020071.D  10  =VV020072.D  50  =VV020073.D  100 =VV020074.D  200 =VV020075.D
 
        Compound                 5     10    50    100   200   Avg      %RSD
  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 
  1) I   1,4‐Difluorobenzene   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ISTD‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
  2) T   Dichlorodifluoro...    0.437 0.432 0.432 0.411 0.400 0.422     3.80 
  3) T   Chloromethane          0.294 0.322 0.315 0.308 0.307 0.309     3.37 
  4) S   Vinyl Chloride‐d3      0.312 0.314 0.316 0.316 0.311 0.314     0.72 
  5) T   Vinyl chloride         0.338 0.341 0.345 0.332 0.331 0.337     1.68 
  6) T   Bromomethane           0.238 0.246 0.235 0.225 0.225 0.234     3.83 
  7) S   Chloroethane‐d5        0.242 0.240 0.249 0.242 0.236 0.242     1.85 
  8) T   Chloroethane           0.205 0.199 0.207 0.194 0.192 0.199     3.34 
  9) T   Trichlorofluorom...    0.560 0.608 0.611 0.593 0.574 0.589     3.72 
 10) T   1,1,2‐Trichloro‐...    0.295 0.310 0.315 0.298 0.290 0.302     3.51 
 11) S   1,1‐Dichloroethe...    0.603 0.630 0.645 0.633 0.622 0.627     2.46 
 12) T   1,1‐Dichloroethene     0.268 0.282 0.292 0.283 0.279 0.281     3.10 
 13) T   Acetone                0.234 0.204 0.179 0.160 0.156 0.187    17.37 
 14) T   Carbon disulfide       0.890 0.906 0.935 0.914 0.913 0.912     1.78 
 15) T   Methyl Acetate         0.293 0.321 0.328 0.313 0.317 0.314     4.24 
 16) T   Methylene chloride     0.350 0.353 0.358 0.337 0.337 0.347     2.71 
 17) T   trans‐1,2‐Dichlo...    0.330 0.336 0.346 0.331 0.334 0.336     1.88 
 18) T   Methyl tert‐buty...    0.993 1.046 1.102 1.092 1.102 1.067     4.45 
 19) T   1,1‐Dichloroethane     0.590 0.594 0.610 0.586 0.589 0.594     1.62 
 20) T   cis‐1,2‐Dichloro...    0.328 0.361 0.375 0.365 0.365 0.359     5.00 
 21) S   2‐Butanone‐d5          0.195 0.205 0.232 0.230 0.230 0.219     7.86 
 22) T   2‐Butanone             0.232 0.223 0.255 0.236 0.241 0.237     4.94 
 23) T   Bromochloromethane     0.201 0.198 0.207 0.202 0.202 0.202     1.52 
 24) S   Chloroform‐d           0.674 0.694 0.717 0.715 0.703 0.700     2.55 
 25) T   Chloroform             0.622 0.659 0.684 0.660 0.662 0.657     3.41 
 26) S   1,2‐Dichloroetha...    0.448 0.475 0.482 0.474 0.467 0.469     2.75 
 27) T   1,2‐Dichloroethane     0.500 0.566 0.561 0.546 0.547 0.544     4.75 
 
 28) I   Chlorobenzene‐d5      ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ISTD‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 29) T   Cyclohexane            0.476 0.517 0.531 0.533 0.510 0.513     4.48 
 30) T   1,1,1‐Trichloroe...    0.597 0.629 0.664 0.656 0.640 0.637     4.14 
 31) T   Carbon tetrachlo...    0.526 0.555 0.575 0.587 0.574 0.563     4.20 
 32) S   Benzene‐d6             1.263 1.317 1.341 1.378 1.310 1.322     3.19 
 33) T   Benzene                1.278 1.382 1.404 1.390 1.348 1.360     3.70 
 34) T   Trichloroethene        0.427 0.421 0.409 0.403 0.391 0.410     3.53 
 35) T   Methylcyclohexane      0.547 0.573 0.597 0.585 0.571 0.574     3.27 
 36) S   1,2‐Dichloroprop...    0.370 0.377 0.393 0.403 0.389 0.386     3.41 
 37) T   1,2‐Dichloropropane    0.324 0.316 0.345 0.347 0.336 0.334     3.93 
 38) T   Bromodichloromet...    0.457 0.485 0.514 0.527 0.526 0.502     6.02 
 39) T   cis‐1,3‐Dichloro...    0.485 0.528 0.582 0.613 0.594 0.560     9.45 
 40) T   4‐Methyl‐2‐penta...    0.421 0.450 0.474 0.469 0.474 0.458     4.97 
 41) S   Toluene‐d8             1.164 1.224 1.268 1.305 1.260 1.244     4.27 
 42) T   Toluene                1.413 1.462 1.548 1.538 1.482 1.489     3.74 
 43) S   trans‐1,3‐Dichlo...    0.191 0.194 0.223 0.236 0.237 0.216    10.39 
 44) T   trans‐1,3‐Dichlo...    0.457 0.518 0.588 0.609 0.615 0.557    12.21 
 45) T   1,1,2‐Trichloroe...    0.346 0.364 0.367 0.366 0.358 0.360     2.43 
 46) T   Tetrachloroethene      0.317 0.321 0.332 0.332 0.324 0.325     2.04 
 47) S   2‐Hexanone‐d5          0.119 0.133 0.172 0.183 0.190 0.160    19.82 
 48) T   2‐Hexanone             0.319 0.357 0.374 0.376 0.383 0.362     7.17 
 49) T   Dibromochloromet...    0.371 0.397 0.431 0.446 0.449 0.419     8.12 
 50) T   1,2‐Dibromoethane      0.379 0.384 0.405 0.406 0.403 0.395     3.24 
 51) T   Chlorobenzene          0.999 1.022 1.047 1.037 1.021 1.025     1.78 
 52) T   Ethylbenzene           1.612 1.694 1.780 1.765 1.741 1.718     3.96 
 53) T   m,p‐Xylene             0.613 0.642 0.686 0.686 0.670 0.659     4.77 
 54) T   o‐xylene               0.599 0.627 0.663 0.657 0.655 0.640     4.17 
 55) T   Styrene                0.983 1.034 1.154 1.171 1.152 1.099     7.71 
 56) T   Isopropylbenzene       1.567 1.679 1.796 1.812 1.766 1.724     5.91 
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 57) S   1,1,2,2‐Tetrachl...    0.466 0.506 0.571 0.588 0.586 0.543    10.09 
 58) T   1,1,2,2‐Tetrachl...    0.456 0.510 0.555 0.564 0.575 0.532     9.27 
 59) MA  1,2,3‐Trichlorop...    0.435 0.455 0.487 0.488 0.485 0.470     5.13 
 
 60) I   1,4‐Dichlorobenzen... ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ISTD‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 61) T   Bromoform              0.457 0.486 0.550 0.560 0.581 0.527    10.01 
 62) T   1,3‐Dichlorobenzene    1.470 1.544 1.535 1.511 1.485 1.509     2.09 
 63) T   1,4‐Dichlorobenzene    1.583 1.563 1.574 1.534 1.511 1.553     1.92 
 64) S   1,2‐Dichlorobenz...    0.970 0.990 0.981 0.991 0.961 0.979     1.34 
 65) T   1,2‐Dichlorobenzene    1.477 1.540 1.546 1.520 1.486 1.514     2.07 
 66) T   1,2‐Dibromo‐3‐ch...    0.173 0.194 0.238 0.255 0.268 0.226    18.07 
 67) MA  1,3,5‐Trichlorob...    1.136 1.143 1.230 1.228 1.204 1.188     3.83 
 68) T   1,2,4‐trichlorob...    0.978 1.011 1.117 1.132 1.121 1.072     6.69 
 69) MA  Naphthalene            2.153 2.367 3.090 3.282 3.298 2.838    19.01 
 70) T   1,2,3‐Trichlorob...    0.857 0.991 1.088 1.099 1.069 1.021     9.86 
 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 (#) = Out of Range
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