
                                        Quantitation Report    (QT/LSC Reviewed)
 
  Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_V\Data\VV012423\
  Data File : VV029925.D                                          
  Acq On    : 24 Jan 2023  16:01
  Operator  : SY/MD
  Sample    : VV0124WBL02
  Misc      : 25.0mL/MSVOA_V/WATER
  ALS Vial  : 4   Sample Multiplier: 1
 
  Quant Time: Jan 25 00:45:18 2023
  Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_V\Method\SFAMVTR011223WMA.M
  Quant Title  : TRACE VOA SFAM1.0
  QLast Update : Wed Jan 25 00:44:28 2023
  Response via : Initial Calibration
 
          Compound                   R.T. QIon  Response  Conc Units Dev(Min)
   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
   Internal Standards
     1) 1,4‐Difluorobenzene         5.609  114   177990     5.000 ug/L     0.00
    28) Chlorobenzene‐d5            8.844  117   177437     5.000 ug/L     0.00
    58) 1,4‐Dichlorobenzene‐d4     11.236  152    97005     5.000 ug/L     0.00
 
   System Monitoring Compounds                                        
     4) Vinyl Chloride‐d3           1.304   65    57062     4.227 ug/L    0.00  
     Spiked Amount      5.000   Range  40 ‐ 130    Recovery   =   84.600% 
     7) Chloroethane‐d5             1.565   69    59131     5.284 ug/L    0.00  
     Spiked Amount      5.000   Range  65 ‐ 130    Recovery   =  105.600% 
    11) 1,1‐Dichloroethene‐d2       2.105   63    79632     3.236 ug/L    0.00  
     Spiked Amount      5.000   Range  60 ‐ 125    Recovery   =   64.800% 
    20) 2‐Butanone‐d5               3.889   46   149414    62.442 ug/L    0.00  
     Spiked Amount     50.000   Range  40 ‐ 130    Recovery   =  124.880% 
    24) Chloroform‐d                4.339   84   119287     4.817 ug/L    0.00  
     Spiked Amount      5.000   Range  70 ‐ 125    Recovery   =   96.400% 
    26) 1,2‐Dichloroethane‐d4       5.027   65    52890     5.043 ug/L    0.00  
     Spiked Amount      5.000   Range  70 ‐ 130    Recovery   =  100.800% 
    32) Benzene‐d6                  5.043   84   227613     4.324 ug/L    0.00  
     Spiked Amount      5.000   Range  70 ‐ 125    Recovery   =   86.400% 
    36) 1,2‐Dichloropropane‐d6      6.063   67    76209     4.947 ug/L    0.00  
     Spiked Amount      5.000   Range  60 ‐ 140    Recovery   =   99.000% 
    41) Toluene‐d8                  7.307   98   182454     3.744 ug/L    0.00  
     Spiked Amount      5.000   Range  70 ‐ 130    Recovery   =   74.800% 
    43) trans‐1,3‐Dichloroprop...   7.616   79    21771     3.870 ug/L    0.00  
     Spiked Amount      5.000   Range  55 ‐ 130    Recovery   =   77.400% 
    46) 2‐Hexanone‐d5               8.085   63   116833    51.011 ug/L    0.00  
     Spiked Amount     50.000   Range  45 ‐ 130    Recovery   =  102.020% 
    56) 1,1,2,2‐Tetrachloroeth...  10.204   84    60707     5.378 ug/L    0.00  
     Spiked Amount      5.000   Range  65 ‐ 120    Recovery   =  107.600% 
    66) 1,2‐Dichlorobenzene‐d4     11.612  152    73069     4.143 ug/L    0.00  
     Spiked Amount      5.000   Range  80 ‐ 120    Recovery   =   82.800% 
 
   Target Compounds                                                   Qvalue
    16) Methylene chloride          2.503   84     4053     0.215 ug/L      92
   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 
   (#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

SFAMVTR011223WMA.M Fri Jan 27 13:29:30 2023                                                       1

Instrument :
MSVOA_V
ClientSampleId :
VBLK296

Instrument :
MSVOA_V
ClientSampleId :
VBLK296



                                        Quantitation Report    (QT/LSC Reviewed)

  Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_V\Data\VV012423\
  Data File : VV029925.D                                          
  Acq On    : 24 Jan 2023  16:01
  Operator  : SY/MD
  Sample    : VV0124WBL02
  Misc      : 25.0mL/MSVOA_V/WATER
  ALS Vial  : 4   Sample Multiplier: 1

  Quant Time: Jan 25 00:45:18 2023
  Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_V\Method\SFAMVTR011223WMA.M
  Quant Title  : TRACE VOA SFAM1.0
  QLast Update : Wed Jan 25 00:44:28 2023
  Response via : Initial Calibration

2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00
0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

220000

240000

260000

280000

300000

320000

340000

360000

380000

400000

420000

Time-->

Abundance TIC: VV029925.D\data.ms

1,
2-

D
ic

hl
or

ob
en

ze
ne

-d
4,

S

1,
4-

D
ic

hl
or

ob
en

ze
ne

-d
4,

I

1,
1,

2,
2-

T
et

ra
ch

lo
ro

et
ha

ne
-d

2,
S

C
hl

or
ob

en
ze

ne
-d

5,
I

2-
H

ex
an

on
e-

d5
,S

tr
an

s-
1,

3-
D

ic
hl

or
op

ro
pe

ne
-d

4,
S

T
ol

ue
ne

-d
8,

S

1,
2-

D
ic

hl
or

op
ro

pa
ne

-d
6,

S1,
4-

D
ifl

uo
ro

be
nz

en
e,

I

B
en

ze
ne

-d
6,

S
1,

2-
D

ic
hl

or
oe

th
an

e-
d4

,S

C
hl

or
of

or
m

-d
,S

2-
B

ut
an

on
e-

d5
,S

M
et

hy
le

ne
 c

hl
or

id
e,

T

1,
1-

D
ic

hl
or

oe
th

en
e-

d2
,S

C
hl

or
oe

th
an

e-
d5

,S
V

in
yl

 C
hl

or
id

e-
d3

,S

SFAMVTR011223WMA.M Fri Jan 27 13:29:32 2023                                                      Page: 2

Instrument :
MSVOA_V
ClientSampleId :
VBLK296


