
                                        Quantitation Report    (QT Reviewed)
 
  Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_V\Data\VV012924\
  Data File : VV033900.D                                          
  Acq On    : 29 Jan 2024  12:37
  Operator  : SY/MD
  Sample    : O4696‐01
  Misc      : 25.0mL/MSVOA_V/WATER
  ALS Vial  : 6   Sample Multiplier: 1
 
  Quant Time: Jan 30 03:56:10 2024
  Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_V\Method\SFAMVTR012524WMA.M
  Quant Title  : TRACE VOA SFAM1.0
  QLast Update : Tue Jan 30 03:43:29 2024
  Response via : Initial Calibration
 
          Compound                   R.T. QIon  Response  Conc Units Dev(Min)
   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
   Internal Standards
     1) 1,4‐Difluorobenzene         5.532  114   102124     5.000 ug/L     0.00
    28) Chlorobenzene‐d5            8.786  117    93213     5.000 ug/L     0.00
    58) 1,4‐Dichlorobenzene‐d4     11.185  152    46672     5.000 ug/L     0.00
 
   System Monitoring Compounds                                        
     4) Vinyl Chloride‐d3           1.278   65    34677     4.384 ug/L    0.00  
     Spiked Amount      5.000   Range  40 ‐ 130    Recovery   =   87.600% 
     7) Chloroethane‐d5             1.532   69    32969     4.759 ug/L    0.00  
     Spiked Amount      5.000   Range  65 ‐ 130    Recovery   =   95.200% 
    11) 1,1‐Dichloroethene‐d2       2.060   65    17039     4.467 ug/L    0.00  
     Spiked Amount      5.000   Range  60 ‐ 125    Recovery   =   89.400% 
    20) 2‐Butanone‐d5               3.828   46    62194m   46.821 ug/L    0.00  
     Spiked Amount     50.000   Range  40 ‐ 130    Recovery   =   93.640% 
    24) Chloroform‐d                4.249   84    67448     4.693 ug/L    0.00  
     Spiked Amount      5.000   Range  70 ‐ 125    Recovery   =   93.800% 
    26) 1,2‐Dichloroethane‐d4       4.944   65    32803     4.884 ug/L    0.00  
     Spiked Amount      5.000   Range  70 ‐ 130    Recovery   =   97.600% 
    32) Benzene‐d6                  4.960   84   133547     4.775 ug/L    0.00  
     Spiked Amount      5.000   Range  70 ‐ 125    Recovery   =   95.600% 
    36) 1,2‐Dichloropropane‐d6      5.989   67    39333     5.031 ug/L    0.00  
     Spiked Amount      5.000   Range  60 ‐ 140    Recovery   =  100.600% 
    41) Toluene‐d8                  7.243   98   122303     4.758 ug/L    0.00  
     Spiked Amount      5.000   Range  70 ‐ 130    Recovery   =   95.200% 
    43) trans‐1,3‐Dichloroprop...   7.558   79    13082     4.432 ug/L    0.00  
     Spiked Amount      5.000   Range  55 ‐ 130    Recovery   =   88.600% 
    46) 2‐Hexanone‐d5               8.027   63    48051    45.600 ug/L    0.00  
     Spiked Amount     50.000   Range  45 ‐ 130    Recovery   =   91.200% 
    56) 1,1,2,2‐Tetrachloroeth...  10.153   84    22403     4.727 ug/L    0.00  
     Spiked Amount      5.000   Range  65 ‐ 120    Recovery   =   94.600% 
    66) 1,2‐Dichlorobenzene‐d4     11.561  152    42067     4.956 ug/L    0.00  
     Spiked Amount      5.000   Range  80 ‐ 120    Recovery   =   99.200% 
 
   Target Compounds                                                   Qvalue
     2) Dichlorodifluoromethane     1.108   85     2446     0.261 ug/L      97
     3) Chloromethane               1.217   50     2904m    0.284 ug/L        
     5) Vinyl chloride              1.282   62     2702     0.277 ug/L #     1
     6) Bromomethane                1.491   94     1360     0.265 ug/L      91
     8) Chloroethane                1.552   64     3055     0.459 ug/L #    68
     9) Trichlorofluoromethane      1.716  101     3578     0.255 ug/L      95
    10) 1,1,2‐Trichloro‐1,2,2‐...   2.066  101     2227     0.303 ug/L      89
    12) 1,1‐Dichloroethene          2.066   96     2203     0.309 ug/L #     1
    13) Acetone                     2.153   43     3137m    3.113 ug/L        
    14) Carbon disulfide            2.240   76     5781     0.250 ug/L      98
    15) Methyl Acetate              2.407   43      725m    0.304 ug/L        
    16) Methylene chloride          2.452   84     1820     0.266 ug/L      95
    17) Methyl tert‐butyl Ether     2.709   73     3420     0.233 ug/L      99
    18) trans‐1,2‐Dichloroethene    2.699   96     1774     0.244 ug/L      95
    19) 1,1‐Dichloroethane          3.117   63     3526     0.264 ug/L      94
    21) 2‐Butanone                  3.928   43     4024m    3.022 ug/L        
    22) cis‐1,2‐Dichloroethene      3.818   96     1963     0.238 ug/L      94
    23) Bromochloromethane          4.169  128      653m    0.228 ug/L        
    27) 1,2‐Dichloroethane          5.063   62     2060     0.267 ug/L #    76
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          Compound                   R.T. QIon  Response  Conc Units Dev(Min)
   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
    29) 1,1,1‐Trichloroethane       4.513   97     3107     0.248 ug/L      99
    30) Cyclohexane                 4.580   56     3088     0.254 ug/L      99
    31) Carbon tetrachloride        4.738  117     2596     0.237 ug/L      91
    33) Benzene                     5.018   78     6888     0.246 ug/L     100
    34) Trichloroethene             5.841   95     1964     0.243 ug/L      93
    35) Methylcyclohexane           6.053   83     3150     0.248 ug/L      98
    37) 1,2‐Dichloropropane         6.101   63     1746     0.258 ug/L #    87
    38) Bromodichloromethane        6.442   83     2363     0.266 ug/L #    81
    39) cis‐1,3‐Dichloropropene     6.969   75     2476     0.240 ug/L     100
    40) 4‐Methyl‐2‐pentanone        7.172   43     8300m    2.559 ug/L        
    42) Toluene                     7.323   91     7459     0.250 ug/L      94
    44) trans‐1,3‐Dichloropropene   7.593   75     1919     0.243 ug/L #    80
    45) 1,1,2‐Trichloroethane       7.780   97      888     0.212 ug/L      92
    47) Tetrachloroethene           7.911  164     1641     0.250 ug/L      95
    48) 2‐Hexanone                  8.088   43    12041     5.267 ug/L #    92
    49) Dibromochloromethane        8.178  129     1074     0.216 ug/L      99
    50) 1,2‐Dibromoethane           8.288  107      887     0.236 ug/L #    95
    51) Chlorobenzene               8.818  112     4829     0.256 ug/L      91
    52) Ethylbenzene                8.953   91     8682     0.252 ug/L      99
    53) m,p‐Xylene                  9.082  106     3294     0.253 ug/L      86
    54) o‐Xylene                    9.481  106     3082     0.246 ug/L      96
    55) Styrene                     9.506  104     4736     0.236 ug/L      97
    57) 1,1,2,2‐Tetrachloroethane  10.185   83     1217     0.276 ug/L #    90
    59) Bromoform                   9.677  173      541     0.210 ug/L #    80
    60) Isopropylbenzene            9.870  105     8788     0.254 ug/L      96
    61) 1,2,3‐Trichloropropane     10.214   75      850     0.265 ug/L #    84
    62) 1,3,5‐Trimethylbenzene     10.477  105     7250     0.248 ug/L      96
    63) 1,2,4‐Trimethylbenzene     10.857  105     7048     0.248 ug/L      96
    64) 1,3‐Dichlorobenzene        11.124  146     3859     0.256 ug/L      94
    65) 1,4‐Dichlorobenzene        11.210  146     3869     0.259 ug/L      97
    67) 1,2‐Dichlorobenzene        11.580  146     3554     0.275 ug/L      98
    69) 1,3,5‐Trichlorobenzene     12.590  180     2789     0.239 ug/L      96
    70) 1,2,4‐trichlorobenzene     13.201  180     2272     0.250 ug/L #    93
    71) Naphthalene                13.451  128     2976     0.250 ug/L #    90
    72) 1,2,3‐Trichlorobenzene     13.686  180     1762     0.242 ug/L      96
   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 
   (#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed
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