
                                        Quantitation Report    (QT/LSC Reviewed)
 
  Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_V\Data\VV081622\
  Data File : VV027411.D                                          
  Acq On    : 16 Aug 2022  16:49
  Operator  : SY/MD
  Sample    : N4195‐05
  Misc      : 25.0mL/MSVOA_V/WATER
  ALS Vial  : 13   Sample Multiplier: 1
 
  Quant Time: Aug 17 00:31:03 2022
  Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_V\Method\SFAMVTR081122WMA.M
  Quant Title  : TRACE VOA SFAM1.0
  QLast Update : Tue Aug 16 00:24:20 2022
  Response via : Initial Calibration
 
          Compound                   R.T. QIon  Response  Conc Units Dev(Min)
   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
   Internal Standards
     1) 1,4‐Difluorobenzene         5.616  114   130840     5.000 ug/L     0.00
    28) Chlorobenzene‐d5            8.850  117   139238     5.000 ug/L     0.00
    58) 1,4‐Dichlorobenzene‐d4     11.249  152    57739     5.000 ug/L     0.00
 
   System Monitoring Compounds                                        
     4) Vinyl Chloride‐d3           1.301   65    39716     3.494 ug/L    0.00  
     Spiked Amount      5.000   Range  40 ‐ 130    Recovery   =   69.800% 
     7) Chloroethane‐d5             1.564   69    34821     4.218 ug/L    0.00  
     Spiked Amount      5.000   Range  65 ‐ 130    Recovery   =   84.400% 
    11) 1,1‐Dichloroethene‐d2       2.101   63    66180     3.210 ug/L    0.00  
     Spiked Amount      5.000   Range  60 ‐ 125    Recovery   =   64.200% 
    20) 2‐Butanone‐d5               3.886   46    88749    46.100 ug/L    0.00  
     Spiked Amount     50.000   Range  40 ‐ 130    Recovery   =   92.200% 
    24) Chloroform‐d                4.346   84   100488     4.820 ug/L    0.00  
     Spiked Amount      5.000   Range  70 ‐ 125    Recovery   =   96.400% 
    26) 1,2‐Dichloroethane‐d4       5.027   65    53639     5.401 ug/L    0.00  
     Spiked Amount      5.000   Range  70 ‐ 130    Recovery   =  108.000% 
    32) Benzene‐d6                  5.047   84   173540     4.225 ug/L    0.00  
     Spiked Amount      5.000   Range  70 ‐ 125    Recovery   =   84.600% 
    36) 1,2‐Dichloropropane‐d6      6.066   67    61940     4.877 ug/L    0.00  
     Spiked Amount      5.000   Range  60 ‐ 140    Recovery   =   97.600% 
    41) Toluene‐d8                  7.313   98   137221     3.649 ug/L    0.00  
     Spiked Amount      5.000   Range  70 ‐ 130    Recovery   =   73.000% 
    43) trans‐1,3‐Dichloroprop...   7.622   79    19467     4.425 ug/L    0.00  
     Spiked Amount      5.000   Range  55 ‐ 130    Recovery   =   88.600% 
    46) 2‐Hexanone‐d5               8.088   63    89991    52.861 ug/L    0.00  
     Spiked Amount     50.000   Range  45 ‐ 130    Recovery   =  105.720% 
    56) 1,1,2,2‐Tetrachloroeth...  10.214   84    49371     5.374 ug/L    0.00  
     Spiked Amount      5.000   Range  65 ‐ 120    Recovery   =  107.400% 
    66) 1,2‐Dichlorobenzene‐d4     11.622  152    52714     5.290 ug/L    0.00  
     Spiked Amount      5.000   Range  80 ‐ 120    Recovery   =  105.800% 
 
   Target Compounds                                                   Qvalue
    16) Methylene chloride          2.503   84     8301     0.549 ug/L      90
   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 
   (#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

SFAMVTR081122WMA.M Thu Aug 18 16:12:48 2022                                                       1

Instrument :
MSVOA_V
ClientSampleId :
VHBLK001

Instrument :
MSVOA_V
ClientSampleId :
VHBLK001



                                        Quantitation Report    (QT/LSC Reviewed)

  Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_V\Data\VV081622\
  Data File : VV027411.D                                          
  Acq On    : 16 Aug 2022  16:49
  Operator  : SY/MD
  Sample    : N4195‐05
  Misc      : 25.0mL/MSVOA_V/WATER
  ALS Vial  : 13   Sample Multiplier: 1

  Quant Time: Aug 17 00:31:03 2022
  Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_V\Method\SFAMVTR081122WMA.M
  Quant Title  : TRACE VOA SFAM1.0
  QLast Update : Tue Aug 16 00:24:20 2022
  Response via : Initial Calibration

2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00
0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

110000

120000

130000

140000

150000

160000

170000

180000

190000

200000

210000

220000

230000

240000

250000

260000

270000

280000

290000

Time-->

Abundance TIC: VV027411.D\data.ms

1,
2-

D
ic

hl
or

ob
en

ze
ne

-d
4,

S

1,
4-

D
ic

hl
or

ob
en

ze
ne

-d
4,

I

1,
1,

2,
2-

T
et

ra
ch

lo
ro

et
ha

ne
-d

2,
S

C
hl

or
ob

en
ze

ne
-d

5,
I

2-
H

ex
an

on
e-

d5
,S

tr
an

s-
1,

3-
D

ic
hl

or
op

ro
pe

ne
-d

4,
S

T
ol

ue
ne

-d
8,

S

1,
2-

D
ic

hl
or

op
ro

pa
ne

-d
6,

S

1,
4-

D
ifl

uo
ro

be
nz

en
e,

I

B
en

ze
ne

-d
6,

S
1,

2-
D

ic
hl

or
oe

th
an

e-
d4

,S

C
hl

or
of

or
m

-d
,S

2-
B

ut
an

on
e-

d5
,S

M
et

hy
le

ne
 c

hl
or

id
e,

T

1,
1-

D
ic

hl
or

oe
th

en
e-

d2
,S

C
hl

or
oe

th
an

e-
d5

,S
V

in
yl

 C
hl

or
id

e-
d3

,S

SFAMVTR081122WMA.M Thu Aug 18 16:12:50 2022                                                      Page: 2

Instrument :
MSVOA_V
ClientSampleId :
VHBLK001


