
                                        Quantitation Report    (Not Reviewed)
 
  Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_V\Data\VV100623\
  Data File : VV032300.D                                          
  Acq On    : 06 Oct 2023  14:40
  Operator  : SY/MD
  Sample    : O4748‐05DL 40X
  Misc      : 25.0mL/MSVOA_V/WATER
  ALS Vial  : 12   Sample Multiplier: 1
 
  Quant Time: Oct 07 05:06:29 2023
  Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_V\Method\SFAMVTR092923WMA.M
  Quant Title  : TRACE VOA SFAM1.0
  QLast Update : Sat Oct 07 05:00:49 2023
  Response via : Initial Calibration
 
          Compound                   R.T. QIon  Response  Conc Units Dev(Min)
   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
   Internal Standards
     1) 1,4‐Difluorobenzene         5.538  114    90292     5.000 ug/L     0.00
    28) Chlorobenzene‐d5            8.789  117    99773     5.000 ug/L     0.00
    58) 1,4‐Dichlorobenzene‐d4     11.191  152    46155     5.000 ug/L     0.00
 
   System Monitoring Compounds                                        
     4) Vinyl Chloride‐d3           1.278   65    26666     3.631 ug/L    0.00  
     Spiked Amount      5.000   Range  40 ‐ 130    Recovery   =   72.600% 
     7) Chloroethane‐d5             1.532   69    26389     4.427 ug/L    0.00  
     Spiked Amount      5.000   Range  65 ‐ 130    Recovery   =   88.600% 
    11) 1,1‐Dichloroethene‐d2       2.060   65    11260     3.636 ug/L    0.00  
     Spiked Amount      5.000   Range  60 ‐ 125    Recovery   =   72.800% 
    20) 2‐Butanone‐d5               3.805   46    80975    43.591 ug/L    0.00  
     Spiked Amount     50.000   Range  40 ‐ 130    Recovery   =   87.180% 
    24) Chloroform‐d                4.256   84    55414     4.278 ug/L    0.00  
     Spiked Amount      5.000   Range  70 ‐ 125    Recovery   =   85.600% 
    26) 1,2‐Dichloroethane‐d4       4.947   65    28036     4.569 ug/L    0.00  
     Spiked Amount      5.000   Range  70 ‐ 130    Recovery   =   91.400% 
    32) Benzene‐d6                  4.963   84   107811     3.672 ug/L    0.00  
     Spiked Amount      5.000   Range  70 ‐ 125    Recovery   =   73.400% 
    36) 1,2‐Dichloropropane‐d6      5.992   67    35619     3.662 ug/L    0.00  
     Spiked Amount      5.000   Range  60 ‐ 140    Recovery   =   73.200% 
    41) Toluene‐d8                  7.249   98    99256     3.697 ug/L    0.00  
     Spiked Amount      5.000   Range  70 ‐ 130    Recovery   =   74.000% 
    43) trans‐1,3‐Dichloroprop...   7.561   79    11705     3.396 ug/L    0.00  
     Spiked Amount      5.000   Range  55 ‐ 130    Recovery   =   68.000% 
    46) 2‐Hexanone‐d5               8.030   63    66256    40.855 ug/L    0.00  
     Spiked Amount     50.000   Range  45 ‐ 130    Recovery   =   81.700% 
    56) 1,1,2,2‐Tetrachloroeth...  10.159   84    29874     4.391 ug/L    0.00  
     Spiked Amount      5.000   Range  65 ‐ 120    Recovery   =   87.800% 
    66) 1,2‐Dichlorobenzene‐d4     11.564  152    37551     4.384 ug/L    0.00  
     Spiked Amount      5.000   Range  80 ‐ 120    Recovery   =   87.600% 
 
   Target Compounds                                                   Qvalue
    16) Methylene chloride          2.449   84     3132     0.363 ug/L      94
    18) trans‐1,2‐Dichloroethene    2.709   96      847     0.112 ug/L      83
    22) cis‐1,2‐Dichloroethene      3.822   96     5663     0.693 ug/L      95
    34) Trichloroethene             5.838   95    78627     8.199 ug/L      98
    35) Methylcyclohexane           5.992   83     8241     0.555 ug/L #    20
    37) 1,2‐Dichloropropane         5.995   63     3908     0.416 ug/L #    87
    39) cis‐1,3‐Dichloropropene     6.918   75      860     0.064 ug/L #    48
    61) 1,2,3‐Trichloropropane     11.188   75     5798     1.180 ug/L #    64
   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 
   (#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed
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1,
2-

D
ic

hl
or

ob
en

ze
ne

-d
4,

S

1,
4-

D
ic

hl
or

ob
en

ze
ne

-d
4,

I
1,

2,
3-

T
ric

hl
or

op
ro

pa
ne

,T

1,
1,

2,
2-

T
et

ra
ch

lo
ro

et
ha

ne
-d

2,
S

C
hl

or
ob

en
ze

ne
-d

5,
I

2-
H

ex
an

on
e-

d5
,S

tr
an

s-
1,

3-
D

ic
hl

or
op

ro
pe

ne
-d

4,
S

T
ol

ue
ne

-d
8,

S

ci
s-

1,
3-

D
ic

hl
or

op
ro

pe
ne

,T

1,
2-

D
ic

hl
or

op
ro

pa
ne

,T
M

et
hy

lc
yc

lo
he

xa
ne

,T
1,

2-
D

ic
hl

or
op

ro
pa

ne
-d

6,
S

T
ric

hl
or

oe
th

en
e,

T

1,
4-

D
ifl

uo
ro

be
nz

en
e,

I

B
en

ze
ne

-d
6,

S
1,

2-
D

ic
hl

or
oe

th
an

e-
d4

,S

C
hl

or
of

or
m

-d
,S

ci
s-

1,
2-

D
ic

hl
or

oe
th

en
e,

T
2-

B
ut

an
on

e-
d5

,S

tr
an

s-
1,

2-
D

ic
hl

or
oe

th
en

e,
T

M
et

hy
le

ne
 c

hl
or

id
e,

T

1,
1-

D
ic

hl
or

oe
th

en
e-

d2
,S

C
hl

or
oe

th
an

e-
d5

,S
V

in
yl

 C
hl

or
id

e-
d3

,S

SFAMVTR092923WMA.M Sat Oct 07 05:06:37 2023                                                      Page: 2

Instrument :
MSVOA_V
ClientSampleId :



#16
Methylene chloride
Concen:    0.363 ug/L  
RT:   2.449 min  Scan# 438
Delta R.T.  0.003 min
Lab File:   VV032300.D
Acq: 06 Oct 2023  14:40    

Tgt Ion: 84 Resp:    3132
Ion  Ratio  Lower  Upper
 84  100
 86   54.5   43.2   80.2 
 49  119.2   86.3  160.3 
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#18
trans‐1,2‐Dichloroethene
Concen:    0.112 ug/L  
RT:   2.709 min  Scan# 519
Delta R.T.  0.016 min
Lab File:   VV032300.D
Acq: 06 Oct 2023  14:40    

Tgt Ion: 96 Resp:     847
Ion  Ratio  Lower  Upper
 96  100
 61  115.8   96.9  180.1 
 98   75.2   45.3   84.1 

Ref
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#22
cis‐1,2‐Dichloroethene
Concen:    0.693 ug/L  
RT:   3.822 min  Scan# 865
Delta R.T.  0.006 min
Lab File:   VV032300.D
Acq: 06 Oct 2023  14:40    

Tgt Ion: 96 Resp:    5663
Ion  Ratio  Lower  Upper
 96  100
 61  128.3   85.8  159.4 
 98   60.1   44.0   81.6 

Ref

Raw
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0
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#34
Trichloroethene
Concen:    8.199 ug/L  
RT:   5.838 min  Scan# 1492
Delta R.T.  0.003 min
Lab File:   VV032300.D
Acq: 06 Oct 2023  14:40    

Tgt Ion: 95 Resp:   78627
Ion  Ratio  Lower  Upper
 95  100
 97   65.9   45.7   84.9 
132   98.6   70.3  130.5 
130  102.9   69.6  129.2 

Ref
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#35
Methylcyclohexane
Concen:    0.555 ug/L  
RT:   5.992 min  Scan# 1540
Delta R.T.  ‐0.058 min
Lab File:   VV032300.D
Acq: 06 Oct 2023  14:40    

Tgt Ion: 83 Resp:    8241
Ion  Ratio  Lower  Upper
 83  100
 55    0.0   64.2   96.2#
 98    6.0   39.6   59.4#
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#37
1,2‐Dichloropropane
Concen:    0.416 ug/L  
RT:   5.995 min  Scan# 1541
Delta R.T.  ‐0.100 min
Lab File:   VV032300.D
Acq: 06 Oct 2023  14:40    

Tgt Ion: 63 Resp:    3908
Ion  Ratio  Lower  Upper
 63  100
112    0.0    3.4    5.2#
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#39
cis‐1,3‐Dichloropropene
Concen:    0.064 ug/L  
RT:   6.918 min  Scan# 1828
Delta R.T.  ‐0.039 min
Lab File:   VV032300.D
Acq: 06 Oct 2023  14:40    

Tgt Ion: 75 Resp:     860
Ion  Ratio  Lower  Upper
 75  100
 77   60.8   22.2   41.2#
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#61
1,2,3‐Trichloropropane
Concen:    1.180 ug/L  
RT:  11.188 min  Scan# 3156
Delta R.T.  0.974 min
Lab File:   VV032300.D
Acq: 06 Oct 2023  14:40    

Tgt Ion: 75 Resp:    5798
Ion  Ratio  Lower  Upper
 75  100
 77   36.7   26.2   39.2 
110    1.2   30.6   46.0#
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