
                                        Quantitation Report    (Not Reviewed)
 
  Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_V\Data\VV093022\
  Data File : VV028251.D                                          
  Acq On    : 01 Oct 2022  01:48
  Operator  : SY/MD
  Sample    : N4871‐17
  Misc      : 25.0mL/MSVOA_V/WATER
  ALS Vial  : 37   Sample Multiplier: 1
 
  Quant Time: Oct 01 02:19:36 2022
  Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_V\Method\SFAMVTR092222WMA.M
  Quant Title  : TRACE VOA SFAM1.0
  QLast Update : Thu Sep 29 01:25:35 2022
  Response via : Initial Calibration
 
          Compound                   R.T. QIon  Response  Conc Units Dev(Min)
   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
   Internal Standards
     1) 1,4‐Difluorobenzene         5.609  114   163626     5.000 ug/L     0.00
    28) Chlorobenzene‐d5            8.850  117   167395     5.000 ug/L     0.00
    58) 1,4‐Dichlorobenzene‐d4     11.246  152    77457     5.000 ug/L     0.00
 
   System Monitoring Compounds                                        
     4) Vinyl Chloride‐d3           1.298   65    58594     3.454 ug/L    0.00  
     Spiked Amount      5.000   Range  40 ‐ 130    Recovery   =   69.000% 
     7) Chloroethane‐d5             1.561   69    53154     3.941 ug/L    0.00  
     Spiked Amount      5.000   Range  65 ‐ 130    Recovery   =   78.800% 
    11) 1,1‐Dichloroethene‐d2       2.098   63    86619     2.944 ug/L    0.00  
     Spiked Amount      5.000   Range  60 ‐ 125    Recovery   =   58.800%#
    20) 2‐Butanone‐d5               3.899   46   128327    44.809 ug/L    0.00  
     Spiked Amount     50.000   Range  40 ‐ 130    Recovery   =   89.620% 
    24) Chloroform‐d                4.339   84   122192     4.514 ug/L    0.00  
     Spiked Amount      5.000   Range  70 ‐ 125    Recovery   =   90.200% 
    26) 1,2‐Dichloroethane‐d4       5.027   65    56566     4.392 ug/L    0.00  
     Spiked Amount      5.000   Range  70 ‐ 130    Recovery   =   87.800% 
    32) Benzene‐d6                  5.040   84   234848     4.279 ug/L    0.00  
     Spiked Amount      5.000   Range  70 ‐ 125    Recovery   =   85.600% 
    36) 1,2‐Dichloropropane‐d6      6.063   67    72287     4.224 ug/L    0.00  
     Spiked Amount      5.000   Range  60 ‐ 140    Recovery   =   84.400% 
    41) Toluene‐d8                  7.310   98   189912     3.823 ug/L    0.00  
     Spiked Amount      5.000   Range  70 ‐ 130    Recovery   =   76.400% 
    43) trans‐1,3‐Dichloroprop...   7.622   79    22833     3.694 ug/L    0.00  
     Spiked Amount      5.000   Range  55 ‐ 130    Recovery   =   73.800% 
    46) 2‐Hexanone‐d5               8.085   63   109129    42.303 ug/L    0.00  
     Spiked Amount     50.000   Range  45 ‐ 130    Recovery   =   84.600% 
    56) 1,1,2,2‐Tetrachloroeth...  10.214   84    54333     4.645 ug/L    0.00  
     Spiked Amount      5.000   Range  65 ‐ 120    Recovery   =   93.000% 
    66) 1,2‐Dichlorobenzene‐d4     11.622  152    74635     4.913 ug/L    0.00  
     Spiked Amount      5.000   Range  80 ‐ 120    Recovery   =   98.200% 
 
   Target Compounds                                                   Qvalue
     2) Dichlorodifluoromethane     1.124   85     6756     0.553 ug/L      99
     5) Vinyl chloride              1.301   62      511     0.040 ug/L #     1
     6) Bromomethane                1.520   94      552     0.067 ug/L      95
     8) Chloroethane                1.394   64   252351    29.658 ug/L #    50
    10) 1,1,2‐Trichloro‐1,2,2‐...   2.095  101     1094     0.094 ug/L #    20
    12) 1,1‐Dichloroethene          2.098   96     1030     0.091 ug/L #     1
    14) Carbon disulfide            2.285   76     2241     0.103 ug/L #    94
    27) 1,2‐Dichloroethane          5.140   62     3613     0.292 ug/L #    94
    30) Cyclohexane                 4.667   56     1087     0.073 ug/L #    59
    33) Benzene                     5.101   78     5876     0.126 ug/L     100
    35) Methylcyclohexane           6.130   83     1285     0.081 ug/L      93
    37) 1,2‐Dichloropropane         6.063   63     7519     0.577 ug/L #    87
    39) cis‐1,3‐Dichloropropene     6.982   75     1201     0.074 ug/L #    47
    49) Dibromochloromethane        7.976  129      313     0.030 ug/L #    11
    52) Ethylbenzene                9.018   91     2260     0.044 ug/L #    82
    53) m,p‐Xylene                  9.143  106     1880     0.096 ug/L      73
    61) 1,2,3‐Trichloropropane     11.246   75     6881     1.059 ug/L #    68
    62) 1,3,5‐Trimethylbenzene     10.545  105      856     0.067 ug/L      89
   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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  Quant Title  : TRACE VOA SFAM1.0
  QLast Update : Thu Sep 29 01:25:35 2022
  Response via : Initial Calibration
 
          Compound                   R.T. QIon  Response  Conc Units Dev(Min)
   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 
   (#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed
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  Acq On    : 01 Oct 2022  01:48
  Operator  : SY/MD
  Sample    : N4871‐17
  Misc      : 25.0mL/MSVOA_V/WATER
  ALS Vial  : 37   Sample Multiplier: 1

  Quant Time: Oct 01 02:19:36 2022
  Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_V\Method\SFAMVTR092222WMA.M
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  Response via : Initial Calibration
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#2
Dichlorodifluoromethane
Concen:    0.553 ug/L  
RT:   1.124 min  Scan# 26
Delta R.T.  0.000 min
Lab File:   VV028251.D
Acq: 01 Oct 2022  01:48    

Tgt Ion: 85 Resp:    6756
Ion  Ratio  Lower  Upper
 85  100
 87   28.1   22.8   34.2 

Ref

Raw

Sub

30 40 50 60 70 80 90 100 110
0

50

m/z-->

Abundance Scan 26 (1.124 min): VV028241.D\data.ms (-19) 
84.9
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Abundance
 1.124

#5
Vinyl chloride
Concen:    0.040 ug/L  
RT:   1.301 min  Scan# 81
Delta R.T.  ‐0.003 min
Lab File:   VV028251.D
Acq: 01 Oct 2022  01:48    

Tgt Ion: 62 Resp:     511
Ion  Ratio  Lower  Upper
 62  100
 64  257.3   23.0   42.8#

Ref

Raw

Sub
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0

50

m/z-->

Abundance Scan 82 (1.304 min): VV028241.D\data.ms (-73) 
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25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85
0

50

m/z-->

Abundance Scan 81 (1.301 min): VV028251.D\data.ms
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#6
Bromomethane
Concen:    0.067 ug/L  
RT:   1.520 min  Scan# 149
Delta R.T.  0.003 min
Lab File:   VV028251.D
Acq: 01 Oct 2022  01:48    

Tgt Ion: 94 Resp:     552
Ion  Ratio  Lower  Upper
 94  100
 96   90.7   66.7  123.9 

Ref

Raw

Sub

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
0

50

m/z-->

Abundance Scan 148 (1.516 min): VV028241.D\data.ms (-13
93.9

80.9
63.947.9 114.7
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Abundance
 1.520

#8
Chloroethane
Concen:   29.658 ug/L  
RT:   1.394 min  Scan# 110
Delta R.T.  ‐0.183 min
Lab File:   VV028251.D
Acq: 01 Oct 2022  01:48    

Tgt Ion: 64 Resp:  252351
Ion  Ratio  Lower  Upper
 64  100
 66    4.5   23.0   42.8#
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#10
1,1,2‐Trichloro‐1,2,2‐trifluoroethane
Concen:    0.094 ug/L  
RT:   2.095 min  Scan# 328
Delta R.T.  ‐0.013 min
Lab File:   VV028251.D
Acq: 01 Oct 2022  01:48    

Tgt Ion:101 Resp:    1094
Ion  Ratio  Lower  Upper
101  100
 85    0.0   34.4   51.6#
151    1.8   61.1   91.7#
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#12
1,1‐Dichloroethene
Concen:    0.091 ug/L  
RT:   2.098 min  Scan# 329
Delta R.T.  ‐0.013 min
Lab File:   VV028251.D
Acq: 01 Oct 2022  01:48    

Tgt Ion: 96 Resp:    1030
Ion  Ratio  Lower  Upper
 96  100
 61  1008.6  128.3  238.3#
 63  8872.1  112.7  209.3#
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#14
Carbon disulfide
Concen:    0.103 ug/L  
RT:   2.285 min  Scan# 387
Delta R.T.  0.000 min
Lab File:   VV028251.D
Acq: 01 Oct 2022  01:48    

Tgt Ion: 76 Resp:    2241
Ion  Ratio  Lower  Upper
 76  100
 78   11.8    7.6   11.4#
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#27
1,2‐Dichloroethane
Concen:    0.292 ug/L  
RT:   5.140 min  Scan# 1275
Delta R.T.  0.016 min
Lab File:   VV028251.D
Acq: 01 Oct 2022  01:48    

Tgt Ion: 62 Resp:    3613
Ion  Ratio  Lower  Upper
 62  100
 98   10.5    6.7   10.1#
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Abundance Scan 1271 (5.127 min): VV028241.D\data.ms (-1
62.0

49.0
98.0

36.0 72.8

30 40 50 60 70 80 90 100
0

50

m/z-->

Abundance Scan 1275 (5.140 min): VV028251.D\data.ms
62.0

84.1
39.9

52.0 98.0

30 40 50 60 70 80 90 100
0

50

m/z-->

Abundance Scan 1275 (5.140 min): VV028251.D\data.ms (-1
62.0

84.1

48.9

98.0

5.10 5.20

0

500

1000

Time-->

Abundance
 5.140

VV028251.D  SFAMVTR092222WMA.M      Sat Oct 01 02:19:47 2022       Page 7

Instrument :
MSVOA_V
ClientSampleId :
F5H67

Instrument :
MSVOA_V
ClientSampleId :
F5H67



#30
Cyclohexane
Concen:    0.073 ug/L  
RT:   4.667 min  Scan# 1128
Delta R.T.  0.003 min
Lab File:   VV028251.D
Acq: 01 Oct 2022  01:48    

Tgt Ion: 56 Resp:    1087
Ion  Ratio  Lower  Upper
 56  100
 69    4.7   23.7   35.5#
 84   48.8   67.3  100.9#
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m/z-->

Abundance Scan 1129 (4.670 min): VV028241.D\data.ms (-1
56.0 84.0

41.0

69.0

77.0

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
0

50

m/z-->

Abundance Scan 1128 (4.667 min): VV028251.D\data.ms
40.0 56.0

84.0

68.9

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
0

50

m/z-->

Abundance Scan 1128 (4.667 min): VV028251.D\data.ms (-1
56.0

38.9

68.945.8 78.9

4.65 4.70

0

100

200

300

400

500

Time-->

Abundance
 4.667

#33
Benzene
Concen:    0.126 ug/L  
RT:   5.101 min  Scan# 1263
Delta R.T.  0.013 min
Lab File:   VV028251.D
Acq: 01 Oct 2022  01:48    

Tgt Ion: 78 Resp:    5876

Ref

Raw

Sub

30 40 50 60 70 80 90 100 110
0

50

m/z-->

Abundance Scan 1260 (5.092 min): VV028241.D\data.ms (-1
78.0

52.0
39.0 63.0

30 40 50 60 70 80 90 100 110
0

50

m/z-->

Abundance Scan 1263 (5.101 min): VV028251.D\data.ms
84.0

64.839.9 52.0

104.0

30 40 50 60 70 80 90 100 110
0

50

m/z-->

Abundance Scan 1263 (5.101 min): VV028251.D\data.ms (-1
84.0

64.852.0

39.0 102.0

5.05 5.10 5.15

0

500

1000

1500

2000

Time-->

Abundance
 5.101

VV028251.D  SFAMVTR092222WMA.M      Sat Oct 01 02:19:47 2022       Page 8

Instrument :
MSVOA_V
ClientSampleId :
F5H67

Instrument :
MSVOA_V
ClientSampleId :
F5H67



#35
Methylcyclohexane
Concen:    0.081 ug/L  
RT:   6.130 min  Scan# 1583
Delta R.T.  0.010 min
Lab File:   VV028251.D
Acq: 01 Oct 2022  01:48    

Tgt Ion: 83 Resp:    1285
Ion  Ratio  Lower  Upper
 83  100
 55   88.1   64.7   97.1 
 98   45.8   39.5   59.3 

Ref

Raw

Sub

30 40 50 60 70 80 90 100
0

50

m/z-->

Abundance Scan 1581 (6.124 min): VV028241.D\data.ms (-1
83.1

55.0

98.1

41.0
70.1

30 40 50 60 70 80 90 100
0

50

m/z-->

Abundance Scan 1583 (6.130 min): VV028251.D\data.ms
83.0

39.9 66.9
55.0

98.0

30 40 50 60 70 80 90 100
0

50

m/z-->

Abundance Scan 1583 (6.130 min): VV028251.D\data.ms (-1
83.0

66.9
55.0

42.0
98.0

6.10 6.15

0

500

1000

Time-->

Abundance

 6.130

#37
1,2‐Dichloropropane
Concen:    0.577 ug/L  
RT:   6.063 min  Scan# 1562
Delta R.T.  ‐0.103 min
Lab File:   VV028251.D
Acq: 01 Oct 2022  01:48    

Tgt Ion: 63 Resp:    7519
Ion  Ratio  Lower  Upper
 63  100
112    0.0    3.5    5.3#

Ref

Raw

Sub

50 100 150 200 250
0

50

m/z-->

Abundance Scan 1594 (6.165 min): VV028241.D\data.ms (-1
63.0

111.9

50 100 150 200 250
0

50

m/z-->

Abundance Scan 1562 (6.063 min): VV028251.D\data.ms
67.0

118.0
207.2 280.8

50 100 150 200 250
0

50

m/z-->

Abundance Scan 1562 (6.063 min): VV028251.D\data.ms (-1
67.0

118.0
207.2 280.8

6.00 6.05 6.10

0

1000

2000

3000

Time-->

Abundance
 6.063
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#39
cis‐1,3‐Dichloropropene
Concen:    0.074 ug/L  
RT:   6.982 min  Scan# 1848
Delta R.T.  ‐0.039 min
Lab File:   VV028251.D
Acq: 01 Oct 2022  01:48    

Tgt Ion: 75 Resp:    1201
Ion  Ratio  Lower  Upper
 75  100
 77   61.5   22.4   41.6#

Ref

Raw

Sub

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
0

50

m/z-->

Abundance Scan 1861 (7.024 min): VV028241.D\data.ms (-1
75.0

39.0
109.9

60.9

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
0

50

m/z-->

Abundance Scan 1848 (6.982 min): VV028251.D\data.ms
79.0

42.0
113.9

61.0

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
0

50

m/z-->

Abundance Scan 1848 (6.982 min): VV028251.D\data.ms (-1
79.0

42.0
113.9

61.0

6.95 7.00

0

200

400

600

Time-->

Abundance
 6.982

#49
Dibromochloromethane
Concen:    0.030 ug/L  
RT:   7.976 min  Scan# 2157
Delta R.T.  ‐0.264 min
Lab File:   VV028251.D
Acq: 01 Oct 2022  01:48    

Tgt Ion:129 Resp:     313
Ion  Ratio  Lower  Upper
129  100
127    0.0   54.3  100.9#

Ref

Raw

Sub

40 60 80 100 120 140 160 180 200
0

50

m/z-->

Abundance Scan 2239 (8.239 min): VV028241.D\data.ms (-2
128.8

78.948.0 207.8159.8

40 60 80 100 120 140 160 180 200
0

50

m/z-->

Abundance Scan 2157 (7.976 min): VV028251.D\data.ms
39.9

128.8
165.8

40 60 80 100 120 140 160 180 200
0

50

m/z-->

Abundance Scan 2157 (7.976 min): VV028251.D\data.ms (-2
128.8

165.8

48.4

7.94 7.96 7.98 8.00

0

50

100

150

200

250

Time-->

Abundance
 7.976
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#52
Ethylbenzene
Concen:    0.044 ug/L  
RT:   9.018 min  Scan# 2481
Delta R.T.  0.010 min
Lab File:   VV028251.D
Acq: 01 Oct 2022  01:48    

Tgt Ion: 91 Resp:    2260
Ion  Ratio  Lower  Upper
 91  100
106   40.3   21.5   39.9#

Ref

Raw

Sub

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
0

50

m/z-->

Abundance Scan 2478 (9.008 min): VV028241.D\data.ms (-2
91.0

106.0

77.051.039.0 64.0

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
0

50

m/z-->

Abundance Scan 2481 (9.018 min): VV028251.D\data.ms
91.0

39.9

105.9

77.164.9

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
0

50

m/z-->

Abundance Scan 2481 (9.018 min): VV028251.D\data.ms (-2
91.0

105.9

77.139.9 64.9

9.00 9.05

0

200

400

600

800

1000

Time-->

Abundance
 9.018

#53
m,p‐Xylene
Concen:    0.096 ug/L  
RT:   9.143 min  Scan# 2520
Delta R.T.  0.010 min
Lab File:   VV028251.D
Acq: 01 Oct 2022  01:48    

Tgt Ion:106 Resp:    1880
Ion  Ratio  Lower  Upper
106  100
 91  161.9  141.9  263.5 

Ref

Raw

Sub

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
0

50

m/z-->

Abundance Scan 2518 (9.136 min): VV028241.D\data.ms (-2
91.0

106.1

77.051.0
64.038.0 119.1

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
0

50

m/z-->

Abundance Scan 2520 (9.143 min): VV028251.D\data.ms
91.0

106.0

39.9

63.1 77.0

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
0

50

m/z-->

Abundance Scan 2520 (9.143 min): VV028251.D\data.ms (-2
91.0

106.0

51.0

9.10 9.15

0

500

1000

1500

Time-->

Abundance

 9.143
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#61
1,2,3‐Trichloropropane
Concen:    1.059 ug/L  
RT:  11.246 min  Scan# 3174
Delta R.T.  0.977 min
Lab File:   VV028251.D
Acq: 01 Oct 2022  01:48    

Tgt Ion: 75 Resp:    6881
Ion  Ratio  Lower  Upper
 75  100
 77   33.4   26.7   40.1 
110    1.6   30.1   45.1#

Ref

Raw

Sub

40 60 80 100 120 140 160
0

50

m/z-->

Abundance Scan 2871 (10.271 min): VV028241.D\data.ms (-
75.0

109.9

39.0

40 60 80 100 120 140 160
0

50

m/z-->

Abundance Scan 3174 (11.246 min): VV028251.D\data.ms
149.9

115.0
78.052.0

97.0

40 60 80 100 120 140 160
0

50

m/z-->

Abundance Scan 3174 (11.246 min): VV028251.D\data.ms (-
149.9

115.0
78.052.0

97.0

11.20 11.25 11.30

0

1000

2000

3000

4000

Time-->

Abundance
11.246

#62
1,3,5‐Trimethylbenzene
Concen:    0.067 ug/L  
RT:  10.545 min  Scan# 2956
Delta R.T.  0.010 min
Lab File:   VV028251.D
Acq: 01 Oct 2022  01:48    

Tgt Ion:105 Resp:     856
Ion  Ratio  Lower  Upper
105  100
120   43.2   40.6   61.0 

Ref

Raw

Sub

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
0

50

m/z-->

Abundance Scan 2953 (10.535 min): VV028241.D\data.ms (-
105.0

120.0

77.0 91.051.0 64.038.0

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
0

50

m/z-->

Abundance Scan 2956 (10.545 min): VV028251.D\data.ms
105.039.9

119.9

63.1 78.9

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
0

50

m/z-->

Abundance Scan 2956 (10.545 min): VV028251.D\data.ms (-
105.0

119.9
43.9

63.1 78.9

10.50 10.55

0

100

200

300

400

500

Time-->

Abundance
10.545
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