
                                        Quantitation Report    (Not Reviewed)
 
  Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_V\Data\VV040822\
  Data File : VV025406.D                                          
  Acq On    : 08 Apr 2022  12:57
  Operator  : SY/MD
  Sample    : VSTD02035
  Misc      : 25mL/MSVOA_V/WATER
  ALS Vial  : 8   Sample Multiplier: 1
 
  Quant Time: Apr 09 04:23:40 2022
  Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_V\Method\SFAMVTR040822WMA.M
  Quant Title  : TRACE VOA SFAM1.0
  QLast Update : Sat Apr 09 04:20:56 2022
  Response via : Initial Calibration
 
          Compound                   R.T. QIon  Response  Conc Units Dev(Min)
   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
   Internal Standards
     1) 1,4‐Difluorobenzene         5.616  114   203330     5.000 ug/L     0.00
    28) Chlorobenzene‐d5            8.850  117   200659     5.000 ug/L     0.00
    58) 1,4‐Dichlorobenzene‐d4     11.246  152   112328     5.000 ug/L     0.00
 
   System Monitoring Compounds                                        
     4) Vinyl Chloride‐d3           1.307   65   374633    19.703 ug/L    0.00  
     7) Chloroethane‐d5             1.564   69   471455    28.368 ug/L    0.00  
    11) 1,1‐Dichloroethene‐d2       2.108   63   788433    19.447 ug/L    0.00  
    20) 2‐Butanone‐d5               3.876   46   508565   254.768 ug/L    0.00  
    24) Chloroform‐d                4.349   84   572619    22.414 ug/L    0.00  
    26) 1,2‐Dichloroethane‐d4       5.030   65   249599    22.260 ug/L    0.00  
    32) Benzene‐d6                  5.050   84  1169291    22.518 ug/L    0.00  
    36) 1,2‐Dichloropropane‐d6      6.069   67   326636    22.398 ug/L    0.00  
    41) Toluene‐d8                  7.313   98  1109377    23.332 ug/L    0.00  
    43) trans‐1,3‐Dichloroprop...   7.619   79   124596    26.228 ug/L    0.00  
    46) 2‐Hexanone‐d5               8.085   63   448489   263.942 ug/L    0.00  
    56) 1,1,2,2‐Tetrachloroeth...  10.214   84   206823    21.626 ug/L    0.00  
    66) 1,2‐Dichlorobenzene‐d4     11.622  152   369177    20.254 ug/L    0.00  
 
   Target Compounds                                                   Qvalue
     2) Dichlorodifluoromethane     1.130   85   416113    21.851 ug/L      99
     3) Chloromethane               1.243   50   448598    19.977 ug/L     100
     5) Vinyl chloride              1.310   62   509458    20.302 ug/L     100
     6) Bromomethane                1.523   94   426898    27.954 ug/L     100
     8) Chloroethane                1.584   64   483583    30.073 ug/L      97
     9) Trichlorofluoromethane      1.751  101   720513    21.290 ug/L     100
    10) 1,1,2‐Trichloro‐1,2,2‐...   2.117  101   409479    20.310 ug/L     100
    12) 1,1‐Dichloroethene          2.117   96   408050    21.291 ug/L      86
    13) Acetone                     2.169   43   351957   246.283 ug/L      97
    14) Carbon disulfide            2.294   76   990064    24.527 ug/L      99
    15) Methyl Acetate              2.433   43    84234    26.158 ug/L      95
    16) Methylene chloride          2.506   84   324661    20.935 ug/L      98
    17) Methyl tert‐butyl Ether     2.767   73   654409    26.317 ug/L      98
    18) trans‐1,2‐Dichloroethene    2.760   96   347186    24.811 ug/L      95
    19) 1,1‐Dichloroethane          3.188   63   571241    24.372 ug/L      98
    21) 2‐Butanone                  3.960   43   537820   278.965 ug/L      97
    22) cis‐1,2‐Dichloroethene      3.912   96   367860    25.423 ug/L      98
    23) Bromochloromethane          4.246  128   148365    25.018 ug/L      97
    25) Chloroform                  4.375   83   616030    23.780 ug/L      96
    27) 1,2‐Dichloroethane          5.127   62   327156    24.378 ug/L      97
    29) 1,1,1‐Trichloroethane       4.606   97   549526    24.056 ug/L      99
    30) Cyclohexane                 4.677   56   522900    25.443 ug/L     100
    31) Carbon tetrachloride        4.828  117   475914    24.148 ug/L     100
    33) Benzene                     5.098   78  1368726    24.482 ug/L     100
    34) Trichloroethene             5.911   95   371384    24.120 ug/L      98
    35) Methylcyclohexane           6.130   83   613228    25.566 ug/L     100
    37) 1,2‐Dichloropropane         6.172   63   316709    24.396 ug/L     100
    38) Bromodichloromethane        6.506   83   409754    24.978 ug/L      99
    39) cis‐1,3‐Dichloropropene     7.024   75   475058    28.330 ug/L      98
    40) 4‐Methyl‐2‐pentanone        7.223   43  1402474   269.489 ug/L      99
    42) Toluene                     7.387   91  1535705    25.814 ug/L     100
    44) trans‐1,3‐Dichloropropene   7.648   75   377907    28.580 ug/L     100
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  Operator  : SY/MD
  Sample    : VSTD02035
  Misc      : 25mL/MSVOA_V/WATER
  ALS Vial  : 8   Sample Multiplier: 1
 
  Quant Time: Apr 09 04:23:40 2022
  Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_V\Method\SFAMVTR040822WMA.M
  Quant Title  : TRACE VOA SFAM1.0
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          Compound                   R.T. QIon  Response  Conc Units Dev(Min)
   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
    45) 1,1,2‐Trichloroethane       7.837   97   215069    24.340 ug/L      99
    47) Tetrachloroethene           7.976  164   285945    25.318 ug/L      98
    48) 2‐Hexanone                  8.136   43   985428   266.601 ug/L      99
    49) Dibromochloromethane        8.246  129   256035    26.776 ug/L      99
    50) 1,2‐Dibromoethane           8.349  107   202975    24.492 ug/L      97
    51) Chlorobenzene               8.879  112   961629    24.943 ug/L      99
    52) Ethylbenzene                9.011   91  1688086    26.737 ug/L      99
    53) m,p‐Xylene                  9.136  106   662780    26.956 ug/L      96
    54) o‐Xylene                    9.542  106   642405    27.435 ug/L      97
    55) Styrene                     9.558  104  1077715    28.036 ug/L      96
    57) 1,1,2,2‐Tetrachloroethane  10.239   83   217415    23.761 ug/L      99
    59) Bromoform                   9.731  173   119291    27.476 ug/L      97
    60) Isopropylbenzene            9.931  105  1705761    24.527 ug/L     100
    61) 1,2,3‐Trichloropropane     10.271   75   169839    21.515 ug/L      98
    62) 1,3,5‐Trimethylbenzene     10.538  105   807712    25.750 ug/L     100
    63) 1,2,4‐Trimethylbenzene     10.911  105  1454458    26.165 ug/L      99
    64) 1,3‐Dichlorobenzene        11.178  146   759405    23.264 ug/L      99
    65) 1,4‐Dichlorobenzene        11.271  146   747939    22.725 ug/L      98
    67) 1,2‐Dichlorobenzene        11.641  146   657342    22.913 ug/L      99
    68) 1,2‐Dibromo‐3‐chloropr...  12.426   75    32309    22.769 ug/L      95
    69) 1,3,5‐Trichlorobenzene     12.644  180   579654    24.416 ug/L      99
    70) 1,2,4‐trichlorobenzene     13.258  180   461720    25.703 ug/L      99
    71) Naphthalene                13.500  128   722297    25.977 ug/L     100
    72) 1,2,3‐Trichlorobenzene     13.741  180   376419    24.426 ug/L      97
   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 
   (#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed
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  Operator  : SY/MD
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  QLast Update : Sat Apr 09 04:20:56 2022
  Response via : Initial Calibration

2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00
0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

2000000

2200000

2400000

2600000

2800000

3000000

3200000

3400000

3600000

3800000

Time-->

Abundance TIC: VV025406.D\data.ms

1,
2,

3-
T

ric
hl

or
ob

en
ze

ne
,T

N
ap

ht
ha

le
ne

1,
2,

4-
tr

ic
hl

or
ob

en
ze

ne
,T

1,
3,

5-
T

ric
hl

or
ob

en
ze

ne
1,

2-
D

ib
ro

m
o-

3-
ch

lo
ro

pr
op

an
e,

T

1,
2-

D
ic

hl
or

ob
en

ze
ne

,T
1,

2-
D

ic
hl

or
ob

en
ze

ne
-d

4,
S

1,
4-

D
ic

hl
or

ob
en

ze
ne

,T
1,

4-
D

ic
hl

or
ob

en
ze

ne
-d

4,
I

1,
3-

D
ic

hl
or

ob
en

ze
ne

,T
1,

2,
4-

T
rim

et
hy

lb
en

ze
ne

,T

1,
3,

5-
T

rim
et

hy
lb

en
ze

ne
,T

1,
2,

3-
T

ric
hl

or
op

ro
pa

ne
,T

1,
1,

2,
2-

T
et

ra
ch

lo
ro

et
ha

ne
,T

1,
1,

2,
2-

T
et

ra
ch

lo
ro

et
ha

ne
-d

2,
S

Is
op

ro
py

lb
en

ze
ne

,T
B

ro
m

of
or

m
,T

S
ty

re
ne

,T
o-

X
yl

en
e,

T

m
,p

-X
yl

en
e,

T
E

th
yl

be
nz

en
e,

T
C

hl
or

ob
en

ze
ne

,T
C

hl
or

ob
en

ze
ne

-d
5,

I

1,
2-

D
ib

ro
m

oe
th

an
e,

T
D

ib
ro

m
oc

hl
or

om
et

ha
ne

,T
2-

H
ex

an
on

e,
T

2-
H

ex
an

on
e-

d5
,S

T
et

ra
ch

lo
ro

et
he

ne
,T

1,
1,

2-
T

ric
hl

or
oe

th
an

e,
T

tr
an

s-
1,

3-
D

ic
hl

or
op

ro
pe

ne
,T

tr
an

s-
1,

3-
D

ic
hl

or
op

ro
pe

ne
-d

4,
S

T
ol

ue
ne

,T
T

ol
ue

ne
-d

8,
S

4-
M

et
hy

l-2
-p

en
ta

no
ne

,T
ci

s-
1,

3-
D

ic
hl

or
op

ro
pe

ne
,T

B
ro

m
od

ic
hl

or
om

et
ha

ne
,T

1,
2-

D
ic

hl
or

op
ro

pa
ne

,T
M

et
hy

lc
yc

lo
he

xa
ne

,T
1,

2-
D

ic
hl

or
op

ro
pa

ne
-d

6,
S

T
ric

hl
or

oe
th

en
e,

T

1,
4-

D
ifl

uo
ro

be
nz

en
e,

I

1,
2-

D
ic

hl
or

oe
th

an
e,

T
B

en
ze

ne
,T

B
en

ze
ne

-d
6,

S
1,

2-
D

ic
hl

or
oe

th
an

e-
d4

,S
C

ar
bo

n 
te

tr
ac

hl
or

id
e,

T
C

yc
lo

he
xa

ne
,T

1,
1,

1-
T

ric
hl

or
oe

th
an

e,
T

C
hl

or
of

or
m

,T
C

hl
or

of
or

m
-d

,S
B

ro
m

oc
hl

or
om

et
ha

ne
,T

2-
B

ut
an

on
e,

T
ci

s-
1,

2-
D

ic
hl

or
oe

th
en

e,
T

2-
B

ut
an

on
e-

d5
,S

1,
1-

D
ic

hl
or

oe
th

an
e,

T

M
et

hy
l t

er
t-

bu
ty

l E
th

er
,T

tr
an

s-
1,

2-
D

ic
hl

or
oe

th
en

e,
T

M
et

hy
le

ne
 c

hl
or

id
e,

T
M

et
hy

l A
ce

ta
te

,T
C

ar
bo

n 
di

su
lfi

de
,T

A
ce

to
ne

,T
1,

1,
2-

T
ric

hl
or

o-
1,

2,
2-

tr
ifl

uo
ro

et
ha

ne
1,

1-
D

ic
hl

or
oe

th
en

e,
T

1,
1-

D
ic

hl
or

oe
th

en
e-

d2
,S

T
ric

hl
or

of
lu

or
om

et
ha

ne
,T

C
hl

or
oe

th
an

e,
T

C
hl

or
oe

th
an

e-
d5

,S
B

ro
m

om
et

ha
ne

,T
V

in
yl

 c
hl

or
id

e,
T

V
in

yl
 C

hl
or

id
e-

d3
,S

C
hl

or
om

et
ha

ne
,T

D
ic

hl
or

od
ifl

uo
ro

m
et

ha
ne

,T

SFAMVTR040822WMA.M Sat Apr 09 04:23:48 2022                                                      Page: 3

Instrument :
MSVOA_V
ClientSampleId :
VSTD020235



#2
Dichlorodifluoromethane
Concen:   21.851 ug/L  
RT:   1.130 min  Scan# 28
Delta R.T.  ‐0.000 min
Lab File:   VV025406.D
Acq: 08 Apr 2022  12:57    

Tgt Ion: 85 Resp:  416113
Ion  Ratio  Lower  Upper
 85  100
 87   32.4   25.6   38.4 

Ref
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Sub
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#3
Chloromethane
Concen:   19.977 ug/L  
RT:   1.243 min  Scan# 63
Delta R.T.  ‐0.000 min
Lab File:   VV025406.D
Acq: 08 Apr 2022  12:57    

Tgt Ion: 50 Resp:  448598
Ion  Ratio  Lower  Upper
 50  100
 52   33.7   23.7   43.9 
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#5
Vinyl chloride
Concen:   20.302 ug/L  
RT:   1.310 min  Scan# 84
Delta R.T.  ‐0.003 min
Lab File:   VV025406.D
Acq: 08 Apr 2022  12:57    

Tgt Ion: 62 Resp:  509458
Ion  Ratio  Lower  Upper
 62  100
 64   33.3   23.2   43.2 

Ref
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#6
Bromomethane
Concen:   27.954 ug/L  
RT:   1.523 min  Scan# 150
Delta R.T.  ‐0.000 min
Lab File:   VV025406.D
Acq: 08 Apr 2022  12:57    

Tgt Ion: 94 Resp:  426898
Ion  Ratio  Lower  Upper
 94  100
 96   93.9   66.1  122.7 
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#8
Chloroethane
Concen:   30.073 ug/L  
RT:   1.584 min  Scan# 169
Delta R.T.  ‐0.003 min
Lab File:   VV025406.D
Acq: 08 Apr 2022  12:57    

Tgt Ion: 64 Resp:  483583
Ion  Ratio  Lower  Upper
 64  100
 66   32.7   21.8   40.6 

Ref

Raw

Sub

30 40 50 60 70 80 90 100
0

50

m/z-->

Abundance Scan 170 (1.587 min): VV025404.D\data.ms (-15
64.0

49.0

37.0 78.0

30 40 50 60 70 80 90 100
0

50

m/z-->
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Time-->
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 1.584

#9
Trichlorofluoromethane
Concen:   21.290 ug/L  
RT:   1.751 min  Scan# 221
Delta R.T.  ‐0.003 min
Lab File:   VV025406.D
Acq: 08 Apr 2022  12:57    

Tgt Ion:101 Resp:  720513
Ion  Ratio  Lower  Upper
101  100
103   64.8   51.9   77.9 

Ref

Raw

Sub

40 60 80 100 120 140 160 180 200
0

50

m/z-->

Abundance Scan 222 (1.754 min): VV025404.D\data.ms (-21
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Abundance Scan 221 (1.751 min): VV025406.D\data.ms
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Abundance Scan 221 (1.751 min): VV025406.D\data.ms (-12
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#10
1,1,2‐Trichloro‐1,2,2‐trifluoroethane
Concen:   20.310 ug/L  
RT:   2.117 min  Scan# 335
Delta R.T.  ‐0.003 min
Lab File:   VV025406.D
Acq: 08 Apr 2022  12:57    

Tgt Ion:101 Resp:  409479
Ion  Ratio  Lower  Upper
101  100
 85   45.2   35.9   53.9 
151   69.8   56.0   84.0 

Ref

Raw

Sub

40 60 80 100 120 140 160 180
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Abundance Scan 336 (2.121 min): VV025404.D\data.ms (-32
61.0

98.0

151.0

37.0 118.9

40 60 80 100 120 140 160 180
0

50

m/z-->

Abundance Scan 335 (2.117 min): VV025406.D\data.ms
61.0

98.0

151.0

37.0 118.9 185.9

40 60 80 100 120 140 160 180
0

50

m/z-->

Abundance Scan 335 (2.117 min): VV025406.D\data.ms (-24
61.0

98.0

151.0

37.0 118.9 185.9

2.10 2.20

0

50000

100000

150000

200000

250000

Time-->

Abundance
 2.117

#12
1,1‐Dichloroethene
Concen:   21.291 ug/L  
RT:   2.117 min  Scan# 335
Delta R.T.  ‐0.003 min
Lab File:   VV025406.D
Acq: 08 Apr 2022  12:57    

Tgt Ion: 96 Resp:  408050
Ion  Ratio  Lower  Upper
 96  100
 61  173.7  125.2  232.4 
 63  130.1  114.4  212.4 

Ref

Raw

Sub

40 60 80 100 120 140 160 180
0

50

m/z-->

Abundance Scan 336 (2.121 min): VV025404.D\data.ms (-32
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#13
Acetone
Concen:  246.283 ug/L  
RT:   2.169 min  Scan# 351
Delta R.T.  ‐0.003 min
Lab File:   VV025406.D
Acq: 08 Apr 2022  12:57    

Tgt Ion: 43 Resp:  351957
Ion  Ratio  Lower  Upper
 43  100
 58   34.2    0.0   72.2 

Ref

Raw

Sub
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0
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Abundance Scan 352 (2.172 min): VV025404.D\data.ms (-34
43.0
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Abundance
 2.169

#14
Carbon disulfide
Concen:   24.527 ug/L  
RT:   2.294 min  Scan# 390
Delta R.T.  ‐0.003 min
Lab File:   VV025406.D
Acq: 08 Apr 2022  12:57    

Tgt Ion: 76 Resp:  990064
Ion  Ratio  Lower  Upper
 76  100
 78    9.4    7.3   10.9 

Ref

Raw

Sub

30 40 50 60 70 80 90 100 110
0
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Abundance Scan 391 (2.298 min): VV025404.D\data.ms (-37
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#15
Methyl Acetate
Concen:   26.158 ug/L  
RT:   2.433 min  Scan# 433
Delta R.T.  ‐0.007 min
Lab File:   VV025406.D
Acq: 08 Apr 2022  12:57    

Tgt Ion: 43 Resp:   84234
Ion  Ratio  Lower  Upper
 43  100
 74   28.8   25.2   37.8 

Ref

Raw

Sub
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Abundance Scan 435 (2.439 min): VV025404.D\data.ms (-42
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#16
Methylene chloride
Concen:   20.935 ug/L  
RT:   2.506 min  Scan# 456
Delta R.T.  ‐0.003 min
Lab File:   VV025406.D
Acq: 08 Apr 2022  12:57    

Tgt Ion: 84 Resp:  324661
Ion  Ratio  Lower  Upper
 84  100
 86   63.0   45.9   85.3 
 49  108.9   76.6  142.3 

Ref

Raw

Sub

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
0

50

m/z-->

Abundance Scan 457 (2.510 min): VV025404.D\data.ms (-44
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Abundance Scan 456 (2.506 min): VV025406.D\data.ms
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#17
Methyl tert‐butyl Ether
Concen:   26.317 ug/L  
RT:   2.767 min  Scan# 537
Delta R.T.  ‐0.003 min
Lab File:   VV025406.D
Acq: 08 Apr 2022  12:57    

Tgt Ion: 73 Resp:  654409
Ion  Ratio  Lower  Upper
 73  100
 43   17.1   14.2   21.4 
 57   20.9   16.1   24.1 

Ref

Raw

Sub

30 40 50 60 70 80 90 100
0

50

m/z-->

Abundance Scan 538 (2.770 min): VV025404.D\data.ms (-52
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Abundance Scan 537 (2.767 min): VV025406.D\data.ms
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Time-->

Abundance
 2.767

#18
trans‐1,2‐Dichloroethene
Concen:   24.811 ug/L  
RT:   2.760 min  Scan# 535
Delta R.T.  ‐0.003 min
Lab File:   VV025406.D
Acq: 08 Apr 2022  12:57    

Tgt Ion: 96 Resp:  347186
Ion  Ratio  Lower  Upper
 96  100
 61  125.9   92.1  171.1 
 98   63.3   47.5   88.1 

Ref

Raw

Sub

30 40 50 60 70 80 90 100
0

50

m/z-->

Abundance Scan 536 (2.764 min): VV025404.D\data.ms (-52
73.061.0

96.0

41.0

30 40 50 60 70 80 90 100
0

50

m/z-->

Abundance Scan 535 (2.760 min): VV025406.D\data.ms
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 2.760
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#19
1,1‐Dichloroethane
Concen:   24.372 ug/L  
RT:   3.188 min  Scan# 668
Delta R.T.  ‐0.003 min
Lab File:   VV025406.D
Acq: 08 Apr 2022  12:57    

Tgt Ion: 63 Resp:  571241
Ion  Ratio  Lower  Upper
 63  100
 65   32.6   23.2   43.0 
 83   14.3    9.0   16.8 

Ref

Raw

Sub

30 40 50 60 70 80 90 100
0

50

m/z-->

Abundance Scan 669 (3.191 min): VV025404.D\data.ms (-65
63.0

83.0 98.037.0 47.9
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Abundance Scan 668 (3.188 min): VV025406.D\data.ms
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Abundance
 3.188

#21
2‐Butanone
Concen:  278.965 ug/L  
RT:   3.960 min  Scan# 908
Delta R.T.  ‐0.010 min
Lab File:   VV025406.D
Acq: 08 Apr 2022  12:57    

Tgt Ion: 43 Resp:  537820
Ion  Ratio  Lower  Upper
 43  100
 72   31.8   15.2   45.6 

Ref

Raw

Sub

30 40 50 60 70 80 90 100
0

50

m/z-->

Abundance Scan 911 (3.970 min): VV025404.D\data.ms (-89
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30 40 50 60 70 80 90 100
0

50

m/z-->

Abundance Scan 908 (3.960 min): VV025406.D\data.ms
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Abundance Scan 908 (3.960 min): VV025406.D\data.ms (-81
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#22
cis‐1,2‐Dichloroethene
Concen:   25.423 ug/L  
RT:   3.912 min  Scan# 893
Delta R.T.  ‐0.003 min
Lab File:   VV025406.D
Acq: 08 Apr 2022  12:57    

Tgt Ion: 96 Resp:  367860
Ion  Ratio  Lower  Upper
 96  100
 61  116.9   80.0  148.6 
 68    0.0    0.0    0.0 

Ref

Raw

Sub

30 40 50 60 70 80 90 100
0

50

m/z-->

Abundance Scan 894 (3.915 min): VV025404.D\data.ms (-87
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Abundance

 3.912

#23
Bromochloromethane
Concen:   25.018 ug/L  
RT:   4.246 min  Scan# 997
Delta R.T.  ‐0.007 min
Lab File:   VV025406.D
Acq: 08 Apr 2022  12:57    

Tgt Ion:128 Resp:  148365
Ion  Ratio  Lower  Upper
128  100
 49  144.1  100.5  186.7 
130  131.1   87.8  163.0 
 51   46.9   35.1   52.7 

Ref

Raw

Sub

40 60 80 100 120
0

50

m/z-->

Abundance Scan 999 (4.252 min): VV025404.D\data.ms (-98
49.0 129.9
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Abundance Scan 997 (4.246 min): VV025406.D\data.ms (-90
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 4.246
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#25
Chloroform
Concen:   23.780 ug/L  
RT:   4.375 min  Scan# 1037
Delta R.T.  ‐0.003 min
Lab File:   VV025406.D
Acq: 08 Apr 2022  12:57    

Tgt Ion: 83 Resp:  616030
Ion  Ratio  Lower  Upper
 83  100
 85   65.1   43.5   80.7 

Ref

Raw

Sub

40 60 80 100 120
0

50

m/z-->

Abundance Scan 1038 (4.378 min): VV025404.D\data.ms (-1
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Abundance Scan 1037 (4.375 min): VV025406.D\data.ms
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Abundance Scan 1037 (4.375 min): VV025406.D\data.ms (-9
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Abundance
 4.375

#27
1,2‐Dichloroethane
Concen:   24.378 ug/L  
RT:   5.127 min  Scan# 1271
Delta R.T.  ‐0.007 min
Lab File:   VV025406.D
Acq: 08 Apr 2022  12:57    

Tgt Ion: 62 Resp:  327156
Ion  Ratio  Lower  Upper
 62  100
 98    9.7    8.8   13.2 

Ref

Raw

Sub

30 40 50 60 70 80 90 100
0

50

m/z-->

Abundance Scan 1273 (5.133 min): VV025404.D\data.ms (-1
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Abundance Scan 1271 (5.127 min): VV025406.D\data.ms
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62.0

78.1

49.0
98.0

38.0

5.00 5.10 5.20

0

50000

100000

Time-->

Abundance
 5.127
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#29
1,1,1‐Trichloroethane
Concen:   24.056 ug/L  
RT:   4.606 min  Scan# 1109
Delta R.T.  ‐0.003 min
Lab File:   VV025406.D
Acq: 08 Apr 2022  12:57    

Tgt Ion: 97 Resp:  549526
Ion  Ratio  Lower  Upper
 97  100
 99   64.4   51.5   77.3 
 61   42.0   34.3   51.5 

Ref

Raw

Sub

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
0

50

m/z-->

Abundance Scan 1110 (4.609 min): VV025404.D\data.ms (-1
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97.0

61.0

116.9
37.0 81.9

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
0

50

m/z-->
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Abundance
 4.606

#30
Cyclohexane
Concen:   25.443 ug/L  
RT:   4.677 min  Scan# 1131
Delta R.T.  ‐0.003 min
Lab File:   VV025406.D
Acq: 08 Apr 2022  12:57    

Tgt Ion: 56 Resp:  522900
Ion  Ratio  Lower  Upper
 56  100
 69   32.3   26.1   39.1 
 84   97.8   78.6  118.0 

Ref

Raw

Sub

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
0
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m/z-->

Abundance Scan 1132 (4.680 min): VV025404.D\data.ms (-1
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#31
Carbon tetrachloride
Concen:   24.148 ug/L  
RT:   4.828 min  Scan# 1178
Delta R.T.  ‐0.003 min
Lab File:   VV025406.D
Acq: 08 Apr 2022  12:57    

Tgt Ion:117 Resp:  475914
Ion  Ratio  Lower  Upper
117  100
119   95.2   76.6  114.8 

Ref

Raw

Sub
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0
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Abundance Scan 1179 (4.831 min): VV025404.D\data.ms (-1
116.9

81.947.0

60.3

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
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50
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Abundance Scan 1178 (4.828 min): VV025406.D\data.ms
116.9

82.047.0

63.0 97.0

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
0

50
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Abundance Scan 1178 (4.828 min): VV025406.D\data.ms (-1
116.9

82.047.0

63.0 97.0
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0
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100000

150000

200000

Time-->

Abundance
 4.828

#33
Benzene
Concen:   24.482 ug/L  
RT:   5.098 min  Scan# 1262
Delta R.T.  ‐0.003 min
Lab File:   VV025406.D
Acq: 08 Apr 2022  12:57    

Tgt Ion: 78 Resp: 1368726

Ref

Raw

Sub

30 40 50 60 70 80 90 100 110
0

50

m/z-->

Abundance Scan 1263 (5.101 min): VV025404.D\data.ms (-1
78.1

50.0
39.0 63.0 102.1
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Abundance Scan 1262 (5.098 min): VV025406.D\data.ms
78.1

51.0
39.0 63.0 98.0

30 40 50 60 70 80 90 100 110
0

50

m/z-->

Abundance Scan 1262 (5.098 min): VV025406.D\data.ms (-1
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39.0 63.0 98.0
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400000
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Time-->

Abundance
 5.098
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#34
Trichloroethene
Concen:   24.120 ug/L  
RT:   5.911 min  Scan# 1515
Delta R.T.  ‐0.003 min
Lab File:   VV025406.D
Acq: 08 Apr 2022  12:57    

Tgt Ion: 95 Resp:  371384
Ion  Ratio  Lower  Upper
 95  100
 97   63.2   45.8   85.2 
132   96.9   68.0  126.4 
130  100.9   71.9  133.5 

Ref

Raw

Sub

40 60 80 100 120 140
0

50

m/z-->

Abundance Scan 1516 (5.915 min): VV025404.D\data.ms (-1
129.995.0

60.0

37.0

40 60 80 100 120 140
0

50
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Abundance Scan 1515 (5.911 min): VV025406.D\data.ms
129.995.0

60.0

37.0 76.9

40 60 80 100 120 140
0

50

m/z-->

Abundance Scan 1515 (5.911 min): VV025406.D\data.ms (-1
129.995.0

60.0

37.0 76.9

5.80 6.00

0

50000

100000

150000

Time-->

Abundance
 5.911

#35
Methylcyclohexane
Concen:   25.566 ug/L  
RT:   6.130 min  Scan# 1583
Delta R.T.  ‐0.000 min
Lab File:   VV025406.D
Acq: 08 Apr 2022  12:57    

Tgt Ion: 83 Resp:  613228
Ion  Ratio  Lower  Upper
 83  100
 55   67.2   53.7   80.5 
 98   49.8   39.6   59.4 

Ref

Raw

Sub

40 60 80 100 120
0

50

m/z-->

Abundance Scan 1583 (6.130 min): VV025404.D\data.ms (-1
83.1

55.0

98.1
41.0

69.1
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0

50
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Abundance Scan 1583 (6.130 min): VV025406.D\data.ms
83.1

55.1

98.1
41.1

69.1

117.9
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0

50

m/z-->

Abundance Scan 1583 (6.130 min): VV025406.D\data.ms (-1
83.1

55.1
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41.1

69.1

117.9
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Abundance
 6.130
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#37
1,2‐Dichloropropane
Concen:   24.396 ug/L  
RT:   6.172 min  Scan# 1596
Delta R.T.  ‐0.003 min
Lab File:   VV025406.D
Acq: 08 Apr 2022  12:57    

Tgt Ion: 63 Resp:  316709
Ion  Ratio  Lower  Upper
 63  100
112    4.7    3.8    5.8 

Ref

Raw

Sub

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
0

50

m/z-->

Abundance Scan 1597 (6.175 min): VV025404.D\data.ms (-1
63.0

76.0

49.0
37.0 112.097.0
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Abundance Scan 1596 (6.172 min): VV025406.D\data.ms
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Abundance Scan 1596 (6.172 min): VV025406.D\data.ms (-1
63.0

41.1 76.0

112.097.0

6.10 6.20 6.30

0

50000

100000
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Time-->

Abundance
 6.172

#38
Bromodichloromethane
Concen:   24.978 ug/L  
RT:   6.506 min  Scan# 1700
Delta R.T.  ‐0.007 min
Lab File:   VV025406.D
Acq: 08 Apr 2022  12:57    

Tgt Ion: 83 Resp:  409754
Ion  Ratio  Lower  Upper
 83  100
 85   62.8   44.4   82.4 
127    8.7    7.2   10.8 

Ref

Raw

Sub

40 60 80 100 120 140 160
0

50

m/z-->

Abundance Scan 1702 (6.513 min): VV025404.D\data.ms (-1
83.0

47.0
128.9

163.9

40 60 80 100 120 140 160
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Abundance Scan 1700 (6.506 min): VV025406.D\data.ms
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Abundance Scan 1700 (6.506 min): VV025406.D\data.ms (-1
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Abundance
 6.506
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#39
cis‐1,3‐Dichloropropene
Concen:   28.330 ug/L  
RT:   7.024 min  Scan# 1861
Delta R.T.  ‐0.003 min
Lab File:   VV025406.D
Acq: 08 Apr 2022  12:57    

Tgt Ion: 75 Resp:  475058
Ion  Ratio  Lower  Upper
 75  100
 77   32.3   21.8   40.6 

Ref

Raw

Sub

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
0

50

m/z-->

Abundance Scan 1862 (7.027 min): VV025404.D\data.ms (-1
75.0

39.0
110.0

61.0
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Abundance Scan 1861 (7.024 min): VV025406.D\data.ms
75.0

39.0

110.0

51.0 63.0 87.0

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
0

50

m/z-->

Abundance Scan 1861 (7.024 min): VV025406.D\data.ms (-1
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250000

Time-->

Abundance
 7.024

#40
4‐Methyl‐2‐pentanone
Concen:  269.489 ug/L  
RT:   7.223 min  Scan# 1923
Delta R.T.  ‐0.003 min
Lab File:   VV025406.D
Acq: 08 Apr 2022  12:57    

Tgt Ion: 43 Resp: 1402474
Ion  Ratio  Lower  Upper
 43  100
 58   44.8   35.1   52.7 
100   19.9   15.3   22.9 

Ref

Raw

Sub

30 40 50 60 70 80 90 100
0

50

m/z-->

Abundance Scan 1924 (7.227 min): VV025404.D\data.ms (-1
43.0
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85.1 100.1

72.1
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Abundance Scan 1923 (7.223 min): VV025406.D\data.ms
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Abundance Scan 1923 (7.223 min): VV025406.D\data.ms (-1
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Abundance
 7.223
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#42
Toluene
Concen:   25.814 ug/L  
RT:   7.387 min  Scan# 1974
Delta R.T.  ‐0.000 min
Lab File:   VV025406.D
Acq: 08 Apr 2022  12:57    

Tgt Ion: 91 Resp: 1535705
Ion  Ratio  Lower  Upper
 91  100
 92   58.4   40.8   75.8 

Ref

Raw

Sub

30 40 50 60 70 80 90 100
0

50

m/z-->

Abundance Scan 1974 (7.387 min): VV025404.D\data.ms (-1
91.1

65.039.0 51.0 77.0
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0
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Abundance Scan 1974 (7.387 min): VV025406.D\data.ms
91.1

65.139.0 51.0 77.0
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0
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m/z-->

Abundance Scan 1974 (7.387 min): VV025406.D\data.ms (-1
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65.139.0 51.0 77.0
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600000

800000

Time-->

Abundance
 7.387

#44
trans‐1,3‐Dichloropropene
Concen:   28.580 ug/L  
RT:   7.648 min  Scan# 2055
Delta R.T.  ‐0.003 min
Lab File:   VV025406.D
Acq: 08 Apr 2022  12:57    

Tgt Ion: 75 Resp:  377907
Ion  Ratio  Lower  Upper
 75  100
 77   31.1   21.7   40.3 

Ref

Raw

Sub

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
0

50

m/z-->

Abundance Scan 2056 (7.651 min): VV025404.D\data.ms (-2
75.0
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110.0

51.0 62.9
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Abundance Scan 2055 (7.648 min): VV025406.D\data.ms
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Abundance Scan 2055 (7.648 min): VV025406.D\data.ms (-1
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Abundance
 7.648
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#45
1,1,2‐Trichloroethane
Concen:   24.340 ug/L  
RT:   7.837 min  Scan# 2114
Delta R.T.  ‐0.003 min
Lab File:   VV025406.D
Acq: 08 Apr 2022  12:57    

Tgt Ion: 97 Resp:  215069
Ion  Ratio  Lower  Upper
 97  100
 99   63.3   43.8   81.4 
 83   84.5   60.3  112.1 
 85   55.4   38.7   71.9 

Ref

Raw

Sub

40 60 80 100 120 140 160
0

50

m/z-->

Abundance Scan 2115 (7.841 min): VV025404.D\data.ms (-2
97.0

61.0

133.937.0
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Abundance Scan 2114 (7.837 min): VV025406.D\data.ms
97.0

61.0
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40 60 80 100 120 140 160
0

50

m/z-->

Abundance Scan 2114 (7.837 min): VV025406.D\data.ms (-2
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61.0
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50000

100000

Time-->

Abundance
 7.837

#47
Tetrachloroethene
Concen:   25.318 ug/L  
RT:   7.976 min  Scan# 2157
Delta R.T.  ‐0.000 min
Lab File:   VV025406.D
Acq: 08 Apr 2022  12:57    

Tgt Ion:164 Resp:  285945
Ion  Ratio  Lower  Upper
164  100
129   95.6   66.8  124.2 
131   92.5   66.4  123.4 
166  127.7   91.7  170.3 

Ref

Raw

Sub

40 60 80 100 120 140 160
0

50

m/z-->

Abundance Scan 2157 (7.976 min): VV025404.D\data.ms (-2
165.9

128.9

94.0

47.0

69.9
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Abundance Scan 2157 (7.976 min): VV025406.D\data.ms
165.9
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Abundance Scan 2157 (7.976 min): VV025406.D\data.ms (-2
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Abundance

 7.976
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#48
2‐Hexanone
Concen:  266.601 ug/L  
RT:   8.136 min  Scan# 2207
Delta R.T.  ‐0.003 min
Lab File:   VV025406.D
Acq: 08 Apr 2022  12:57    

Tgt Ion: 43 Resp:  985428
Ion  Ratio  Lower  Upper
 43  100
 58   62.6   49.7   74.5 
 57   21.2   16.4   24.6 
100   15.7   12.9   19.3 

Ref

Raw

Sub

30 40 50 60 70 80 90 100 110
0

50

m/z-->

Abundance Scan 2208 (8.140 min): VV025404.D\data.ms (-2
43.0

58.1

100.1
85.071.0
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Abundance Scan 2207 (8.136 min): VV025406.D\data.ms
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Abundance Scan 2207 (8.136 min): VV025406.D\data.ms (-2
43.0

58.1

100.1
71.1

86.0

8.10 8.20

0

200000

400000

600000

Time-->

Abundance
 8.136

#49
Dibromochloromethane
Concen:   26.776 ug/L  
RT:   8.246 min  Scan# 2241
Delta R.T.  ‐0.000 min
Lab File:   VV025406.D
Acq: 08 Apr 2022  12:57    

Tgt Ion:129 Resp:  256035
Ion  Ratio  Lower  Upper
129  100
127   77.3   53.8  100.0 

Ref

Raw

Sub

40 60 80 100 120 140 160 180 200
0

50

m/z-->

Abundance Scan 2241 (8.246 min): VV025404.D\data.ms (-2
128.9

80.948.0 207.8172.8
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Abundance Scan 2241 (8.246 min): VV025406.D\data.ms
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Abundance
 8.246
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#50
1,2‐Dibromoethane
Concen:   24.492 ug/L  
RT:   8.349 min  Scan# 2273
Delta R.T.  ‐0.003 min
Lab File:   VV025406.D
Acq: 08 Apr 2022  12:57    

Tgt Ion:107 Resp:  202975
Ion  Ratio  Lower  Upper
107  100
109   91.5   65.9  122.3 
188    3.1    2.7    4.1 

Ref

Raw

Sub

40 60 80 100 120 140 160 180
0

50

m/z-->

Abundance Scan 2274 (8.352 min): VV025404.D\data.ms (-2
107.0
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187.837.9 128.8 157.7
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100000

Time-->

Abundance
 8.349

#51
Chlorobenzene
Concen:   24.943 ug/L  
RT:   8.879 min  Scan# 2438
Delta R.T.  ‐0.000 min
Lab File:   VV025406.D
Acq: 08 Apr 2022  12:57    

Tgt Ion:112 Resp:  961629
Ion  Ratio  Lower  Upper
112  100
114   31.9   22.4   41.6 
 77   55.5   43.7   65.5 

Ref

Raw

Sub

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
0

50

m/z-->

Abundance Scan 2438 (8.879 min): VV025404.D\data.ms (-2
112.0
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Abundance
 8.879
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#52
Ethylbenzene
Concen:   26.737 ug/L  
RT:   9.011 min  Scan# 2479
Delta R.T.  ‐0.000 min
Lab File:   VV025406.D
Acq: 08 Apr 2022  12:57    

Tgt Ion: 91 Resp: 1688086
Ion  Ratio  Lower  Upper
 91  100
106   31.3   22.3   41.3 

Ref

Raw

Sub

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
0

50

m/z-->

Abundance Scan 2479 (9.011 min): VV025404.D\data.ms (-2
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Abundance
 9.011

#53
m,p‐Xylene
Concen:   26.956 ug/L  
RT:   9.136 min  Scan# 2518
Delta R.T.  ‐0.003 min
Lab File:   VV025406.D
Acq: 08 Apr 2022  12:57    

Tgt Ion:106 Resp:  662780
Ion  Ratio  Lower  Upper
106  100
 91  200.2  136.4  253.4 

Ref

Raw

Sub

30 40 50 60 70 80 90 100 110
0

50

m/z-->

Abundance Scan 2519 (9.140 min): VV025404.D\data.ms (-2
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Abundance

 9.136
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#54
o‐Xylene
Concen:   27.435 ug/L  
RT:   9.542 min  Scan# 2644
Delta R.T.  ‐0.000 min
Lab File:   VV025406.D
Acq: 08 Apr 2022  12:57    

Tgt Ion:106 Resp:  642405
Ion  Ratio  Lower  Upper
106  100
 91  210.4  150.4  279.2 

Ref

Raw

Sub

30 40 50 60 70 80 90 100 110
0
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Abundance Scan 2644 (9.542 min): VV025404.D\data.ms (-2
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#55
Styrene
Concen:   28.036 ug/L  
RT:   9.558 min  Scan# 2649
Delta R.T.  ‐0.003 min
Lab File:   VV025406.D
Acq: 08 Apr 2022  12:57    

Tgt Ion:104 Resp: 1077715
Ion  Ratio  Lower  Upper
104  100
 78   43.2   28.3   52.7 
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#57
1,1,2,2‐Tetrachloroethane
Concen:   23.761 ug/L  
RT:  10.239 min  Scan# 2861
Delta R.T.  ‐0.000 min
Lab File:   VV025406.D
Acq: 08 Apr 2022  12:57    

Tgt Ion: 83 Resp:  217415
Ion  Ratio  Lower  Upper
 83  100
 85   64.0   45.1   83.9 
131    9.5    7.9   11.9 

Ref

Raw
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Time-->

Abundance
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#59
Bromoform
Concen:   27.476 ug/L  
RT:   9.731 min  Scan# 2703
Delta R.T.  ‐0.000 min
Lab File:   VV025406.D
Acq: 08 Apr 2022  12:57    

Tgt Ion:173 Resp:  119291
Ion  Ratio  Lower  Upper
173  100
175   48.5   40.8   61.2 
254    8.7    7.0   10.6 

Ref
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50 100 150 200 250
0

50

m/z-->

Abundance Scan 2703 (9.731 min): VV025404.D\data.ms (-2
172.9

90.9

251.9
35.6

50 100 150 200 250
0

50

m/z-->

Abundance Scan 2703 (9.731 min): VV025406.D\data.ms
172.9

80.9

253.9
43.9

50 100 150 200 250
0

50

m/z-->

Abundance Scan 2703 (9.731 min): VV025406.D\data.ms (-2
172.9

80.9

251.8
43.9

9.70 9.80

0

20000

40000

60000

Time-->

Abundance
 9.731
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#60
Isopropylbenzene
Concen:   24.527 ug/L  
RT:   9.931 min  Scan# 2765
Delta R.T.  ‐0.000 min
Lab File:   VV025406.D
Acq: 08 Apr 2022  12:57    

Tgt Ion:105 Resp: 1705761
Ion  Ratio  Lower  Upper
105  100
120   26.6   21.2   31.8 
 77   15.3   12.2   18.2 

Ref

Raw

Sub
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#61
1,2,3‐Trichloropropane
Concen:   21.515 ug/L  
RT:  10.271 min  Scan# 2871
Delta R.T.  ‐0.000 min
Lab File:   VV025406.D
Acq: 08 Apr 2022  12:57    

Tgt Ion: 75 Resp:  169839
Ion  Ratio  Lower  Upper
 75  100
 77   32.1   25.6   38.4 
110   41.3   34.7   52.1 

Ref

Raw

Sub
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#62
1,3,5‐Trimethylbenzene
Concen:   25.750 ug/L  
RT:  10.538 min  Scan# 2954
Delta R.T.  ‐0.000 min
Lab File:   VV025406.D
Acq: 08 Apr 2022  12:57    

Tgt Ion:105 Resp:  807712
Ion  Ratio  Lower  Upper
105  100
120   49.2   39.6   59.4 

Ref

Raw

Sub
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#63
1,2,4‐Trimethylbenzene
Concen:   26.165 ug/L  
RT:  10.911 min  Scan# 3070
Delta R.T.  ‐0.000 min
Lab File:   VV025406.D
Acq: 08 Apr 2022  12:57    

Tgt Ion:105 Resp: 1454458
Ion  Ratio  Lower  Upper
105  100
120   46.3   36.6   55.0 

Ref

Raw

Sub
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#64
1,3‐Dichlorobenzene
Concen:   23.264 ug/L  
RT:  11.178 min  Scan# 3153
Delta R.T.  ‐0.000 min
Lab File:   VV025406.D
Acq: 08 Apr 2022  12:57    

Tgt Ion:146 Resp:  759405
Ion  Ratio  Lower  Upper
146  100
111   40.4   27.4   50.8 
148   64.1   44.7   82.9 

Ref
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#65
1,4‐Dichlorobenzene
Concen:   22.725 ug/L  
RT:  11.271 min  Scan# 3182
Delta R.T.  ‐0.000 min
Lab File:   VV025406.D
Acq: 08 Apr 2022  12:57    

Tgt Ion:146 Resp:  747939
Ion  Ratio  Lower  Upper
146  100
111   38.3   26.7   49.7 
148   63.3   42.8   79.6 

Ref
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Sub
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#67
1,2‐Dichlorobenzene
Concen:   22.913 ug/L  
RT:  11.641 min  Scan# 3297
Delta R.T.  ‐0.000 min
Lab File:   VV025406.D
Acq: 08 Apr 2022  12:57    

Tgt Ion:146 Resp:  657342
Ion  Ratio  Lower  Upper
146  100
111   42.5   33.6   50.4 
148   63.0   50.0   75.0 

Ref

Raw
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#68
1,2‐Dibromo‐3‐chloropropane
Concen:   22.769 ug/L  
RT:  12.426 min  Scan# 3541
Delta R.T.  ‐0.003 min
Lab File:   VV025406.D
Acq: 08 Apr 2022  12:57    

Tgt Ion: 75 Resp:   32309
Ion  Ratio  Lower  Upper
 75  100
155   88.9   65.8   98.8 
157  110.7   86.6  130.0 

Ref

Raw

Sub
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Abundance Scan 3542 (12.429 min): VV025404.D\data.ms (-
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#69
1,3,5‐Trichlorobenzene
Concen:   24.416 ug/L  
RT:  12.644 min  Scan# 3609
Delta R.T.  ‐0.000 min
Lab File:   VV025406.D
Acq: 08 Apr 2022  12:57    

Tgt Ion:180 Resp:  579654
Ion  Ratio  Lower  Upper
180  100
182   94.5   75.3  112.9 
184   29.8   23.4   35.2 
145   30.6   24.2   36.4 

Ref
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#70
1,2,4‐trichlorobenzene
Concen:   25.703 ug/L  
RT:  13.258 min  Scan# 3800
Delta R.T.  ‐0.000 min
Lab File:   VV025406.D
Acq: 08 Apr 2022  12:57    

Tgt Ion:180 Resp:  461720
Ion  Ratio  Lower  Upper
180  100
182   94.1   76.6  114.8 
145   31.2   24.6   36.8 

Ref

Raw

Sub
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Abundance Scan 3800 (13.259 min): VV025404.D\data.ms (-
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#71
Naphthalene
Concen:   25.977 ug/L  
RT:  13.500 min  Scan# 3875
Delta R.T.  ‐0.000 min
Lab File:   VV025406.D
Acq: 08 Apr 2022  12:57    

Tgt Ion:128 Resp:  722297
Ion  Ratio  Lower  Upper
128  100
129   10.9    8.8   13.2 
127   13.1   10.4   15.6 

Ref
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#72
1,2,3‐Trichlorobenzene
Concen:   24.426 ug/L  
RT:  13.741 min  Scan# 3950
Delta R.T.  ‐0.000 min
Lab File:   VV025406.D
Acq: 08 Apr 2022  12:57    

Tgt Ion:180 Resp:  376419
Ion  Ratio  Lower  Upper
180  100
182   94.4   77.7  116.5 
145   32.9   27.4   41.2 

Ref
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Abundance Scan 3950 (13.741 min): VV025404.D\data.ms (-
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