
                                                    LSC Area Percent Report
 
  Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_V\Data\VV061522\
  Data File : VV026280.D                                          
  Acq On    : 15 Jun 2022  16:09
  Operator  : SY/MD
  Sample    : N3275‐02
  Misc      : 25.0mL/MSVOA_V/WATER
  ALS Vial  : 17   Sample Multiplier: 1
 
  Integration Parameters: rteint.p
  Integrator: RTE
  Smoothing : ON                             Filtering: 5
  Sampling  : 1                               Min Area: 3 % of largest Peak
  Start Thrs: 0.1                            Max Peaks: 100
  Stop Thrs : 0                          Peak Location: TOP     
 
  If leading or trailing edge < 100 prefer < Baseline drop else tangent >
  Peak separation: 5
 
  Method    : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_V\Method\SFAMVTR061522WMA.M
  Title     : TRACE VOA SFAM1.0
 
  Signal     : TIC: VV026280.D\data.ms
 
 peak  R.T. first  max last  PK   peak      corr.   corr.    % of
   #   min   scan scan scan  TY  height     area    % max.   total
 ‐‐‐  ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐
  1   1.121    20   25   36 rVB2   10976     12291   1.99%   0.213%
  2   1.317    78   86   98 rBV   108691    120547  19.48%   2.086%
  3   1.577   159  167  183 rVB    93831    109365  17.67%   1.893%
  4   1.764   216  225  238 rVB    75423    100676  16.27%   1.743%
  5   2.118   324  335  350 rVB   202674    287682  46.49%   4.979%
 
  6   2.208   350  363  390 rBV2   22296     80408  12.99%   1.392%
  7   2.423   403  430  434 rBV2   30437    116721  18.86%   2.020%
  8   3.918   884  895  945 rBV2   38603    184950  29.89%   3.201%
  9   4.359  1016 1032 1063 rBV2  113282    292592  47.28%   5.064%
 10   5.056  1233 1249 1281 rBV2  250535    618815 100.00%  10.711%
 
 11   5.622  1410 1425 1457 rBV   213529    439413  71.01%   7.606%
 12   5.924  1505 1519 1535 rBV5   17734     39960   6.46%   0.692%
 13   6.076  1554 1566 1594 rBV   140601    294971  47.67%   5.105%
 14   6.992  1840 1851 1873 rBV    53941    103511  16.73%   1.792%
 15   7.320  1938 1953 1972 rBV   282628    502182  81.15%   8.692%
 
 16   7.629  2035 2049 2071 rBV    28867     54998   8.89%   0.952%
 17   7.976  2132 2157 2177 rBV2  216846    396726  64.11%   6.867%
 18   8.095  2182 2194 2231 rBV   187721    397669  64.26%   6.883%
 19   8.394  2278 2287 2296 rBV5    2806      6264   1.01%   0.108%
 20   8.854  2418 2430 2455 rBV   321876    532613  86.07%   9.219%
 
 21  10.217  2842 2854 2871 rBV    89688    139062  22.47%   2.407%
 22  10.381  2893 2905 2917 rBV2   31706     52163   8.43%   0.903%
 23  11.249  3163 3175 3201 rBV   290089    455055  73.54%   7.876%
 24  11.532  3254 3263 3280 rBV    18771     34934   5.65%   0.605%
 25  11.622  3280 3291 3318 rVB   240439    389223  62.90%   6.737%
 
 26  12.249  3475 3486 3495 rBV     8428     14769   2.39%   0.256%
 
 
                        Sum of corrected areas:     5777560
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                                          LSC Report ‐ Integrated Chromatogram

  Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_V\Data\VV061522\
  Data File : VV026280.D                                          
  Acq On    : 15 Jun 2022  16:09
  Operator  : SY/MD
  Sample    : N3275‐02
  Misc      : 25.0mL/MSVOA_V/WATER
  ALS Vial  : 17   Sample Multiplier: 1

  Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_V\Method\SFAMVTR061522WMA.M
  Quant Title  : TRACE VOA SFAM1.0

  TIC Library   : C:\Database\NIST20.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P
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                                             Library Search Compound Report

  Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_V\Data\VV061522\
  Data File : VV026280.D                                          
  Acq On    : 15 Jun 2022  16:09
  Operator  : SY/MD
  Sample    : N3275‐02
  Misc      : 25.0mL/MSVOA_V/WATER
  ALS Vial  : 17   Sample Multiplier: 1

  Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_V\Method\SFAMVTR061522WMA.M
  Quant Title  : TRACE VOA SFAM1.0

  TIC Library   : C:\Database\NIST20.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P

*********************************************************************
Peak Number  1  Isopropyl Alcohol               Concentration Rank  1

  R.T.     EstConc          Area       Relative to ISTD         R.T.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
  2.423    1.33 ug/L       116721   1,4‐Difluorobenzene         5.622

 Hit# of  5    Tentative ID             MW  MolForm       CAS#       Qual
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 1 Isopropyl Alcohol                    60 C3H8O          000067‐63‐0 86
 2 Isopropyl Alcohol                    60 C3H8O          000067‐63‐0 72
 3 Isopropyl Alcohol                    60 C3H8O          000067‐63‐0 72
 4 Isopropyl Alcohol                    60 C3H8O          000067‐63‐0 64
 5 Isopropyl Alcohol                    60 C3H8O          000067‐63‐0 56
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                                      Tentatively Identified Compound (LSC) summary
 
  Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_V\Data\VV061522\
  Data File : VV026280.D                                          
  Acq On    : 15 Jun 2022  16:09
  Operator  : SY/MD
  Sample    : N3275‐02
  Misc      : 25.0mL/MSVOA_V/WATER
  ALS Vial  : 17   Sample Multiplier: 1
 
  Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_V\Method\SFAMVTR061522WMA.M
  Quant Title  : TRACE VOA SFAM1.0
 
  TIC Library   : C:\Database\NIST20.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P
 
                                                   |‐‐Internal Standard‐‐‐|
  TIC Top Hit name      RT  EstConc Units Response |#    RT     Resp  Conc|
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Isopropyl Alcohol    2.423     1.3  ug/L   116721   1   5.622  439413   5.0
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