
                                        Quantitation Report    (QT/LSC Reviewed)
 
  Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_V\Data\VV080724\
  Data File : VV036835.D                                          
  Acq On    : 07 Aug 2024  13:15
  Operator  : SY/MD
  Sample    : P3498‐01
  Misc      : 5.00mL/MSVOA_V/WATER
  ALS Vial  : 1   Sample Multiplier: 1
 
  Quant Time: Aug 08 02:37:58 2024
  Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_V\Method\SFAMVLM080224WMA.M
  Quant Title  : VOC Analysis
  QLast Update : Thu Aug 08 02:35:03 2024
  Response via : Initial Calibration
 
          Compound                   R.T. QIon  Response  Conc Units Dev(Min)
   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
   Internal Standards
     1) 1,4‐Difluorobenzene         5.529  114   495336    50.000 ug/L     0.00
    28) Chlorobenzene‐d5            8.779  117   454578    50.000 ug/L     0.00
    58) 1,4‐Dichlorobenzene‐d4     11.181  152   211633    50.000 ug/L     0.00
 
   System Monitoring Compounds                                        
     4) Vinyl Chloride‐d3           1.278   65   147310    37.234 ug/L    0.00  
     Spiked Amount     50.000   Range  60 ‐ 135    Recovery   =   74.460% 
     7) Chloroethane‐d5             1.532   69   125131    40.107 ug/L    0.00  
     Spiked Amount     50.000   Range  70 ‐ 130    Recovery   =   80.220% 
    11) 1,1‐Dichloroethene‐d2       2.059   65    63369    37.445 ug/L    0.00  
     Spiked Amount     50.000   Range  60 ‐ 125    Recovery   =   74.900% 
    21) 2‐Butanone‐d5               3.796   46   160285    76.465 ug/L    0.00  
     Spiked Amount    100.000   Range  40 ‐ 130    Recovery   =   76.470% 
    24) Chloroform‐d                4.246   84   290823    40.962 ug/L    0.00  
     Spiked Amount     50.000   Range  70 ‐ 125    Recovery   =   81.920% 
    26) 1,2‐Dichloroethane‐d4       4.937   65   195354    42.796 ug/L    0.00  
     Spiked Amount     50.000   Range  70 ‐ 125    Recovery   =   85.600% 
    32) Benzene‐d6                  4.953   84   585877    42.672 ug/L    0.00  
     Spiked Amount     50.000   Range  70 ‐ 125    Recovery   =   85.340% 
    36) 1,2‐Dichloropropane‐d6      5.985   67   195219    44.073 ug/L    0.00  
     Spiked Amount     50.000   Range  70 ‐ 120    Recovery   =   88.140% 
    41) Toluene‐d8                  7.239   98   506619    40.225 ug/L    0.00  
     Spiked Amount     50.000   Range  80 ‐ 120    Recovery   =   80.460% 
    43) trans‐1,3‐Dichloroprop...   7.551   79    87036    37.756 ug/L    0.00  
     Spiked Amount     50.000   Range  60 ‐ 125    Recovery   =   75.520% 
    47) 2‐Hexanone‐d5               8.024   63    95873    75.277 ug/L    0.00  
     Spiked Amount    100.000   Range  45 ‐ 130    Recovery   =   75.280% 
    56) 1,1,2,2‐Tetrachloroeth...  10.149   84   215699    42.411 ug/L    0.00  
     Spiked Amount     50.000   Range  65 ‐ 120    Recovery   =   84.820% 
    66) 1,2‐Dichlorobenzene‐d4     11.554  152   188731    43.764 ug/L    0.00  
     Spiked Amount     50.000   Range  80 ‐ 120    Recovery   =   87.520% 
 
   Target Compounds                                                   Qvalue
    13) Acetone                     2.114   43     6246     3.561 ug/L      94
   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 
   (#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

SFAMVLM080224WMA.M Fri Aug 09 18:04:19 2024                                                       1

Instrument :
MSVOA_V
ClientSampleId :
E08L9

Instrument :
MSVOA_V
ClientSampleId :
E08L9



                                        Quantitation Report    (QT/LSC Reviewed)

  Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_V\Data\VV080724\
  Data File : VV036835.D                                          
  Acq On    : 07 Aug 2024  13:15
  Operator  : SY/MD
  Sample    : P3498‐01
  Misc      : 5.00mL/MSVOA_V/WATER
  ALS Vial  : 1   Sample Multiplier: 1

  Quant Time: Aug 08 02:37:58 2024
  Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_V\Method\SFAMVLM080224WMA.M
  Quant Title  : VOC Analysis
  QLast Update : Thu Aug 08 02:35:03 2024
  Response via : Initial Calibration

2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00
0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

550000

600000

650000

700000

750000

800000

850000

900000

950000

1000000

Time-->

Abundance TIC: VV036835.D\data.ms

1,
2-

D
ic

hl
or

ob
en

ze
ne

-d
4,

S

1,
4-

D
ic

hl
or

ob
en

ze
ne

-d
4,

I

1,
1,

2,
2-

T
et

ra
ch

lo
ro

et
ha

ne
-d

2,
S

C
hl

or
ob

en
ze

ne
-d

5,
I

2-
H

ex
an

on
e-

d5
,S

tr
an

s-
1,

3-
D

ic
hl

or
op

ro
pe

ne
-d

4,
S

T
ol

ue
ne

-d
8,

S

1,
2-

D
ic

hl
or

op
ro

pa
ne

-d
6,

S

1,
4-

D
ifl

uo
ro

be
nz

en
e,

IB
en

ze
ne

-d
6,

S
1,

2-
D

ic
hl

or
oe

th
an

e-
d4

,S

C
hl

or
of

or
m

-d
,S

2-
B

ut
an

on
e-

d5
,S

A
ce

to
ne

,T
1,

1-
D

ic
hl

or
oe

th
en

e-
d2

,S

C
hl

or
oe

th
an

e-
d5

,S
V

in
yl

 C
hl

or
id

e-
d3

,S

SFAMVLM080224WMA.M Fri Aug 09 18:04:21 2024                                                      Page: 2

Instrument :
MSVOA_V
ClientSampleId :
E08L9


