
                                                    LSC Area Percent Report
 
  Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX030422\
  Data File : VX027292.D                                          
  Acq On    : 04 Mar 2022  11:25
  Operator  : JC/MD
  Sample    : VX0304WBL01
  Misc      : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
  ALS Vial  : 4   Sample Multiplier: 1
 
  Integration Parameters: RTEINT3.P
  Integrator: RTE
  Smoothing : OFF                            Filtering: 5
  Sampling  : 1                               Min Area: 0 % of largest Peak
  Start Thrs: 0.2                            Max Peaks: 100
  Stop Thrs : 0                          Peak Location: TOP     
 
  If leading or trailing edge < 100 prefer < Baseline drop else tangent >
  Peak separation: 5
 
  Method    : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\624X030322W.M
  Title     : METHOD 624 VOLATILE ORGANIC ANALYSIS
 
  Signal     : TIC: VX027292.D\data.ms
 
 peak  R.T. first  max last  PK   peak      corr.   corr.    % of
   #   min   scan scan scan  TY  height     area    % max.   total
 ‐‐‐  ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐
  1   4.903   615  626  640 rBV    27183     78646  39.36%  10.008%
  2   5.958   789  799  812 rBV    26578     70606  35.33%   8.985%
  3   6.763   922  931  943 rBV    63967    149245  74.69%  18.992%
  4   8.647  1234 1240 1253 rVB   131019    199828 100.00%  25.429%
  5  10.055  1465 1471 1484 rBV   126682    167479  83.81%  21.312%
 
  6  11.085  1634 1640 1649 rVB    90121    120031  60.07%  15.274%
 
 
                        Sum of corrected areas:      785835
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                                          LSC Report ‐ Integrated Chromatogram

  Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX030422\
  Data File : VX027292.D                                          
  Acq On    : 04 Mar 2022  11:25
  Operator  : JC/MD
  Sample    : VX0304WBL01
  Misc      : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
  ALS Vial  : 4   Sample Multiplier: 1

  Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\624X030322W.M
  Quant Title  : METHOD 624 VOLATILE ORGANIC ANALYSIS

  TIC Library   : C:\Database\NIST20.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P

1.60 1.80 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 3.40 3.60 3.80 4.00 4.20 4.40 4.60 4.80 5.00 5.20 5.40 5.60 5.80
0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

Time-->

Abundance TIC: VX027292.D\data.ms

 4.903 5.95

6.20 6.40 6.60 6.80 7.00 7.20 7.40 7.60 7.80 8.00 8.20 8.40 8.60 8.80 9.00 9.20 9.40 9.60 9.80 10.00 10.20 10.40
0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

Time-->

Abundance TIC: VX027292.D\data.ms

 6.763

 8.647 10.055

10.60 10.80 11.00 11.20 11.40 11.60 11.80 12.00 12.20 12.40 12.60 12.80 13.00 13.20 13.40 13.60 13.80 14.00 14.20 14.40 14.60 14.80
0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

Time-->

Abundance TIC: VX027292.D\data.ms

11.085

624X030322W.M Mon Mar 07 08:16:46 2022                                                      Page: 2

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0304WBL01

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0304WBL01

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0304WBL01

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0304WBL01

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0304WBL01

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0304WBL01

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VX0304WBL01



                                             Library Search Compound Report

  Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX030422\
  Data File : VX027292.D                                          
  Acq On    : 04 Mar 2022  11:25
  Operator  : JC/MD
  Sample    : VX0304WBL01
  Misc      : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
  ALS Vial  : 4   Sample Multiplier: 1

  Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\624X030322W.M
  Quant Title  : METHOD 624 VOLATILE ORGANIC ANALYSIS

  TIC Library   : C:\Database\NIST20.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P

No Library Search Compounds Detected
*********************************************************************
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                                      Tentatively Identified Compound (LSC) summary
 
  Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX030422\
  Data File : VX027292.D                                          
  Acq On    : 04 Mar 2022  11:25
  Operator  : JC/MD
  Sample    : VX0304WBL01
  Misc      : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
  ALS Vial  : 4   Sample Multiplier: 1
 
  Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\624X030322W.M
  Quant Title  : METHOD 624 VOLATILE ORGANIC ANALYSIS
 
  TIC Library   : C:\Database\NIST20.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P
 
                                                   |‐‐Internal Standard‐‐‐|
  TIC Top Hit name      RT  EstConc Units Response |#    RT     Resp  Conc|
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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