
                                                    LSC Area Percent Report
 
  Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX051322\
  Data File : VX028683.D                                          
  Acq On    : 13 May 2022  17:16
  Operator  : JC/MD
  Sample    : N2770‐06
  Misc      : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
  ALS Vial  : 18   Sample Multiplier: 1
 
  Integration Parameters: RTEINT.P
  Integrator: RTE
  Smoothing : ON                             Filtering: 5
  Sampling  : 1                               Min Area: 3 % of largest Peak
  Start Thrs: 0.2                            Max Peaks: 100
  Stop Thrs : 0                          Peak Location: TOP     
 
  If leading or trailing edge < 100 prefer < Baseline drop else tangent >
  Peak separation: 5
 
  Method    : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X051222W.M
  Title     : SW846 8260
 
  Signal     : TIC: VX028683.D\data.ms
 
 peak  R.T. first  max last  PK   peak      corr.   corr.    % of
   #   min   scan scan scan  TY  height     area    % max.   total
 ‐‐‐  ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐
  1   1.246    20   26   39 rBV3    5935     17936   1.35%   0.251%
  2   2.532   230  237  243 rBV2    7012     13846   1.04%   0.194%
  3   5.391   694  706  721 rBV   158867    461229  34.76%   6.454%
  4   5.556   721  733  752 rVB   237592    674583  50.85%   9.440%
  5   5.958   788  799  818 rBV   171316    458001  34.52%   6.409%
 
  6   6.763   921  931  946 rBV   400925    953924  71.90%  13.349%
  7   8.653  1234 1241 1256 rBV   859857   1326728 100.00%  18.565%
  8  10.055  1465 1471 1481 rBV   915603   1205030  90.83%  16.862%
  9  11.079  1634 1639 1650 rBV   693386    908633  68.49%  12.715%
 10  12.024  1788 1794 1804 rBV   909810   1126316  84.89%  15.761%
 
 
 
                        Sum of corrected areas:     7146226
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                                          LSC Report ‐ Integrated Chromatogram

  Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX051322\
  Data File : VX028683.D                                          
  Acq On    : 13 May 2022  17:16
  Operator  : JC/MD
  Sample    : N2770‐06
  Misc      : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
  ALS Vial  : 18   Sample Multiplier: 1

  Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X051222W.M
  Quant Title  : SW846 8260

  TIC Library   : C:\Database\NIST20.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P
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                                             Library Search Compound Report

  Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX051322\
  Data File : VX028683.D                                          
  Acq On    : 13 May 2022  17:16
  Operator  : JC/MD
  Sample    : N2770‐06
  Misc      : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
  ALS Vial  : 18   Sample Multiplier: 1

  Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X051222W.M
  Quant Title  : SW846 8260

  TIC Library   : C:\Database\NIST20.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P

No Library Search Compounds Detected
*********************************************************************
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                                      Tentatively Identified Compound (LSC) summary
 
  Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX051322\
  Data File : VX028683.D                                          
  Acq On    : 13 May 2022  17:16
  Operator  : JC/MD
  Sample    : N2770‐06
  Misc      : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
  ALS Vial  : 18   Sample Multiplier: 1
 
  Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X051222W.M
  Quant Title  : SW846 8260
 
  TIC Library   : C:\Database\NIST20.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P
 
                                                   |‐‐Internal Standard‐‐‐|
  TIC Top Hit name      RT  EstConc Units Response |#    RT     Resp  Conc|
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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