
                                                    LSC Area Percent Report
 
  Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX062121\
  Data File : VX022803.D                                          
  Acq On    : 21 Jun 2021  18:33
  Operator  : JC/MD
  Sample    : M2783‐10
  Misc      : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
  ALS Vial  : 24   Sample Multiplier: 1
 
  Integration Parameters: RTEINT.P
  Integrator: RTE
  Smoothing : ON                             Filtering: 5
  Sampling  : 1                               Min Area: 3 % of largest Peak
  Start Thrs: 0.2                            Max Peaks: 100
  Stop Thrs : 0                          Peak Location: TOP     
 
  If leading or trailing edge < 100 prefer < Baseline drop else tangent >
  Peak separation: 5
 
  Method    : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X061021W.M
  Title     : SW846 8260
 
  Signal     : TIC: VX022803.D\data.ms
 
 peak  R.T. first  max last  PK   peak      corr.   corr.    % of
   #   min   scan scan scan  TY  height     area    % max.   total
 ‐‐‐  ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐
  1   2.325   198  203  210 rVB2   15686     28600   3.30%   1.033%
  2   5.397   696  707  722 rBV2   42381    123258  14.23%   4.452%
  3   5.562   724  734  746 rVB2   63969    177818  20.53%   6.422%
  4   5.964   791  800  814 rBV2   56034    148653  17.16%   5.369%
  5   6.769   922  932  945 rBV   110498    261401  30.17%   9.441%
 
  6   7.135   982  992 1010 rBV   399603    866320 100.00%  31.288%
  7   8.653  1234 1241 1260 rVB   253441    396015  45.71%  14.302%
  8  10.055  1465 1471 1483 rBV   226743    307932  35.54%  11.121%
  9  11.085  1634 1640 1650 rVB   177417    221803  25.60%   8.011%
 10  12.024  1789 1794 1802 rVB   191849    237070  27.37%   8.562%
 
 
 
                        Sum of corrected areas:     2768870
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                                          LSC Report ‐ Integrated Chromatogram

  Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX062121\
  Data File : VX022803.D                                          
  Acq On    : 21 Jun 2021  18:33
  Operator  : JC/MD
  Sample    : M2783‐10
  Misc      : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
  ALS Vial  : 24   Sample Multiplier: 1

  Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X061021W.M
  Quant Title  : SW846 8260

  TIC Library   : C:\DATABASE\NIST11.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P
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                                             Library Search Compound Report

  Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX062121\
  Data File : VX022803.D                                          
  Acq On    : 21 Jun 2021  18:33
  Operator  : JC/MD
  Sample    : M2783‐10
  Misc      : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
  ALS Vial  : 24   Sample Multiplier: 1

  Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X061021W.M
  Quant Title  : SW846 8260

  TIC Library   : C:\DATABASE\NIST11.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P

No Library Search Compounds Detected
*********************************************************************
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                                      Tentatively Identified Compound (LSC) summary
 
  Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX062121\
  Data File : VX022803.D                                          
  Acq On    : 21 Jun 2021  18:33
  Operator  : JC/MD
  Sample    : M2783‐10
  Misc      : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
  ALS Vial  : 24   Sample Multiplier: 1
 
  Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X061021W.M
  Quant Title  : SW846 8260
 
  TIC Library   : C:\DATABASE\NIST11.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P
 
                                                   |‐‐Internal Standard‐‐‐|
  TIC Top Hit name      RT  EstConc Units Response |#    RT     Resp  Conc|
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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