
                                                    LSC Area Percent Report
 
  Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX091922\
  Data File : VX031472.D                                          
  Acq On    : 19 Sep 2022  20:00
  Operator  : JC/MD
  Sample    : N4558‐08RE
  Misc      : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
  ALS Vial  : 24   Sample Multiplier: 1
 
  Integration Parameters: RTEINT.P
  Integrator: RTE
  Smoothing : ON                             Filtering: 5
  Sampling  : 1                               Min Area: 3 % of largest Peak
  Start Thrs: 0.2                            Max Peaks: 100
  Stop Thrs : 0                          Peak Location: TOP     
 
  If leading or trailing edge < 100 prefer < Baseline drop else tangent >
  Peak separation: 5
 
  Method    : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X091922W.M
  Title     : SW846 8260
 
  Signal     : TIC: VX031472.D\data.ms
 
 peak  R.T. first  max last  PK   peak      corr.   corr.    % of
   #   min   scan scan scan  TY  height     area    % max.   total
 ‐‐‐  ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐   ‐‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐  ‐‐‐‐‐‐‐
  1   1.581    73   81   85 rBV4    6273     15056   2.29%   0.567%
  2   2.081   157  163  170 rBV2    8633     19072   2.90%   0.719%
  3   5.391   694  706  719 rBV    82287    230213  35.05%   8.673%
  4   5.556   721  733  746 rVB    74125    202192  30.78%   7.617%
  5   5.958   789  799  812 rBV2   84609    229777  34.98%   8.656%
 
  6   6.763   921  931  941 rBV   113767    268634  40.90%  10.120%
  7   8.653  1234 1241 1255 rBV   424026    656848 100.00%  24.746%
  8  10.055  1465 1471 1483 rBV   247775    323582  49.26%  12.190%
  9  11.085  1634 1640 1652 rBV   327458    419212  63.82%  15.793%
 10  12.024  1789 1794 1800 rBV   241103    289810  44.12%  10.918%
 
 
 
                        Sum of corrected areas:     2654396
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                                          LSC Report ‐ Integrated Chromatogram

  Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX091922\
  Data File : VX031472.D                                          
  Acq On    : 19 Sep 2022  20:00
  Operator  : JC/MD
  Sample    : N4558‐08RE
  Misc      : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
  ALS Vial  : 24   Sample Multiplier: 1

  Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X091922W.M
  Quant Title  : SW846 8260

  TIC Library   : C:\Database\NIST20.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P
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                                             Library Search Compound Report

  Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX091922\
  Data File : VX031472.D                                          
  Acq On    : 19 Sep 2022  20:00
  Operator  : JC/MD
  Sample    : N4558‐08RE
  Misc      : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
  ALS Vial  : 24   Sample Multiplier: 1

  Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X091922W.M
  Quant Title  : SW846 8260

  TIC Library   : C:\Database\NIST20.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P

No Library Search Compounds Detected
*********************************************************************
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                                      Tentatively Identified Compound (LSC) summary
 
  Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX091922\
  Data File : VX031472.D                                          
  Acq On    : 19 Sep 2022  20:00
  Operator  : JC/MD
  Sample    : N4558‐08RE
  Misc      : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
  ALS Vial  : 24   Sample Multiplier: 1
 
  Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\82X091922W.M
  Quant Title  : SW846 8260
 
  TIC Library   : C:\Database\NIST20.L
  TIC Integration Parameters: LSCINT.P
 
                                                   |‐‐Internal Standard‐‐‐|
  TIC Top Hit name      RT  EstConc Units Response |#    RT     Resp  Conc|
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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