
                                        Quantitation Report    (QT Reviewed)
 
  Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX111221\
  Data File : VX025141.D                                          
  Acq On    : 12 Nov 2021  09:16
  Operator  : JC/MD
  Sample    : VSTDCCC050
  Misc      : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
  ALS Vial  : 2   Sample Multiplier: 1
 
  Quant Time: Nov 12 12:01:41 2021
  Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\SFAMXLM111121WMA.M
  Quant Title  : VOC Analysis
  QLast Update : Fri Nov 12 12:01:23 2021
  Response via : Initial Calibration
 
          Compound                   R.T. QIon  Response  Conc Units Dev(Min)
   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
   Internal Standards
     1) 1,4‐Difluorobenzene         6.763  114   210766    50.000 ug/L     0.00
    28) Chlorobenzene‐d5           10.055  117   193453    50.000 ug/L     0.00
    58) 1,4‐Dichlorobenzene‐d4     12.024  152   101019    50.000 ug/L     0.00
 
   System Monitoring Compounds                                        
     4) Vinyl Chloride‐d3           1.368   65    68107    47.831 ug/L    0.00  
     Spiked Amount     50.000   Range  60 ‐ 135    Recovery   =   95.660% 
     7) Chloroethane‐d5             1.666   69    39739    48.969 ug/L    0.00  
     Spiked Amount     50.000   Range  70 ‐ 130    Recovery   =   97.940% 
    11) 1,1‐Dichloroethene‐d2       2.306   63   114508    46.757 ug/L    0.00  
     Spiked Amount     50.000   Range  60 ‐ 125    Recovery   =   93.520% 
    21) 2‐Butanone‐d5               4.459   46   103522    96.208 ug/L    0.00  
     Spiked Amount    100.000   Range  40 ‐ 130    Recovery   =   96.210% 
    24) Chloroform‐d                5.056   84   120902    48.265 ug/L    0.00  
     Spiked Amount     50.000   Range  70 ‐ 125    Recovery   =   96.540% 
    26) 1,2‐Dichloroethane‐d4       5.958   65    72381    47.671 ug/L    0.00  
     Spiked Amount     50.000   Range  70 ‐ 125    Recovery   =   95.340% 
    32) Benzene‐d6                  5.977   84   248312    47.029 ug/L    0.00  
     Spiked Amount     50.000   Range  70 ‐ 125    Recovery   =   94.060% 
    36) 1,2‐Dichloropropane‐d6      7.312   67    75679    46.942 ug/L    0.00  
     Spiked Amount     50.000   Range  70 ‐ 120    Recovery   =   93.880% 
    41) Toluene‐d8                  8.647   98   233763    46.362 ug/L    0.00  
     Spiked Amount     50.000   Range  80 ‐ 120    Recovery   =   92.720% 
    43) trans‐1,3‐Dichloroprop...   8.952   79    40893    46.726 ug/L    0.00  
     Spiked Amount     50.000   Range  60 ‐ 125    Recovery   =   93.460% 
    47) 2‐Hexanone‐d5               9.384   63    82433    95.219 ug/L    0.00  
     Spiked Amount    100.000   Range  45 ‐ 130    Recovery   =   95.220% 
    56) 1,1,2,2‐Tetrachloroeth...  11.195   84   107814    46.431 ug/L    0.00  
     Spiked Amount     50.000   Range  65 ‐ 120    Recovery   =   92.860% 
    66) 1,2‐Dichlorobenzene‐d4     12.323  152    95599    47.739 ug/L    0.00  
     Spiked Amount     50.000   Range  80 ‐ 120    Recovery   =   95.480% 
 
   Target Compounds                                                   Qvalue
     2) Dichlorodifluoromethane     1.166   85    83159    50.484 ug/L      99
     3) Chloromethane               1.288   50    88441    49.593 ug/L      88
     5) Vinyl chloride              1.374   62    91610    49.816 ug/L      99
     6) Bromomethane                1.611   94    44074    62.456 ug/L      94
     8) Chloroethane                1.691   64    43418    47.016 ug/L      97
     9) Trichlorofluoromethane      1.886  101   133170    49.611 ug/L      99
    10) 1,1,2‐Trichloro‐1,2,2‐...   2.331  101    69899    50.252 ug/L      96
    12) 1,1‐Dichloroethene          2.319   96    66485    49.475 ug/L      85
    13) Acetone                     2.386   43    96010    95.120 ug/L      98
    14) Carbon disulfide            2.514   76   198075    47.839 ug/L     100
    15) Methyl Acetate              2.709   43    78946    48.041 ug/L #    81
    16) Methylene chloride          2.788   84    71391    48.025 ug/L #    81
    17) trans‐1,2‐Dichloroethene    3.093   96    70772    48.493 ug/L      91
    18) Methyl tert‐butyl Ether     3.111   73   225212    49.370 ug/L #    90
    19) 1,1‐Dichloroethane          3.611   63   121412    49.181 ug/L      93
    20) cis‐1,2‐Dichloroethene      4.489   96    79453    49.204 ug/L      98
    22) 2‐Butanone                  4.562   43   130378    97.036 ug/L      85
    23) Bromochloromethane          4.897  128    41387    49.783 ug/L #    75
    25) Chloroform                  5.093   83   127456    50.372 ug/L     100
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          Compound                   R.T. QIon  Response  Conc Units Dev(Min)
   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
    27) 1,2‐Dichloroethane          6.086   62    90497    48.779 ug/L #    89
    29) Cyclohexane                 5.471   56   120974    48.948 ug/L      86
    30) 1,1,1‐Trichloroethane       5.385   97   116707    49.094 ug/L #    95
    31) Carbon tetrachloride        5.678  117   105325    50.177 ug/L      99
    33) Benzene                     6.038   78   289239    48.664 ug/L     100
    34) Trichloroethene             7.123   95    76220    49.075 ug/L      83
    35) Methylcyclohexane           7.379   83   130322    49.620 ug/L      94
    37) 1,2‐Dichloropropane         7.434   63    72008    48.364 ug/L     100
    38) Bromodichloromethane        7.824   83    98386    48.830 ug/L      95
    39) cis‐1,3‐Dichloropropene     8.366   75   119688    48.957 ug/L      96
    40) 4‐Methyl‐2‐pentanone        8.574   43   228116    96.403 ug/L #    84
    42) Toluene                     8.720   91   314739    48.754 ug/L      96
    44) trans‐1,3‐Dichloropropene   8.976   75   114601    48.166 ug/L      97
    45) 1,1,2‐Trichloroethane       9.153   97    71756    47.728 ug/L      99
    46) Tetrachloroethene           9.275  164    65664    50.673 ug/L      89
    48) 2‐Hexanone                  9.433   43   187926    96.890 ug/L #    84
    49) Dibromochloromethane        9.525  129    85394    49.756 ug/L      97
    50) 1,2‐Dibromoethane           9.610  107    79185    49.213 ug/L #    95
    51) Chlorobenzene              10.079  112   204052    49.193 ug/L      97
    52) Ethylbenzene               10.195   91   342386    49.340 ug/L      93
    53) m,p‐Xylene                 10.305  106   139245    49.631 ug/L      76
    54) o‐Xylene                   10.640  106   133816    48.335 ug/L      86
    55) Styrene                    10.659  104   231270    49.195 ug/L      81
    57) 1,1,2,2‐Tetrachloroethane  11.213   83   113463    47.534 ug/L      97
    59) Bromoform                  10.799  173    65629    48.072 ug/L #    94
    60) Isopropylbenzene           10.963  105   352992    48.868 ug/L      94
    61) 1,2,3‐Trichloropropane     11.238   75    89153    46.869 ug/L      96
    62) 1,3,5‐Trimethylbenzene     11.451  105   300027    48.955 ug/L      87
    63) 1,2,4‐Trimethylbenzene     11.756  105   298501    48.547 ug/L #    86
    64) 1,3‐Dichlorobenzene        11.969  146   165679    50.315 ug/L      95
    65) 1,4‐Dichlorobenzene        12.043  146   164290    49.938 ug/L      92
    67) 1,2‐Dichlorobenzene        12.335  146   160027    48.931 ug/L      94
    68) 1,2‐Dibromo‐3‐chloropr...  12.945   75    26573    48.301 ug/L #    57
    69) 1,3,5‐Trichlorobenzene     13.116  180   122832    51.562 ug/L      96
    70) 1,2,4‐trichlorobenzene     13.591  180   111270    53.547 ug/L      96
    71) Naphthalene                13.780  128   369820    52.483 ug/L      99
    72) 1,2,3‐Trichlorobenzene     13.963  180   109639    53.222 ug/L      96
   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 
   (#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed
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  Acq On    : 12 Nov 2021  09:16
  Operator  : JC/MD
  Sample    : VSTDCCC050
  Misc      : 5.0mL/MSVOA_X/WATER
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  Quant Time: Nov 12 12:01:41 2021
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2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00
0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

550000

600000

650000

700000

750000

800000

850000

900000

950000

Time-->

Abundance TIC: VX025141.D\data.ms

1,
2,

3-
T

ric
hl

or
ob

en
ze

ne
,T

N
ap

ht
ha

le
ne

1,
2,

4-
tr

ic
hl

or
ob

en
ze

ne
,T

1,
3,

5-
T

ric
hl

or
ob

en
ze

ne
 

1,
2-

D
ib

ro
m

o-
3-

ch
lo

ro
pr

op
an

e,
T

1,
2-

D
ic

hl
or

ob
en

ze
ne

,T
1,

2-
D

ic
hl

or
ob

en
ze

ne
-d

4,
S

1,
4-

D
ic

hl
or

ob
en

ze
ne

,T
1,

4-
D

ic
hl

or
ob

en
ze

ne
-d

4,
I

1,
3-

D
ic

hl
or

ob
en

ze
ne

,T
1,

2,
4-

T
rim

et
hy

lb
en

ze
ne

1,
3,

5-
T

rim
et

hy
lb

en
ze

ne
1,

2,
3-

T
ric

hl
or

op
ro

pa
ne

1,
1,

2,
2-

T
et

ra
ch

lo
ro

et
ha

ne
,T

1,
1,

2,
2-

T
et

ra
ch

lo
ro

et
ha

ne
-d

2,
S

Is
op

ro
py

lb
en

ze
ne

B
ro

m
of

or
m

,T
S

ty
re

ne
,T

o-
X

yl
en

e,
T

m
,p

-X
yl

en
e,

TE
th

yl
be

nz
en

e,
T

C
hl

or
ob

en
ze

ne
,T

C
hl

or
ob

en
ze

ne
-d

5,
I

1,
2-

D
ib

ro
m

oe
th

an
e,

T
D

ib
ro

m
oc

hl
or

om
et

ha
ne

,T
2-

H
ex

an
on

e,
T

2-
H

ex
an

on
e-

d5
,S

T
et

ra
ch

lo
ro

et
he

ne
,T

1,
1,

2-
T

ric
hl

or
oe

th
an

e,
T

tr
an

s-
1,

3-
D

ic
hl

or
op

ro
pe

ne
,T

tr
an

s-
1,

3-
D

ic
hl

or
op

ro
pe

ne
-d

4,
S

T
ol

ue
ne

,T
T

ol
ue

ne
-d

8,
S

4-
M

et
hy

l-2
-p

en
ta

no
ne

,T
ci

s-
1,

3-
D

ic
hl

or
op

ro
pe

ne
,T

B
ro

m
od

ic
hl

or
om

et
ha

ne
,T

1,
2-

D
ic

hl
or

op
ro

pa
ne

,TM
et

hy
lc

yc
lo

he
xa

ne
,T

1,
2-

D
ic

hl
or

op
ro

pa
ne

-d
6,

S
T

ric
hl

or
oe

th
en

e,
T

1,
4-

D
ifl

uo
ro

be
nz

en
e,

I

1,
2-

D
ic

hl
or

oe
th

an
e,

T
B

en
ze

ne
,T

B
en

ze
ne

-d
6,

S
1,

2-
D

ic
hl

or
oe

th
an

e-
d4

,S

C
ar

bo
n 

te
tr

ac
hl

or
id

e,
T

C
yc

lo
he

xa
ne

,T
1,

1,
1-

T
ric

hl
or

oe
th

an
e,

T

C
hl

or
of

or
m

,T
C

hl
or

of
or

m
-d

,S
B

ro
m

oc
hl

or
om

et
ha

ne
,T

2-
B

ut
an

on
e,

T
ci

s-
1,

2-
D

ic
hl

or
oe

th
en

e,
T

2-
B

ut
an

on
e-

d5
,S

1,
1-

D
ic

hl
or

oe
th

an
e,

T

M
et

hy
l t

er
t-

bu
ty

l E
th

er
,T

tr
an

s-
1,

2-
D

ic
hl

or
oe

th
en

e,
T

M
et

hy
le

ne
 c

hl
or

id
e,

T
M

et
hy

l A
ce

ta
te

,T
C

ar
bo

n 
di

su
lfi

de
,T

A
ce

to
ne

,T
1,

1,
2-

T
ric

hl
or

o-
1,

2,
2-

tr
ifl

uo
ro

et
ha

ne
,T

1,
1-

D
ic

hl
or

oe
th

en
e,

T
1,

1-
D

ic
hl

or
oe

th
en

e-
d2

,S

T
ric

hl
or

of
lu

or
om

et
ha

ne
,T

C
hl

or
oe

th
an

e,
T

C
hl

or
oe

th
an

e-
d5

,S
B

ro
m

om
et

ha
ne

,T
V

in
yl

 c
hl

or
id

e,
T

V
in

yl
 C

hl
or

id
e-

d3
,S

C
hl

or
om

et
ha

ne
,T

D
ic

hl
or

od
ifl

uo
ro

m
et

ha
ne

,T

SFAMXLM111121WMA.M Wed Nov 17 05:13:40 2021                                                      Page: 3

Instrument :
MSVOA_X
ClientSampleId :
VSTD050706


