
                                        Quantitation Report    (Not Reviewed)
 
  Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX122521\
  Data File : VX026039.D                                          
  Acq On    : 25 Dec 2021  17:17
  Operator  : JC/MD
  Sample    : M5213‐01 10X
  Misc      : 6.09G/5.0mL/100uL/5.0mL/MSVOA_X/MEOH
  ALS Vial  : 1   Sample Multiplier: 1
 
  Quant Time: Dec 27 05:16:07 2021
  Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\SFAMXLM122321WMA.M
  Quant Title  : VOC Analysis
  QLast Update : Thu Dec 23 21:00:32 2021
  Response via : Initial Calibration
 
          Compound                   R.T. QIon  Response  Conc Units Dev(Min)
   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
   Internal Standards
     1) 1,4‐Difluorobenzene         6.763  114   248616    50.000 ug/L     0.00
    28) Chlorobenzene‐d5           10.055  117   235851    50.000 ug/L     0.00
    58) 1,4‐Dichlorobenzene‐d4     12.024  152   134803    50.000 ug/L     0.00
 
   System Monitoring Compounds                                        
     4) Vinyl Chloride‐d3           1.368   65    76443    43.359 ug/L    0.00  
     Spiked Amount     50.000   Range  60 ‐ 135    Recovery   =   86.720% 
     7) Chloroethane‐d5             1.654   69    63517    45.081 ug/L   ‐0.01  
     Spiked Amount     50.000   Range  70 ‐ 130    Recovery   =   90.160% 
    11) 1,1‐Dichloroethene‐d2       2.306   63   113157    32.388 ug/L    0.00  
     Spiked Amount     50.000   Range  60 ‐ 125    Recovery   =   64.780% 
    21) 2‐Butanone‐d5               4.465   46   133679    87.456 ug/L    0.00  
     Spiked Amount    100.000   Range  40 ‐ 130    Recovery   =   87.460% 
    24) Chloroform‐d                5.062   84   135145    38.305 ug/L    0.00  
     Spiked Amount     50.000   Range  70 ‐ 125    Recovery   =   76.600% 
    26) 1,2‐Dichloroethane‐d4       5.958   65   108065    45.239 ug/L    0.00  
     Spiked Amount     50.000   Range  70 ‐ 125    Recovery   =   90.480% 
    32) Benzene‐d6                  5.977   84   320013    47.140 ug/L    0.00  
     Spiked Amount     50.000   Range  70 ‐ 125    Recovery   =   94.280% 
    36) 1,2‐Dichloropropane‐d6      7.312   67   103349    48.976 ug/L    0.00  
     Spiked Amount     50.000   Range  70 ‐ 120    Recovery   =   97.960% 
    41) Toluene‐d8                  8.653   98   293760    46.346 ug/L    0.00  
     Spiked Amount     50.000   Range  80 ‐ 120    Recovery   =   92.700% 
    43) trans‐1,3‐Dichloroprop...   8.952   79    35909    39.113 ug/L    0.00  
     Spiked Amount     50.000   Range  60 ‐ 125    Recovery   =   78.220% 
    47) 2‐Hexanone‐d5               9.391   63   115311   105.880 ug/L    0.00  
     Spiked Amount    100.000   Range  45 ‐ 130    Recovery   =  105.880% 
    56) 1,1,2,2‐Tetrachloroeth...  11.195   84   173759    55.843 ug/L    0.00  
     Spiked Amount     50.000   Range  65 ‐ 120    Recovery   =  111.680% 
    66) 1,2‐Dichlorobenzene‐d4     12.323  152   135880    53.342 ug/L    0.00  
     Spiked Amount     50.000   Range  80 ‐ 120    Recovery   =  106.680% 
 
   Target Compounds                                                   Qvalue
    25) Chloroform                  5.099   83    22796     6.512 ug/L      95
    33) Benzene                     6.044   78    63740     8.511 ug/L     100
    35) Methylcyclohexane           7.385   83     6996     2.307 ug/L #    87
    42) Toluene                     8.720   91    36857     4.621 ug/L      98
    44) trans‐1,3‐Dichloropropene   8.952   75     2028     0.782 ug/L      94
    45) 1,1,2‐Trichloroethane       9.098   97     5220     2.843 ug/L #    18
    52) Ethylbenzene               10.195   91  3978434   459.929 ug/L      99
    53) m,p‐Xylene                 10.311  106  4268752  1292.775 ug/L      88
    54) o‐Xylene                   10.646  106   790319   241.634 ug/L      90
    55) Styrene                    10.646  104    38957     7.056 ug/L #     1
    57) 1,1,2,2‐Tetrachloroethane  11.219   83    14034     4.548 ug/L #    41
    60) Isopropylbenzene           11.378  105   920581    99.398 ug/L      95
    62) 1,3,5‐Trimethylbenzene     11.451  105   433025    55.841 ug/L      95
    63) 1,2,4‐Trimethylbenzene     11.756  105  1062516   136.772 ug/L #    81
    67) 1,2‐Dichlorobenzene        12.335  146     6058     1.483 ug/L #    69
    68) 1,2‐Dibromo‐3‐chloropr...  12.713   75     1031     1.453 ug/L #     1
    70) 1,2,4‐trichlorobenzene     13.591  180     3809     1.542 ug/L #    73
    71) Naphthalene                13.780  128   587788    62.936 ug/L      99
   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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  ALS Vial  : 1   Sample Multiplier: 1
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  Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\SFAMXLM122321WMA.M
  Quant Title  : VOC Analysis
  QLast Update : Thu Dec 23 21:00:32 2021
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          Compound                   R.T. QIon  Response  Conc Units Dev(Min)
   ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 
   (#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed
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                                        Quantitation Report    (Not Reviewed)

  Data Path : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Data\VX122521\
  Data File : VX026039.D                                          
  Acq On    : 25 Dec 2021  17:17
  Operator  : JC/MD
  Sample    : M5213‐01 10X
  Misc      : 6.09G/5.0mL/100uL/5.0mL/MSVOA_X/MEOH
  ALS Vial  : 1   Sample Multiplier: 1

  Quant Time: Dec 27 05:16:07 2021
  Quant Method : Z:\voasrv\HPCHEM1\MSVOA_X\Method\SFAMXLM122321WMA.M
  Quant Title  : VOC Analysis
  QLast Update : Thu Dec 23 21:00:32 2021
  Response via : Initial Calibration
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#25
Chloroform
Concen:    6.512 ug/L  
RT:   5.099 min  Scan# 658
Delta R.T.  ‐0.000 min
Lab File:   VX026039.D
Acq: 25 Dec 2021  17:17    

Tgt Ion: 83 Resp:   22796
Ion  Ratio  Lower  Upper
 83  100
 85   60.2   44.9   83.5 

Ref
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#33
Benzene
Concen:    8.511 ug/L  
RT:   6.044 min  Scan# 813
Delta R.T.  ‐0.000 min
Lab File:   VX026039.D
Acq: 25 Dec 2021  17:17    

Tgt Ion: 78 Resp:   63740
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Abundance
 6.044
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#35
Methylcyclohexane
Concen:    2.307 ug/L  
RT:   7.385 min  Scan# 1033
Delta R.T.  ‐0.000 min
Lab File:   VX026039.D
Acq: 25 Dec 2021  17:17    

Tgt Ion: 83 Resp:    6996
Ion  Ratio  Lower  Upper
 83  100
 55   86.2   57.3   85.9#
 98   47.5   41.1   61.7 

Ref
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0

50
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Abundance

 7.385

#42
Toluene
Concen:    4.621 ug/L  
RT:   8.720 min  Scan# 1252
Delta R.T.  ‐0.000 min
Lab File:   VX026039.D
Acq: 25 Dec 2021  17:17    

Tgt Ion: 91 Resp:   36857
Ion  Ratio  Lower  Upper
 91  100
 92   60.2   41.2   76.6 
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#44
trans‐1,3‐Dichloropropene
Concen:    0.782 ug/L  
RT:   8.952 min  Scan# 1290
Delta R.T.  ‐0.031 min
Lab File:   VX026039.D
Acq: 25 Dec 2021  17:17    

Tgt Ion: 75 Resp:    2028
Ion  Ratio  Lower  Upper
 75  100
 77   36.5   23.0   42.8 
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#45
1,1,2‐Trichloroethane
Concen:    2.843 ug/L  
RT:   9.098 min  Scan# 1314
Delta R.T.  ‐0.055 min
Lab File:   VX026039.D
Acq: 25 Dec 2021  17:17    

Tgt Ion: 97 Resp:    5220
Ion  Ratio  Lower  Upper
 97  100
 99    0.0   46.0   85.4#
 83    7.8   59.6  110.8#
 85    0.0   39.1   72.7#
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#52
Ethylbenzene
Concen:  459.929 ug/L  
RT:  10.195 min  Scan# 1494
Delta R.T.  ‐0.000 min
Lab File:   VX026039.D
Acq: 25 Dec 2021  17:17    

Tgt Ion: 91 Resp: 3978434
Ion  Ratio  Lower  Upper
 91  100
106   32.3   23.1   42.9 
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#53
m,p‐Xylene
Concen: 1292.775 ug/L  
RT:  10.311 min  Scan# 1513
Delta R.T.  0.006 min
Lab File:   VX026039.D
Acq: 25 Dec 2021  17:17    

Tgt Ion:106 Resp: 4268752
Ion  Ratio  Lower  Upper
106  100
 91  177.1  136.8  254.2 
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#54
o‐Xylene
Concen:  241.634 ug/L  
RT:  10.646 min  Scan# 1568
Delta R.T.  0.006 min
Lab File:   VX026039.D
Acq: 25 Dec 2021  17:17    

Tgt Ion:106 Resp:  790319
Ion  Ratio  Lower  Upper
106  100
 91  215.6  140.5  260.9 
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30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
0

50

m/z-->

Abundance Scan 1568 (10.646 min): VX026039.D\data.ms (-
91.1

106.1

77.051.1
37.0 127.1

10.60 10.70

0

500000

1000000

Time-->

Abundance

10.646

#55
Styrene
Concen:    7.056 ug/L  
RT:  10.646 min  Scan# 1568
Delta R.T.  ‐0.012 min
Lab File:   VX026039.D
Acq: 25 Dec 2021  17:17    

Tgt Ion:104 Resp:   38957
Ion  Ratio  Lower  Upper
104  100
 78  333.3   28.6   53.0#

Ref

Raw

Sub

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
0

50

m/z-->

Abundance Scan 1569 (10.652 min): VX026008.D\data.ms (-
104.1

78.0
51.0

37.1

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
0

50

m/z-->

Abundance Scan 1568 (10.646 min): VX026039.D\data.ms
91.1

106.1

77.151.1
37.1 125.1

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
0

50

m/z-->

Abundance Scan 1568 (10.646 min): VX026039.D\data.ms (-
91.0

106.1

77.151.0
37.1

10.60 10.65 10.70

0

20000

40000

60000

80000

Time-->

Abundance

10.646
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#57
1,1,2,2‐Tetrachloroethane
Concen:    4.548 ug/L  
RT:  11.219 min  Scan# 1662
Delta R.T.  0.006 min
Lab File:   VX026039.D
Acq: 25 Dec 2021  17:17    

Tgt Ion: 83 Resp:   14034
Ion  Ratio  Lower  Upper
 83  100
 85   16.3   47.0   87.2#
131    0.0    8.5   12.7#

Ref

Raw

Sub

40 60 80 100 120 140 160
0

50

m/z-->

Abundance Scan 1661 (11.213 min): VX026008.D\data.ms (-
83.0

60.0 130.9 167.937.0 110.0

40 60 80 100 120 140 160
0

50

m/z-->

Abundance Scan 1662 (11.219 min): VX026039.D\data.ms
69.1

41.1
125.1

96.1
168.1

40 60 80 100 120 140 160
0

50

m/z-->

Abundance Scan 1662 (11.219 min): VX026039.D\data.ms (-
69.1

41.1 125.1

96.0 169.9

11.20 11.25

0

5000

10000

Time-->

Abundance
11.219

#60
Isopropylbenzene
Concen:   99.398 ug/L  
RT:  11.378 min  Scan# 1688
Delta R.T.  0.415 min
Lab File:   VX026039.D
Acq: 25 Dec 2021  17:17    

Tgt Ion:105 Resp:  920581
Ion  Ratio  Lower  Upper
105  100
120   30.8   22.3   33.5 
 77   12.7   11.5   17.3 

Ref

Raw

Sub

40 60 80 100 120 140
0

50

m/z-->

Abundance Scan 1620 (10.963 min): VX026008.D\data.ms (-
105.1

77.051.1
122.1

40 60 80 100 120 140
0

50

m/z-->

Abundance Scan 1688 (11.378 min): VX026039.D\data.ms
105.1

77.139.1 57.9 122.1 140.1

40 60 80 100 120 140
0

50

m/z-->

Abundance Scan 1688 (11.378 min): VX026039.D\data.ms (-
105.1

77.039.1 57.9 123.1 141.2

11.35 11.40

0

100000

200000

300000

400000

500000

Time-->

Abundance
11.378
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#62
1,3,5‐Trimethylbenzene
Concen:   55.841 ug/L  
RT:  11.451 min  Scan# 1700
Delta R.T.  ‐0.000 min
Lab File:   VX026039.D
Acq: 25 Dec 2021  17:17    

Tgt Ion:105 Resp:  433025
Ion  Ratio  Lower  Upper
105  100
120   47.9   41.0   61.4 

Ref

Raw

Sub

40 60 80 100 120 140 160
0

50

m/z-->

Abundance Scan 1700 (11.451 min): VX026008.D\data.ms (-
105.1

77.139.0
57.9 122.1 155.2

40 60 80 100 120 140 160
0

50

m/z-->

Abundance Scan 1700 (11.451 min): VX026039.D\data.ms
105.1

77.139.1
56.1 140.2122.1

40 60 80 100 120 140 160
0

50

m/z-->

Abundance Scan 1700 (11.451 min): VX026039.D\data.ms (-
105.1

77.139.0
57.3 140.2122.1

11.40 11.50

0

100000

200000

300000

400000

500000

Time-->

Abundance

11.451

#63
1,2,4‐Trimethylbenzene
Concen:  136.772 ug/L  
RT:  11.756 min  Scan# 1750
Delta R.T.  ‐0.000 min
Lab File:   VX026039.D
Acq: 25 Dec 2021  17:17    

Tgt Ion:105 Resp: 1062516
Ion  Ratio  Lower  Upper
105  100
120   44.5    0.1    0.1#

Ref

Raw

Sub

40 60 80 100 120 140 160
0

50

m/z-->

Abundance Scan 1750 (11.756 min): VX026008.D\data.ms (-
105.1

77.139.1 57.4 122.1

40 60 80 100 120 140 160
0

50

m/z-->

Abundance Scan 1750 (11.756 min): VX026039.D\data.ms
105.1

77.039.1 57.2 122.1139.2156.3

40 60 80 100 120 140 160
0

50

m/z-->

Abundance Scan 1750 (11.756 min): VX026039.D\data.ms (-
105.1

77.039.1 57.2 122.1139.2156.3

11.70 11.75 11.80

0

200000

400000

600000

800000

Time-->

Abundance
11.756
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#67
1,2‐Dichlorobenzene
Concen:    1.483 ug/L  
RT:  12.335 min  Scan# 1845
Delta R.T.  ‐0.000 min
Lab File:   VX026039.D
Acq: 25 Dec 2021  17:17    

Tgt Ion:146 Resp:    6058
Ion  Ratio  Lower  Upper
146  100
111   87.3   32.3   48.5#
148   64.6   50.3   75.5 

Ref

Raw

Sub

40 60 80 100 120 140 160
0

50

m/z-->

Abundance Scan 1845 (12.335 min): VX026008.D\data.ms (-
146.0

111.0
75.0

50.1

93.9

40 60 80 100 120 140 160
0

50

m/z-->

Abundance Scan 1845 (12.335 min): VX026039.D\data.ms
150.0

91.1

119.1

69.141.1

40 60 80 100 120 140 160
0

50

m/z-->

Abundance Scan 1845 (12.335 min): VX026039.D\data.ms (-
150.0

91.0

119.1

52.1
74.0

12.30 12.35

0

1000

2000

3000

4000

5000

Time-->

Abundance
12.335

#68
1,2‐Dibromo‐3‐chloropropane
Concen:    1.453 ug/L  
RT:  12.713 min  Scan# 1907
Delta R.T.  ‐0.232 min
Lab File:   VX026039.D
Acq: 25 Dec 2021  17:17    

Tgt Ion: 75 Resp:    1031
Ion  Ratio  Lower  Upper
 75  100
155    0.0   79.4  119.2#
157    0.0  100.4  150.6#

Ref

Raw

Sub

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240
0

50

m/z-->

Abundance Scan 1945 (12.945 min): VX026008.D\data.ms (-
157.075.039.1

119.0
186.9 233.8

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240
0

50

m/z-->

Abundance Scan 1907 (12.713 min): VX026039.D\data.ms
105.1

77.1 148.141.1

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240
0

50

m/z-->

Abundance Scan 1907 (12.713 min): VX026039.D\data.ms (-
105.1

148.1

63.1

12.65 12.70 12.75

0

100

200

300

400

Time-->

Abundance
12.713
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#70
1,2,4‐trichlorobenzene
Concen:    1.542 ug/L  
RT:  13.591 min  Scan# 2051
Delta R.T.  ‐0.000 min
Lab File:   VX026039.D
Acq: 25 Dec 2021  17:17    

Tgt Ion:180 Resp:    3809
Ion  Ratio  Lower  Upper
180  100
182   92.2   78.2  117.4 
145   83.3   24.7   37.1#

Ref

Raw

Sub

40 60 80 100 120 140 160 180
0

50

m/z-->

Abundance Scan 2051 (13.591 min): VX026008.D\data.ms (-
180.0

145.074.0 109.0

50.1

40 60 80 100 120 140 160 180
0

50

m/z-->

Abundance Scan 2051 (13.591 min): VX026039.D\data.ms
131.1

180.0
91.0

41.1 69.0

152.0

40 60 80 100 120 140 160 180
0

50

m/z-->

Abundance Scan 2051 (13.591 min): VX026039.D\data.ms (-
133.1

180.0

91.0

39.0 63.1
112.1

13.60

0

1000

2000

3000

Time-->

Abundance
13.591

#71
Naphthalene
Concen:   62.936 ug/L  
RT:  13.780 min  Scan# 2082
Delta R.T.  0.006 min
Lab File:   VX026039.D
Acq: 25 Dec 2021  17:17    

Tgt Ion:128 Resp:  587788
Ion  Ratio  Lower  Upper
128  100
127   12.9   10.1   15.1 
129   11.1    8.7   13.1 

Ref

Raw

Sub

40 60 80 100 120 140 160 180
0

50

m/z-->

Abundance Scan 2082 (13.780 min): VX026008.D\data.ms (-
128.1

102.151.1 74.0

40 60 80 100 120 140 160 180
0

50

m/z-->

Abundance Scan 2082 (13.780 min): VX026039.D\data.ms
128.1

102.151.1 74.0 148.1 181.1

40 60 80 100 120 140 160 180
0

50

m/z-->

Abundance Scan 2082 (13.780 min): VX026039.D\data.ms (-
128.0

102.151.1 74.0 165.9

13.70 13.80

0

100000

200000

300000

400000

Time-->

Abundance
13.780
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